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ТМ 9-4931-700-34P 
DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT MAINTENANCE 


REPAIR PARTS AND SPECIAL TOOLS LIST 


SECTION I. INTRODUCTION 


1. Scope. This RPSTL lists and authorizes spares and repair parts required for performance of direct and general 
support maintenance of Calibration Standards Sets: Secondary Transfer Standards (Basic) (NSN 6695-01-081-0960), 
Secondary Transfer Standards (Augmented) (NSN 6695-01-081-4873) and the Secondary Reference Standards (NSN 
4931-00-621-7878). It authorizes the requisitioning, issue, and disposition of spares and repair parts as indicated by the 
Source, Maintenance and Recoverability (SMR) codes. 


2. General. In addition to this [section I, Introduction, the Repair Parts and Special Tools List is divided into the following 
sections: 


a. Repair Parts List. A list of spares and repair parts authorized by this RPSTL for use in the 
performance of maintenance. Parts lists are composed of functional groups in ascending numeric sequence. Parts are 
listed in alphabetical sequence within each figure number. 


b. Section Ill. Special Tools List. Not applicable. 


с. National Stock Number and Part Number Index. А list, in National Item Identification Number 
(NIIN) sequence, of all National Stock Numbered (NSN) items appearing in the listing, followed by a list in alphanumeric 
sequence of all part numbers appearing in the listing. NSN's and part numbers are cross-referenced to the figure and 
item number appearance. 


3. Explanation of Columns. (Section IN] 
a. Нет No. (Column (1)). Indicates the number used to identify each item appearing in the listing. 
b. SMR CODE (Column (2)). The Source, Maintenance, and Recoverability (SMR) code is a 5-position code 


containing supply/requisitioning information, maintenance category authorization criteria, and disposition instructions as 
shown in the following breakdown: 


Source Maintenance Recoverability 
Code Code Code 
_|_ mE ШЕ 5th position 
XX 1st XX X 


two positions 


How you get an item. 3d position 4th position Who determines 
disposition action on 
an unserviceable 


Who can install, Who can do item. 
replace or use complete repair* 
the item. on the item. 


"Complete Repair: Maintenance capacity, capability, and authority to perform all the corrective maintenance tasks of the 
"Repair" function in a use/user environment in order to restore serviceability to a failed item. 
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(1) Source Code. The source code tells you how you get ап item needed for maintenance, repair, or overhaul 

of an end item/equipment. Source codes are always the first two positions of the SMR code. Explanation of source 
codes follows: 


Code Explanation 


PA - Stocked items; use the applicable NSN to request/requisition items with this code. This item is authorized to the 
category indicated by the code entered in the 3d position of the SMR code. 


PC - Item procured and stocked and which otherwise would be coded PA except that it is deteriorative in nature. 


XD - Item is not stocked. Order an "XD" coded item through normal supply channels using the FSCM and part 
number given, if no NSN is available. 


(2) Maintenance Code. Maintenance codes tell you the level(s) of maintenance authorized to USE and 
REPAIR support items. The maintenance codes are entered in the third and fourth positions of the SMR code as follows: 


(a) The maintenance code entered in the third position tells you the lowest maintenance level authorized 
to remove, replace, and use an item. The maintenance code entered in the third position will indicate authorization to one 
of the following level(s) of maintenance. 


Code Application/Explanation 
F -Direct support level can remove, replace, and use the item. 
H -General support category can remove, replace, and use the item. 


(b) The maintenance code entered in the fourth position tells you whether or not the item is to be 
repaired and identifies the lowest maintenance level with the capability to do complete repair (i.e., perform all authorized 
repair functions). This position will contain one of the following codes. 


Code Application/Explanation 


F -Direct support is the lowest level that can do complete repair of the item. 

H -General support is the lowest category that can do complete repair of the item. 

Z -Nonreparable. No repair is authorized. 

L -Specialized repair activity (contractor plant) is the bwest level that can do complete repair of the 
item. 

D -The lowest maintenance level capable of complete repair of the support item is the depot level. 


(3) Recoverability Code. Recoverability codes are assigned to items to indicate the disposition action on 
unserviceable items. The recoverability code is entered in the fifth position of the SMR code as follows: 


Recoverability Definition 
Codes 
Z -Nonreparable item. When unserviceable, condemn and dispose of the item at the level of 


maintenance shown in the third position of the SMR code. 
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Recoverability Definition 
Codes 
F -Reparable item. When uneconomically reparable, condemn and dispose of the item at the direct 


support level. 


H -Reparable item. When uneconomically reparable, condemn and dispose of the item at the general 
support level. 


A -Item requires special handling or condemnation procedures because of specific reasons (i.e., 
precious metal content, high dollar value, critical material, or hazardous material). Refer to 
appropriate manuals/directives for specific instructions. 


L -Reparable item. Condemnation and disposal not authorized below specialized repair activity (SRA). 


D -Reparable item. When beyond lower level repair capability return to depot. Condemnation and 
disposal not authorized below depot level. 


c. FSCM (Column (3)). The Federal Supply Code for Manufacturer (FSCM) is a 5-digit numeric code which is used 
to identify the manufacturer, distributor, or Government agency, etc., that supplies the item. 


d. PART NUMBER (Column (4)). Indicates the primary number used by the manufacturer (individual, company, 
firm, corporation, or Government activity), which controls the design and characteristics of the item by means of its 
engineering drawings, specifications standards, and inspection requirements to identify an item or range of items. 


NOTE: When you use an NSN to requisition an item, the item you receive may have a different part 
number from the part ordered, but go ahead and use or furnish it as the replacement part. 


e. DESCRIPTION AND USABLE ON CODE (UOC)(Column (5)). This column includes the following information: 
(1) The Federal item name and, when required, a minimum description to identify the item. 


(2) The usable on code, when applicable (see[paragraph 5] Special Information). 


f. QTY (Column (6)). The QTY (quantity per figure column) indicates the quantity of the item used in the parts list 
which is prepared for a functional group, subfunctional group, or an assembly. A "V" appearing in this column in lieu of a 
quantity indicates that the quantity is variable and the quantity may vary from application to application. 


4. Explanation of Columns. 
a. NATIONAL STOCK NUMBER (NSN) INDEX. 


(1) STOCK NUMBER column. This column lists the NSN by National item identification number (NIIN) 
sequence. The NIIN consists of the last nine digits of the NSN 
NSN 
(.e., 5305-01-674-674-1467). When using this column to locate an item, ignore the first 4 digits of the 
NIIN 
NSN. However, the complete NSN should be used when ordering items by stock number. 
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(2) FIG. column. Indicates the figure number used to identify each item appearing in the listing. The figures 
are in numerical order in| Section II 


(3) ITEM column. The item number identifies the item associated with the figure listed in the adjacent FIG. 
column. This item is also identified by the NSN listed on the same line. 


b. PART NUMBER INDEX. Part numbers in this index are listed by part number in ascending alphanumeric 
sequence (i.e., vertical arrangement of letter and number combination which places the first letter or digit of each group in 
order A through Z, followed by the numbers 0 through 9 and each following letter or digit in like order). 


(1) FSCM column. The Federal Supply Code for Manufacturer (FSCM) is a 5-digit numeric code used to 
identify the manufacturer, distributor, or Government agency, etc., that supplies the item. 


(2) PART NUMBER column. Indicates the primary number used by the manufacturer (individual, firm, 
corporation, or Government activity), which controls the design and characteristics of the item by means of its engineering 
drawings, specifications standards, and inspection requirements to identify an item or range of items. 

(3) STOCK NUMBER column. This column lists the NSN for the associated part number and manufacturer 
identified in the PART NUMBER and FSCM columns to the left. The part number line entry (with NSN, when available) 
identifies the first figure/item number appearance for which the part number is applicable. The part number is not listed 
for additional figure/item number appearances identified by that part number. 

(4) FIG. column. This column lists the number of the figure where the item is located in|Section II. 


(5) ITEM column. The item number is that number assigned to the item as it appears in the figure referenced 
in the adjacent figure number column. 


5. Special Information. 


a. Repair parts for components of standards sets which can be identified as existing in the supply system will be 
requisitioned through normal supply channels from the appropriate supply commodity manager. 


b. Repair parts for components of standards sets which cannot be identified as to proper supply source will be 
requisitioned from USAMICOM, using routing identifier B64 and furnishing, as a minimum, the following as exception data. 


(1) Component stock number of the individual end item to be repaired. 
(2) Component manufacturer's equipment model number and serial number. 
(3) The equipment manufacturer's stock number as listed in the appropriate manual for the desired repair part. 


(4) The repair part reference designation, circuit reference, circuit symbol schematic designation, or reference 
number as listed in the manufacturer's manual. 


(5) The technical specification of the repair part as contained in the appropriate manufacturer's manual. 
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(6) Тһе Ше and date of the manufacturer's manual from which the information іп а апа b(3), (4), and (5) above 
was taken. 


c. For requisitioning miscellaneous consumable maintenance supplies or expendable supplies, use CTA 50-970. 


d. National Stock Numbers (NSN) that are missing for "P" source coded items have been applied for and will be 
added to this manual by a change/revision when they are entered in the Army Master Data File (AMDF). Until the NSN's 
are established and published, submit exception requisitions to: Commander, U.S. Army Missile Command, ATTN: 
AMSMI-LC-MM, Redstone Arsenal, Alabama 35898-5239. 


e. The usable on code appears in the lower left corner of the Description column heading. Usable on codes are 
shown as "UOC" in the Description column (justified left) on the first line applicable item description/nomenclature. 
Uncoded items are applicable to all models. 


f. This RPSTL does not contain illustration for items listed іп Section IL) since the manufacturer's manuals contain 
exploded view illustrations which are adequate for repair parts location. Copies of the manufacturers manuals listed 
below are furnished with the equipment for which this RPSTL is prepared. The figure and item numbers in the listing are 
for locating the item within this RPSTL. 


Nomenclature Model number Part number 
Decade Resistor 336 7907234 
Multimeter 260-7 7904729 
Signal Generator 18500B19A MIS-10255 
Variable Attenuator 355C 7910807 
Coaxial Converter 1394 MIS-10221 
Phase Compensator PC874 MIS-10242 
Calibration Amplifier 250 7912648 
Attenuator Test Set 350D 7904453 
Impedance Measuring System SP2280 7912149-2 
Direct Current Detector Generator 801MOD 7912151-2 
Omega Gating Unit 543 MIS-10360 
Decade Resistor 6011471 7910328 
Standard Resistance CR1000M 8579478 
Standard Resistance CR100M 8598966 
Standard Resistance CR10M 8598965 
Instrument Shunt 9711 7912323 
Instrument Shunt 9711A 7912323 
Voltage Divider 80E10 --- 
Microvolt Potentiometer 831AR --- 
Variable Capacitance Standard 1422D 8579475 
Guarded Resistance Bridge 230B 7912150-2 
Capacitance Standard 5532 7907233 
Impedance Bridge 290B 7904449-2 
Thermal Transfer Voltmeter S40B MIS-10217 


Мотепс!аїиге 


Calibration Tachometer 

Flow Rate Meter 

Pressurized Gage Set 

Torque Calibrator 

Force Fixture 

Thermoelectric Temperature Bath 
Kelvin Ratio Bridge 

Portable Oil Bath 

Coordinate Data Recorder 
Voltage Divider 

Galvanometer Detector 
Voltage Bridge 

Ос Voltage Divider 

Enclosure 

Special Volt Box 

Standard Capacitor 

Pressure Calibrator Set 
Calibrator Torque 

Vapor Mercury Detector 
Infrared Set 

Deadweight Pressure Tester 
Test Stand Assembly 

Console Cleaner 

Calibration Bath Assembly 
Monochromatic Light 
Thermograph 

Electronic Height Gage 

Sound Level Calibrator 
Pressure Intensifier Controller 
Mercurial Metric Barometer 
Inductance Bridge 
Capacitance Bridge 

Power Amplifier 

Ignition Simulator 

Power Amplifier 

Resistance Measuring System 
Power Supply 

Radio Frequency Amplifier 
Oscilloscope Calibrator 

Gage Block Comparator 
Saturated Standard Cell Enclosure 
Thermal Transfer Balance Unit 
Radio Frequency Amplifier 
Coordinate Data Recorder 
Measurement Resistance Standard 
Analytical Balance 


Model number 


650A 
SCK18200 


7065631 


4200 
SP2979 
9732VT1 
680 
RV726 


52145Н21 16665 


2802 


067-0523-00 
9154В 

1000-1 

825RF 
7035BOPT 142 


J5000S 
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Part number 


7910009 
7907273 
7907754 
7910347 
7910616 
MIS-10322 
MIS-10273 
МІ5-10331 
MIS-10295 
7907452 
7910298 
7912336 
7910969 
7907308 
7910530 
7910260 
7659919 
7910600 
7924006 
7911584 
7920950 
7909966 
7907733 
7902779 
MIS-10226TYPE 1 
7904823 
MIS-10219 
MIS-10326 
7913093 
7907184-1 
7910099-2 
MIS-10267 
7916123 
MIS-10354 
MIS-10281 
MIS-10402 
MIS-10277 
MIS-10323 
7913365 
MIS-10364 
MIS-10550 
MIS-10401TYPE 1 
MIS-10401 
MIS-10549 
MIS-10410 


Nomenclature 


Comparator Potentiometer 
Constant Current Source 
Power Supply 

Electric Space Heater 

Load Cell Indicator 

Precision Pressure Controller 
Dial Indicator Calibrator 
Gage Block Set 

Water Pump Nitrogen Regulator 
Light Meter Tester 

Crystal Detector 

Power Meter Calibrator 
Vacuum Pump 

Fluid Separator 

Voltage Regulator 
Calibration Kit 

Voltage Divider 

Decade Resistor 
Semiconductor Tester 
Temperature Potentiometer 
Variable Autotransfer 
Pneumatic Pressure Standard 


Decade Synchro-Resolver Standard 


Tuning Fixture Calibrator 
Major Megger Insulation Tester 


6. How to Locate Repair Parts. 


Model number 


9931 
9771 
HB525M20480 
AH-20 
8200 
15211 
400B1 
280613-1 
2311 
423A 
8477A 


6006B-106 
1089933 
RV722 
71-650 
520B 
72-311JA 
9020F 


DSDR-3237 


210359 


a. When National Stock Number or Part Number is Not Known. 
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Part number 


7915935 
MIS-10298 
MIS-23155 
MIS-23153 
MIS-10327 
7901961 
MIS-1032STV2 
MIS-10349 
7923182-2 
7915882 
MS-26326 
MIS-23154TVPE 1 


7911092 
7915952 
7915891 
7916818 
MIS-30859 
7916294 
7916741 
7916735 


(1) First. Refer to the parts list to locate the item by description. This list is listed in alphabetical sequence 


within each figure number. 


(2) Second. After locating the item in the Repair Parts List, refer to the Part Number Index to find the NSN. 


b. When National Stock Number or Part Number is Known. 


(1) First. Using the Index of National Stock Numbers and Part Numbers, find the pertinent National Stock 
Number or Part Number. The NSN index is in National Item Identification Number (МИМ) sequence. The part numbers in 
the Part Number index are listed іп ascending alphanumeric sequence. 
illustration figure and item number of the item you are looking for. 


Both indexes cross-reference you to the 


(2) Second. After finding the figure and item number, verify that the item is the one you're looking for, then 


locate the item number in the repair parts list for the figure. 


7. Abbreviations. Not applicable. 


SECTION Il 


(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 PAFZZ 
110  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130  PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160 XDFZZ 
170 PAFZZ 
180 РАҒ27 
190 БРАҒ27 
200 XDFZZ 
210 PAFZZ 
220 | PAFZZ 
230 | PAFZZ 
240 | PAFZZ 


(3) 
FSCM 


12697 
96906 
96906 


81349 
81349 
81349 


81349 


12697 
54907 
12697 
12697 
12697 
12697 
12697 
54907 
54907 
54907 
96906 


96906 


18876 


12697 
18876 


96906 


10001 


(4) 
PART 
NUMBER 


01522501 


MS35649-265 
MS35649-202 


PBO1FA04 
РВО1ЕА0З 
РВО1ЕА02 


PBO1FA01 


25238204 
A86800060 
25238201 
25238202 
25238206 
25238205 
25238203 
V30910012 
V30910014 
V30920001 
MS35214-28 


MS51963-34 


9128791 


01270601 
8168222 


MS35335-32 


12Z22PC849 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


GROUP 0010 - FIGURE 1 
DECADE RESISTOR 
7907234 (18876) 
336 (66150) 


СНАЅ515:СОМЕВ: АРАДА dan ААДА 1 
<-<_-______-_ 6 
NUT, PLAIN, HEXAGON S,CD-PLTD 30 
W/CHROMATE FIN., NO. 10-24UNC- 

28, 0.375 W ACROSS ҒІАТ5,0,13Н..................................... 
POST, BINDING, ELECTR ВІАСК......................................... 1 
POST, BINDING, ELECTR ВЕР.............................................. 1 
POST, BINDING, PLASTIC CAP, РІАВТІС............................. 2 
BASE, 0.5 DIA, 1.035 Н OF POST ABOVE 

MTG SURFACE iii оон 
POST, BINDING 1/2 DIA, 1.035 H OF 

POST ABOVE MTG БОНҒАСЕ............................. 
RES ЛОН arsen 
RESISTOR ASSEMBLY nter deett брадвата 
BESISTOR:ASSEMBLY...;.: tete t tt ee ERU teo 
RESISTOR ASSEMBLY ........................................................ 
RESISTOR; DECADE: ола лье t nde 
ყა ე.მ სსს" 
RESISTOR, FIXED, FILM LL 
RESISTOR, FIXED, WIRE. nn 
RESISTOR; FIXED, WIRE: ttt erbe hen 
RESISTOR, FIXED, WIRE: vriten aniier iniiaiee ia i iana 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN- 

HD, BR, BLACK OXIDE FIN., NO. 6-32 UNC- 


N 


A ს po Pp AH AH AH AH dt nun 


SETSCREW HEX SOCKET, CUP-PT, ALLOY- 35 
S, CD-PLTD FIN., NO. 8-32UNC-3A X 3/16 


SWITCH, ROTARY 3 SEC, 12 POSITIONS, 3 6 
POLE, 11 THROWS, BR CONTACTS,CERAMIC 

INSULATION, NONSHORTING, 1-5/16 W, 1- 

1/2:H, 1:96: КЕР ИИ en a 
SWITCH ROTARY ა” 1 
WASHER, FLAT BR, TIN OR SIL-PLTD 6 
FIN., 0.149 ID, 0.375 OD, 0.032 ТНК...................................... 
WASHER, LOCK EXT-TEETH, S, CD-PLTD 60 
W/CHROMATE FIN., 0.204 ID, 0.41 

OD; 0:025 ა. '-ა'“ს"“””””"'""''"''"'' 
WASHER, LOCK SPLIT, 5, ZN-PLTD 30 
FIN., 0.205 ID, 0.337 OD, 0.0536 ТНК .................................... 


2-1 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


140 


170 
180 
190 
200 


210 


220 
230 
240 
250 


260 


(2) 
SMR 
CODE 


PCFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PCFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 


XDFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


(3) 
FSCM 


80063 
81348 
09823 
81349 
81349 
55026 
55026 
55026 
55026 
55026 
81349 
55026 
81349 
55026 
55026 
55026 
81349 
81349 
55026 
81349 


81349 


81349 
00327 
55026 
55026 


55026 


(4) 
PART 
NUMBER 


BA30U 


W-B-101CL125ZD 
2U6 


MILB18-28BTVPEBA 


58 


CQR39A1KE104K3P 


1-115789 
1-115790 

7500 
15-302260-5 
1-114192 
RNC65K3742FS 
1-113392 
RN65D1100F 
1-115897 
1-113372 
1-113425 
RN65D7501F 
RNC60K2212FS 
1-113366 
RN65D2003F 


RN65D8063F 


RNC70K3744FS 


C12-4004F 


1-115763 


1-116491 


1-113353 


(5) 


ТМ 9-4931-700-34P 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


GROUP 0020 - FIGURE 2 
MULTIMETER 
260-7 (55026) 


BATTERY (1) NONRECH 1.5 V,1-5/16 

გ)” აე, ააა” 
BATTERY (1) NONREGH ............................. 
BATTERY (1) МОМАЕСН.............................. 
BATTERY (1) NONRECH 1.5 У ОС, 0.563 
DIA, 1:819:E Gu 
CAPACITOR, FIXED, PLA PAPER 


KNOB ta i nri оразалы D MM 
FET 
METER ASSEMBLY ............................... 
RESISTOR 1/2 W, 45, 000 OHMS (+- 1 
––––––>>-- NEN 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,37,500 
OHMS (+= 006 сабаз салты aie nee 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,1 MEG (+- 
ა____3 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,110 

OHMS, TYPE RN65D1100F (+ - 1 0/0)........... 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,238 OHMS 
ლმე.” а 
RESISTOR, FIXED, FILM 
ENN о 
RESISTOR, FIXED, FILM 
იბოოთთ-' 
RESISTOR, FIXED, FILM 
OHMS (+- ОО ee бын 
RESISTOR, FIXED, FILM 
OHMS +- 10 0/0) isa A ak 
RESISTOR, FIXED, FILM 
იბოღოოუღ–რღრ–·ჰ–რ·ჰრX/““რ““·“·რ"”"რ””' 
RESISTOR, FIXED, FILM 
-ე»"" 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,806,000 
OHMS, TYPE RN65D8063F (+ 0.02 0/0, - 
jat даа лы indtil 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,3, 75 MEG 
(+- 1 0/0) 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,4 MEG 
OHMS (6: О ралары р rr nn nen na 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,15 MEG (+ 
აა-__-__- _ .. 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,20.2 MEG 
აე''”ზ 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,80 MEG 


2-2 


(6) 
QTY 


SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
280 XDFZZ 
290 PAFZZ 
300 XDFZZ 
310 РАҒ22 
320 PAFZZ 
330  PAFZZ 
340 PAFZZ 
350 | PAFZZ 
360 | PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30  PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 РАҒ27 
110  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130  PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160  PAFZZ 
170  PAFZZ 
180 РАЕ2/ 


(3) 
FSCM 


55026 
55026 
55026 
55026 
55026 
55026 
55026 


55026 
55026 


16428 
99120 


14655 
14655 
56289 
14655 
18876 
14655 
81349 
81349 
81349 
84411 
14655 


81349 
81349 


14655 


18876 


71785 


(4) 
PART 
NUMBER 


0-008060 
10-805073 
0-008133 
10-675254 
1-110193 
5-110295 
1-110670 


1-115970 
0-007093 


17952 
EP50-504 


WBR8-700 
WBR30-500 
TVA1508 

BRH155 
11065103-012 
WBR20-600 
CMROSC100DODR 
CMRO6F102GODR 
CMRO6F511GODP 
663UW22452W 
WMF6P22 


CTM224VBJ 
CTM473VBJ 


WMF2S1 


8014762 


S304FP 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


ORMS ЯРО opos utc amt te асылы Sa iS eres 
RESISTOR, FIXED, WIRE 1/2 W,2 OHMS (+ 
ОНИ ee дасе prance 
RESISTOR, FIXED WIRE 1/2 W,11.2 OHMS 

(ASO) ასა აას" 
RESISTOR, FIXED, WIRE 1/2 W,22.5 OHMS 
>>>_–>.."."."."."...” 
RESISTOR, WIRE WOUND 1/2 W, 468 OHMS 
სასააა_–სდღ_<<_ 
RESISTOR, VARIABLE 200,000 OHMS (+- 

a თს EE a N 
RESISTOR, VARIABLE Laser Coes cea cated cnet OE 
SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE ................ 110s 
SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE ................................... 
SHUNT-INSTRUMENT уа жасасам coco an десен Еа ote 


GROUP 0030 - FIGURE 3 
SIGNAL GENERATOR 
MIS-10255 (18876) 
18500B19A (99899) 


CABLE ASSEMBLY POWER ЕГЕСТНІСАПН........................... 
CAPACITOR, FIXED, PLA 0.5 UF, 5,000 W 


CAPACITOR, FIXED, ELE 8 UF, 700 W VDC 
CAPACITOR, FIXED, ELE 30 UF, 500 W VDC 
CAPACITOR, FIXED, ELE 20 UF, 250 W VDC 
CAPACITOR, FIXED, ELE 150 V DC, 500 UF 

О '”' 
CAPACITOR, FIXED, ELE 50 V DC, 59 ОЕ............................ 
CAPACITOR, FIXED, ELE 20 UF, 600 W VDC 
CAPACITOR, FIXED, MIC. 500 V DC, 10 UUF 


(ОБОО) ылан ла аЛ Амы ККЕ ТАКТ 
CAPACITOR, FIXED MICA DIELECTRIC 

500 V DC, 1.000 tee 
CAPACITOR, FIXE D, MIC 500 V DC, 510 

UUF, TYPE СМО6ЕО5Б1С0$3.............. лилии шили 
CAPACITOR, FIXED, PLA 0.22 UF, 400 W 

VDO И ДИНО NN Mr 
CAPACITOR, FIXED, PLA 0.22 UF, 600 W 

Te the nee а A a Met M a, 
CAPACITOR, FIXED, РЕА.402.мм.22м041ЬЬ1 ы 
CAPACITOR, FIXED, PLA 2000 V DC, 47, 000 

ია ათს одаи oer wit ia achat mame ы 
CAPACITOR, FIXED, PLA 0.01 UF, 200 WVD 

са SVAN A A КААЛАДЫ 
CONNECTOR, RECEPTACL ELECTRICAL 10 
FEMALE CONTACTS, STGHT SHAPE, 3/4 W 

19/32 H, 1-5/8 LG zio Detector trato elite: 
CONNECTOR, RECEPTACL E, ELECTRICAL.................. 
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—— ll 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


190 


200 
210 


450 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
XDFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


87930 
82219 
81349 
80131 
81349 
81349 
80131 
51349 


81349 
75915 
95263 
55469 
70563 
81349 


81349 
81349 
81349 
91637 
562689 
75042 
81349 


04713 
81349 
96906 


04386 
04386 
18876 


28480 
28480 
81349 
96906 


(4) 
PART 
NUMBER 


1061-4 
6AUSGT 
0A2WA 
6AU4GTA 
0B2WA 
6DJ8 

6BJ8 
F02A250V3A 


F02B250V1A 
344125 
32-1111T 
5D1CB44D 
115М060Т 
RCR20G102JS 


RCR20G103JS 
RC42GF510J 


RC42GF331J 


NS10V000B10001J 


453E5015 


1 3-4A13A203J 
RV4LAYSA253A 


1N4760A 
JAN1N3191 
MS25100-23 


F53X 
N5M 
10051886 


1250-0254 
355A40G 
RNC60H1460BS 
MS35265-13 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
CONNECTOR RECEPTACL E, ЕЕСТВИСАЦ....................... 
ELECTRON TUBE TYPE 6АЏБӘТ........................................ 
ELECTRON TUBE ТҮРЕ ОА2№МА.......................................... 
ELECTRON TUBE си  --"" 
ELECTRON TUBE ТУРЕ OB2WA ......................................... 
ELECTRON TUBE TYPE 60/8............................................. 
ELECTRON TUBE қосыла олы а алады n mte das 
FUSE, CARTRIDGE 3 АМР, 250 V, 1/4 

DIA 1-1/4 LG, ТҮРЕ Е02А250УЗА........................................... 
FUSE, CART AID  -ლლყღ-ხღდC'ს 
FUSEHOLDER суы саса даста tie ħamsa gia i 
LAMP, NEON, REDLENS.............. cette 
RELAY, ЕЕЕСТВОМАСМЕТ..../2.0.......44104м иын т ны 
RELAY, THERMAL eerta ceni ла ол далана фа ассам 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,1,1000 

OHMS, ТУРЕ RCR20G102JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W1,10,000 2 
OHMS, TYPE RCR20G103JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W,51 1 
OHMS, ТҮРЕ ВС420Ғ510/ (+- 5 0/0)................................... 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W,330 1 
OHMS, ТҮРЕ RC42GF331J (+- 5 0/0)................................... 
RESISTOR, FIXED, WIRE 10 W,10,000 OHM 3 
-____ი---_-_-–-__-""”. 
RESISTOR, FIXED, WIRE 500 OHMS, 5 РСТ, 1 


— ~ ა AS å = 


о — უნ № 


RESISTOR, ასს ააო–”-””"””''”''''''”" 1 
RESISTOR VARIABLE, М COMPOSITION 1 
ELEMENT, 2 W,25,000 OHMS, ТҮРЕ 

RVALAYSA253A (+- 10 0/0) шина 
SEMICONDUCTOR DEVIC E, ОЇОБЕ.................................... 2 
SEMICONDUCTOR DEVIC E, ОІОРЕ .................................. 11 
SWITCH, TOGGLE DPDT, 5 АМР, 115 V 2 
AC, 125 V DC, BAT TYPE ACTUATOR, 23/32 

W, 23/32 DEEP, 1-9/32 LG, W/6 SOLDER 

LUG TYPE TE A '''""““'"““"ზს“" 


TRANSFORMER, POWER ЅТЕР-РОММ.............................. 1 
TRANSFORMER, POWER ЅТЕР-РОММ.............................. 1 
TRANSFORMER, POWER VARIABLE .................................. 1 


GROUP 0040 - FIGURE 4 
VARIABLE ATTENUATOR 
7910807 (18876) 
355C (28480) 


GONNECT :ას-”თს"'""""""'''''"') teats 
KNOB ASSEMBLY -ვძ«»ს  '„„'””””””" "" 
RESISTOR, სასას ს 'ო”თ"""" а Fette etta 
SCREW, MACHINE SLTD FIL-HD, DLD-F/LKG 2 
-WIRE, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 


2-4 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


50 


60 


70 


10 
20 


10 
20 


30 
40 
50 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 


PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


XDFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 


(3) 
FSCM 


96906 


96906 


91929 
96906 


03888 
50423 


11837 
11837 
74910 
02660 
11837 
81349 


18876 
81349 


09435 
12697 
09435 


(4) 
PART 
NUMBER 


MS35190-225 


M535206-204 


225М261 
MS35333-36 


PT2000-3090F 
27-10000-0A 


1172 

1170 

167-33 
80PC2F 

8309 
RCR20G332JS 


10018550-104 
RCR20G104JS 


0802-143 
62JA100 
54477 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


4-40NC-2A X 1/4...........а.......... и ша а нөн. 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS FL-CK- 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 
40UNG-2A Х 172... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN- 
HD, $, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 2- 
56UNC-2A X 5/16......................................... 
SWITCH, ЗЕМЗПМЕ 
WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD 


W/CHROMATE FIN., 0.112 ID, 0.27 


00:0.018-ТНК.0 re te e cn 


GROUP 0050 - FIGURE 5 
COAXIAL CONVERTER 
MIS-10221 (18876) 
1394 (50423) 


RESISTOR 310 2W 1 PCT TYPE PT 2000............................. 1 


THERMOCOUPLE, ELE MEN ...................... 


GROUP 0060 - FIGURE 6 
PHASE COMPENSATOR 
MIS-10242 (18876) 
РС874 (11837) 


CAP, BINDING РОЅТ................................... 
CAP, BINDING РОЅТ................................... 
CAPACITOR, VARIABLE ...................... 
СОММЕСТОВН.............4а a 
KEEVIN 2- აა.” 
RESISTOR, FIXED 1/2 VV, 3, 300 OHMS (+- 


GROUP 0070 - FIGURE 7 
CALIBRATION AMPLIFIER 
7912648 (18876) 
250 (09435) 


FUSE, CARTRIDGE 10 АМР........................ 


RESISTOR, FIXED 1/2 W,100,000 


OHMS, ТУРЕ RCR20G104JS (+- 5 0/0)......... 
RESISTOR, FIXED, ММІАЕ............................. 
RESISTOR, VARIABLE 2 W,100 OHMS ....... 
TRANSFORM, РОМЕН. ................................ 


2-5 


— 
— — у оо Сл 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


140 


180 


200 
210 
220 
230 


240 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


(3) 
FSCM 


28480 
18876 


28480 
28480 


28480 
96906 


96906 


28480 
28480 
81349 


81349 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


350D34B 


10015417-054 


0170-0022 
0340-0090 
0340-0086 


MS91528-1F28 


MS35649-264 


1510-0008 
1510-0009 
PBO1FA04 


PBO1FA03 


0766-0014 


0766-0001 


0766-0012 


0766-0003 


0766-0005 


0766-0010 


0766-0007 


0766-0011 


0766-0013 


0766-0015 


0766-0008 


0766-0006 


0766-0004 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


GROUP 0080 - FIGURE 8 
ATTENUATOR TEST SET 
7904453 (18876) 

350D 


ATTENUATOR, VARIABLE .............2....2...2..... 


САРАСІТОВ, FIXED, 1,000 V ОС, 1,000 


ООРОО О рг an ады ы ные айны 
CAPACITOR, FIXED PAPER DIELECTRIC.................... 
INSULATOR PLATE ы сана да Е оаа оа 
ოლოლო. წუ" 


KNOB RD SHAPE, SETSCREW ТҮРЕ, POS 
GRIPPING SURFACE, PLASTIC, 0.703 


0D;0.709- ТНК 'თთ”9'წიიიეეუ! !ხ!ს" 


МОТ, PLAIN, HEXAGON CORR-RES-S, PASS- 
FIN., NO. 6-32UNC-2B, 0.312 W ACROSS 


FEATS; 0114 THK ete eene a te teen 
POST, BINDING ЕГЕСТНІСДІ......................... 
POST; BINDING: ылаары шынан кыы tdeo ka din білік 


POST, BINDING PLASTIC CAP, PLASTIC 
BASE, 0.64 DIA, 1.187 H OF POST ABOVE 


ას ას იხ" ""'”"''' ””"''''"'''))! 


POST, BINDING PLASTIC CAP., PLASTIC 
BASE, 0.64 DIA, 1.187 H OF POST ABOVE 


MIG:SUREFAGE...:..:: trii адын ерман кк ды 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 12 OHMS (+- 


О TE 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 VV, 34.5 OHMS 


EE 11) ო . der 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 VV, 38 OHMS (+- 


„აოჟჟ '''' 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 VV, 68.8 OHMS 


„ას. ИККЕ EE 


RESISTOR, FIXED, FILM З W,103 OHMS (+ 


–>__-–__- 


---. __""'"""'' 
გ-–_–––>>».–შ–წწი'''"' 
ეეოიი-.-_-__ -_-__-_. 


ასააასსასს–”პძ---- cma 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 VV,1,260 OHMS 


ა” О О EE 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 1,700 OHMS 


ОНОРЕ ЗНТУ 


RESISTOR, FIXED, FILM 3 W, 2,560 OHMS 


2-6 


(6) 
QTY 


NNNN 


о CO г 


SECTION Il TM 9-4931-700-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ITEM SMR PART 

NO CODE FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTV 
EA) TS 

250 PAFZZ 28480 0766-0009 RESISTOR, FIXED FILM 2 W,3,120 OHMS 1 
აა_----- 

260 РАҒ22 28480 0766-0002 RESISTOR, FIXED, FILM 3 W,5,200 OHMS 1 
(+- 20/0) 

270 РАҒ22 28480 0772-0001 RESISTOR, FIXED, FILM 5 W,316 OHMS (+ 1 
ET ка КЕК ЛЕТТІ 

280  XDFZZ 28480 0772-0002 RESISTOR, FIXED, FILM 5 W,422 OHMS (+ 1 
კ-__–-_ეგმძმწმეეა“ 

290 XDFZZ 28480 0775-0001 RESISTOR, FIXED, FILM 7 W,491 OHMS (+ 1 
ELDER A m 

300 РАҒ22 28480 0775-0002 RESISTOR, FIXED, FILM 7 W,563 OHMS (+ 1 
ЗОО рени A КА ККЕ 

310  XDFZZ 28480 0775-0003 RESISTOR, FIXED, FILM 7 W,588 OHMS (+ 1 
ЕОР ЕНРИКЕ ГИ 

320 РАҒ22 28480 350D34A RESISTOR, УАВАВЕЕ... лан 1 

330 РАҒ22 96906 MS51959-28 SCREW, MACHINE CROSS RECESS FL-CK- 8 
HD, CORR-RES-S, PASS-FIN., NO. 6-32UNC- 
_______- т ы Ht 

340 РАҒ22 96906 MS35206-228 SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN- 2 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
B2UNC-2A X 0.375 ОЕ О О лони cs 

350  PAFZZ 96906 MS51959-25 SCREW, MACHINE FL-CK-HD, CORR-RES- 8 
S, PASS-FIN., NO. 6-32NC-2A X 3/16.................................... 

360 PAFZZ 96906 MS35338-41 WASHER, LOCK SPLIT,MED, CARB-S, CD- 6 
PLTD FIN., 0.151 ID, 0.253 OD, 0.037 
ТДИ обра бали RR NEC 


GROUP 0090 - FIGURE 9 
IMPEDANCE MEASURING SYSTEM 
7912149-2 (18876) 


SP2280 (11837) 
10 РАҒ22 11837 1172 САРУВІМО РОБ ო”!!! 1 
20 РАҒ22 11837 1170 САР, BINDING POST 2... 1 
ვე РАҒ22 14655 BR200-150 CAPACITOR, FIXED жоса ods S teet nods Та 1 
40 XDFZZ 05571 ТЕ1135 CAPACITOR, NE 1 
50 РАҒ22 14655 BR200-150 CAPACITOR, FIXED 150 W, 200 UUF (+ 1 
MM" 

60 РАҒ22 81349 CM20FD821G03 CAPACITOR, FIXED, MIC 500 V DC, 820 1 
ОПЕ, TYPE CM20FD821G03 ................................]уу[][ү 

70 РАҒ22 81349 CM30FD752G03 CAPACITOR, FIXED, МІС лиши 1 

80 РАҒ22 81349 CM15FD680G03 CAPACITOR, FIXED, МІС 500 V DC, 68 1 
ОПЕ, TYPE CM15FD680G03 ................................................. 

90 РАҒ22 81349 CM15ED330GP3 CAPACITOR, FIXED, МІС ии 1 
100 РАҒ22 81349 6U8A ELECTRON TUBE ТҮРЕ бИВА лан: 1 
110 РАҒ22 81349 12AT7WC ELECTRON TUBE ТҮРЕ > ” '”შ'ჩ' 1 
120 ХОЕ77 81349 6AF6G ELECTRON TUBE '” ”რ'' 1 
130 PAFZZ 81349 F02B250V1-1/2A FUSE, CARTRIDGE 1.5 AMP, 125 V 10 


DC, ТУРЕ Ғ02В125У1-1/2А.......................... 


2-7 


SECTION Il 


(1) 


ITEM 


NO 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 
370 
380 
385 
390 


400 


SMR 

CODE 

PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


XDFZZ 


(3) 
FSCM 
11837 
11837 
11837 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 


PART 
NUMBER 

1268 

1266 

1271 

RCR20G273JS 
RCR32G223JS 
RCR42G330JS 
RCR42G274JS 
RCR42G272J8 
RCR20G275JS 
RCR42G393JS 
RCR42G473JS 
RCR20G682JS 
RCR20G272JS 
RCR20G474JS 
RCR20G473JS 
RCR20G472J8 
RCR20G103JS 
RCR20G106JS 
RCR20G821JS 
RCR20G155JS 
RCR20G471JS 
RCR20G185JS 
RCR20G152JS 
RCR20G101JS 
RCR20G223JS 


RCR20G104JS 


ВМС65К2001Ғ5 


RN65D2002F 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 

DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
ენსნწნწსწსწხნახა'ა'!სწწძ”ძ6წ06ძ0906იიიიიიი-----_.____ -_-_ 1 
უიიი-ი666660002 1 
--->>...0..-- 1 
1 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 27,000 


OHMS, TYPE RCR20G273JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1 W, 22, 000 


OHMS, ТҮРЕ RCR32G223JS ........................ 


RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 33 


OHMS, TYPE RC42GF330J (+- 5 0/0)............ 


RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 270, 000 


OHMS, ТҮРЕ RC42GF274J (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 2, 700 OHMS 


(+- 5 0/0) 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 2.7 


MEG, TYPE RCR20G275JS (+ - 5 0/0)........... 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 39, 000 OHMS 
GEO me 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 47, 000 OHMS 


(+- 5 0/0) 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 6, 800 


OHMS, TYPE RCR20G682J8 (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 2, 700 


OHMS, TYPE RCR20G272JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, СОМР 1/2 W, 470,000 


OHMS, TYPE RCR20G474JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 47,000 


OHMS, ТҮРЕ RCR20G473JS (4-5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 4,700 


OHMS, TYPE RCR20G472J8 (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,10,000 


OHMS, ТУРЕ RCR20G103JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,10 


MEG, TYPE RCR20G106JS (+ - 5 0/0) ........... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,820 


OHMS, TYPE RCR20G821JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,1.5 


MEG, TYPE RCR20G155JS (+- 5 0/0) ............ 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W.470 


OHMS, TYPE RCR20G471JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,1.8 


MEG, TYPE RCR20G185US (+- 5 0/0) ............ 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,1,500 


OHMS, TYPE RCR20G152JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,100 


OHMS, ТУРЕ RCR20G101JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,22,000 


OHMS, TYPE RCR20G223JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,100.000 


OHMS, ТУРЕ RCR20G104JS (+- 5 0/0).......... 


RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W2,000 


OHMS, ТҮРЕ RN65D2001F (+- 1 0/0) ............ 


RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W20, 000 


2-8 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 
410 
420 
430 
440 


450 
460 


100 


110 
120 
130 
140 
150 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 


240 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFFF 


PAFFD 
PAFZZ 


PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 


01121 
01121 
81349 
81349 
02735 


11837 
05571 
56289 
14655 
56289 
27735 
57285 
28480 


28480 
18876 


11837 
11837 
11837 
11837 
11837 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 


(4) 
РАВТ 
NUMBER 


RW69V1RO 


J66044 
JS66045 
JAN1N3049B 
JAN1N3613 
40318 


1172 
TE1135 
41С121А1 
BR200-150 


39D507G050GL4 


PED1-.01-1000-10 


39002 
00419-66501 
00419-66503 
9995408 


1266 

1271 

1268 

18412 

1396 
RCR42G272JS 


RCR20G471JS 


RCR20G682JS 


RCR20G473JS 


RCR42G330JS 


RCR42G393JS 


RCR42G473JS 


RCR42G274JS 


(5) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


OHMS, ТҮРЕ RN65D2002F (+- 1 0/0)............... 
RESISTOR , FIXED , WIRE 3 W,1 OHM, TYPE 
RW69V1RO (+- 5 0/0)........................................ 
RESISTOR, VARIABLE, № ............................... 
RESISTOR, VARIABLE, М................................ 
SEMICONDUCTOR DEVIC TYPE 1N3049B ...... 
SEMICONDUCTOR DEVIC TYPE 1М4005 ........ 
TRANS ა.ა–ლლლოთთ-ლ' erna 


GROUP 0100 - FIGURE 10 

DIRECT CURRENT DETECTOR GENERATOR 
7912151-2 (18876) 

801MOD (11837) 


CAP, BINDING POST нн 
CAPACITOR, FIXED, ELE ............................... 
CAPACITOR Е1ХЕР...................................... 
CAPACITOR, FIXED 150 V, 200 UUF (+ 

100 - 10 0/0) 
CAPACITOR, FIXED 500 V DC, 500 UF (+ 
ОЮ и Я M 
CAPACITOR, FIXED, PLA 1, 000 V, 100, 000 
ყოილთ»თძთ»"'თძ!.“'”””'''“' 
COUPLING, SHAFT, ЕГЕХ............................... 
DETECTOR АМРИЕІЕВ................................... 
DETECTOR POWER $ИРР.............................. 
FUSEHOLDER EXTRACTOR POST TYPE, BR 
CONTACTS, TN-PLTD FIN., 15 AMP, 250 

V, PLASTIC BODY, 2-5/64 LG, W/2 SOLDER 
LUG TYPE ТЕВМ_.................. лилии 


POST, BINDING, ЕГЕСТВ................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 2, 700 OHMS 
(+- 5 0/0)) 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 470 

OHMS, TYPE RCR20G471JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 6, 800 
OHMS, ТУРЕ RCR20G682JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 47, 000 
OHMS, TYPE RCR20G473JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 Му, 33 

OHMS, ТҮРЕ RC42GF330J (+- 5 0/0)............... 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 39, 000 OHMS 
ET ПИТТ Ао синът 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 47, 000 OHMS 
ა.--”"”7”–. 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 270, 000 


2-9 


TM 9-4931-700-34P 


BN — (9 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


(2) 
SMR 
CODE 


XDFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFFF 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 


11837 
81349 


81349 
81349 
11837 
18876 
11837 


63409 
81349 
71590 
56289 
18676 


19397 
81349 
96906 
81349 


18876 


01295 
96906 


03797 
03797 
81349 
81349 
01295 
01295 
81349 
81349 


81349 
81349 


81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


RN65D2002F 


18405 
RW69V1RO 


JAN1N3049B 
JAN1N3613 
18445 
10051886 
18452 


18530-0001 


M39003/01-2981 


UK10-104 
TGS10 
11065095-003 


18238-0001 


M39012/21-0001 
MS3106R14S6P 


F02B250V1-2A 


9995408 


SN7400N 


MS91528-0K1B 


CF03-ACS-1869 


2K 


M38510/00401BCB 
M38510/01301BCB 


SNC5490AJ 
SN7442N 


M38510/00202BCB 


RCRO7G102JS 


RCRO7G103JS 


RCRO7G104JS 


RCRO7G152JS 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTV 


MEN 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 20, 000 1 
OHMS, TYPE RN65D2002F (+- 1 0/0).................................... 

RESISTOR; VARIABLE, Nussi осн 1 
RESISTOR, FIXED, WIRE 3 W,1 OHM, TYPE 2 
TEEN 
SEMICONDUCTOR TYPE 1М№3049В...................................... 
SEMICONDUCTOR ТУРЕ 1№4005........................................ 
TRANSFORMER, პა ლწმწეწებებებებ 
ყიოავპვაა«იუღუ_„'ს'ნ=->-”''' 
TRANSISTOR eee GERE 


ა“ — — № м 


GROUP 0110 - FIGURE 11 
OMEGA GATING UNIT 
MIS-10360 (18876) 

543 (19397) 


ANTENNA terti etus ite e nhl p S инини HE Le IE 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE ............. eet 1 
CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC. ......................- 4 
CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC. ......................- 1 
CAPACITOR, FIXED, PLASTIC DIELECTRIC 1 
200 V DC, 4, 700 UUF (+- 10 0/0) санасына дар 
CIRCUIT CARD ASSEMB '”ვლვლლლღეუ--–=–=–==”' 1 
CONNECTOR RECEPTACLE, ELECTRICAL................ 2 
CONNECTOR, PLUG ЕГЕСТВЇСА1...................................... 1 
FUSE, CARTRIDGE 0.5 AMP, 250 V, 0.25 5 
DIA, 1.25 LG, TYPE FO2B250V1-2A ....................................... 
FUSEHOLDER EXTRACTOR POST TYPE, BR 1 
CONTACTS, TN-PLTD FIN., 15 AMP, 250 

V, PLASTIC BODY, 2-5/64 LG, W/2 SOLDER 
>>" "“· 
INTEGRATED CIRCUIT LOGIC ОАТЕ................................... 
KNOB POINTER SHAPE, SETSCREW 

TYPE, POS GRIPPING SURFACE, PLASTIC 

BODY, 0.5 W, 0.655 THK, 0.75 9 ........................................ 
წწწწროიXM––-„ოლ»შშ'"' 
LAMPHOLDER 'ს-„„"ჟ””””" 
MICROCIRCUIT DIGITAL .............  "" 
ყთა=ი-ა2––––"""თ 
ყთაეე-აეუ„«ლლთღაზბ "ო 
ყწთა=ოი.აყვლლილიძ6წთ"”"””"წ” 
ყთაიი-იყე.._-."""· 
RESISTOR, FIXED 1/4 W,1,000 

OHMS, ТҮРЕ RCR07G102JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/4 W,1,000 3 
OHMS, TYPE RCRO7G103JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 100, 000 11 
OHMS, ТҮРЕ ВСВ070104/5 (+- 5 0/0.................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/4 W,1,500 3 


— — 


оо სა ა ა “+ თა > 


— 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 


320 
330 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
80009 
81349 
81349 
81349 


04713 
81349 
18876 


72653 
18876 


18876 
07239 
96906 


96906 


07239 
81349 


07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
96906 


96906 
96906 
96906 


(4) 
PART 
NUMBER 


RCRO7G222JS 
RCRO7G153JS 
315-0151-00 
RCR2062R7JS 
RCRO7G221JS 
RCRO7G332JS 
1N4729A 
JAN1N914 


9172266 


34-182 
10212257-1 


9954629 
6182-2 
MS91528-3D28 


MS35649-264 


11285 
PBO1FA04 


10002-5 
10002-8 
10009-12 


10002-15 
MS35206-226 


MS24630-20 
MS24630-24 
M524630-23 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


OHMS, TYPE ВСН070152,/5 (+ - 5 0/0)......................... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/4 W, 2,200 


OHMS, TYPE RCR07G222J8 (+- 5 0/0).......................... 


RESISTOR, FIXED, СОМР 1/4 W,15,000 


OHMS, ТУРЕ RCRO7G153JS (+- 5 0/0).......................... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/4 W,150 


OHMS, ТУРЕ RCRO7G151JS (4-5 0/0)........................... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,2.7 


OHMS, TYPE RCR20G2R7JS (+- 1 0/0) ......................... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/4 W,220 


OHMS, TYPE RCRO7G221JS (+- 5 0/0).......................... 


RESISTOR, FIXED, COMP 1/4 W,3,300 


OHMS, ТУРЕ RCR07G332JS (+- 5 0/0).......................... 
SEMICONDUCTOR Agneta 
SEMICONDUCTOR TYPE ЈАМ1М914........................... 


SWITCH, PUSH SPST,115 V AG, PLASTIC 


CASE, 3/8 DIA, 0.37 LG EXCL TERM ............................ 
SWITCH; TOGGLE -rioen oaee a eet tees 
TRANSISTOR ИИ КК 


GROUP 0120 - FIGURE 12 
DECADE RESISTOR 
7910328 (18876) 
6011471 (07239) 


BAR; SPAGING ишнен i ite reete tt bend san be teils 
FEET; RUBBER ას·“·“'//!/·' eee ga ser 


KNOB RD SHAPE, SETSCREW TYPE, PLASTIC 


BODY, 1.25 DIA, 0.75 ТНК........................................... 


NUT, PLAIN, HEXAGON CORR-RES-SPASS- 
FIN., NO. 6-32UNC-2B, 0.312 W ACROSS 


FLATS; 0.114: ТНК. iecit tte eterne 
PEATE, RESISTOR აა”) ”"' 


POST, BINDING PLASTIC CAP, PLASTIC 
BASE, 0.64 DIA, 1.187 H OF POST ABOVE 


MTG მ..." ხMხსხ!"”შ”'”'””. 
RESISTOR, FIXED, МІАЕ.............................................. 
RESISTOR 10 ОНМ8.................222.22... 
RESISTOR, FIXED, WIRE 100K ОНМ5.......................... 
RESISTOR, FIXED, WIRE .01 OHM ............................. 
RESISTOR, FIXED, WIRE 0.1 OHM .............................. 
RESISTOR, ELECTRICAL ............................................ 
RESISTOR, ELECTRICAL l-e 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN- 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


SZUNG-2A თო“სი''''''"''"'')'' 
SCREW, ТАРРМЕ.. 
SCREW, TAPPING:..... itt tet ы ыыы ныбыз breed 


SCREW, TAPPING CROSS-RECESS-PAN- 
HD, CORR-RES-S, PASS-FIN., МО. 6-32 Х 


со — 


24 


SECTION Il TM 9-4931-700-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
ITEM SMR PART 
NO CODE FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
ae 
180 XDFZZ 80205 საუუ-ნ5X5X-___ 4 
190 РАҒ22 07239 11503-2 აორი_____--_-__ 1 


GROUP 0130 - FIGURE 13 
STANDARD RESISTANCE 
8579478 (18876) 
CR1000M (30646) 


10  PAFZZ 03888 PME75T2-2005F RESISTOR, FIXED, ПМ 1 
20  PAFZZ 26067 36671R RESISTOR, FIXED, WIRE rerien eitan aaka aeaa AE 1 
30  PAFZZ 96906 MS35206-227 SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN- 16 


HD, S, CD-PLTD M/CHROMATE FIN., NO. 6- 
S2UNC-2A:X 5/16) ua 


GROUP 0140 - FIGURE 14 
STANDARD RESISTANCE 
8598966 (18876) 
CR100M (30646) 


10 РАҒ22 72653 34-418C САМР LOOP uet A ДЫ Аа ets 10 

20 PAFZZ 81349 MILI23053-5CL1WH INSULATION SLEEVING 6 IM. а V 
T1-000 

30  PAFZZ 26067 198328 RESISTOR, FIXED, ҮМІНЕ.............................. 1 

40  PAFZZ 96906 MS35206-227 SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN- 16 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN. NO. 6- 
320К6:2А ЖОЛ aa 


GROUP 0150 - FIGURE 15 
STANDARD RESISTANCE 
8598965 (18876) 


CR10M (30646) 
10 РАҒ22 72653 34-418С CLAMP, DOGS menses Ы ае 1 
20 PAFZZ 81349 MILI23053-5CL1WH INSULATION SLEEVING ი--.. 1 
T1-000 
30 PAFZZ 26067 19833R RESISTOR, FIXED, WIRE ............ ees 1 
40 РАҒ22 96906 MS35206-227 SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN- 14 


HD, $, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
З20КС2АЭХСБИ базе намен ынны ылда дына ыы кедер ыла дында 


SECTION Il 


(1) (2) (3) (4) 
ITEM SMR PART 
NO CODE FSCM NUMBER 


10 PAFZZ 35939 97111Ғ1-0-9 
20 PAFZZ 35939 9711LF1-9 

30 PAFZZ 35939 9711LF1-90 
40  PAFZZ 35939 9711LF1-900 
50  PAFZZ 35939 9711LF1-9000 


10 PAFZZ 35939 9711ALF1-1 

20 PAFZZ 35939 9711ALF1-10 
30 PAFZZ 35939 9711ALF1-100 
40 PAFZZ 35939 9711ALF1-1000 


50 PAFZZ 35939 9711ALF1-10000 


10  PAFZZ 96906 MS3102R18-16SC 


20 PAFZZ 96906 MS35649-202 


30 PAFZZ 89536 4707-131946 


40 PAFZZ 89536 4702-112797 


50 PAFZZ 96906 MS51959-27 


60  PAFZZ 96906 MS35206-226 


70 | PAFZZ 96906 MS35206-227 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


GROUP 0160 - FIGURE 16 
INSTRUMENT SHUNT 
7912323 (18876) 

9711 (35939) 


ВЕЗІ5ТОН::0:9:О0НМ.:соилигсалайаяалыатаы раны ЫЛДЫ 
RESISTOR 9:0:ОНМ;.::.:.22..2. 'შ”ღ”“C·'""''' "| 
RESISTOR 90:0 OFHM....::.. ge A g ee et eden 
RESISTOR 900.0 ОНМ. eaaa aa 
RESISTOR 9000.0 ОНМ. 


—— cla cl 


GROUP 0170 - FIGURE 17 
INSTRUMENT SHUNT 
7912323 (18876) 
9711A (35939) 


RESISTOR: :(.0:OFlM..:... itcr нім іл ар state lin etri 
BESISTOR: 10.0:OHM, i.e ettet аи ee tes 
RESISTOR 100.0 ОНМ. кы арры eene 
RESISTOR 1000.0 ОНМ ..............................................«.. 
RESISTOR 10000.0 ОНМ. 


ада, 


GROUP 0180 - FIGURE 18 
VOLTAGE DIVIDER 
80E10 (89536) 


CONNECTOR RECEPTACLE, ЕГЕСТВІСА!......................... 1 
NUT, PLAIN, HEXAGON 5, CD-PLTD 2 
W/CHROMATE FIN., NO. 10-24UNC- 

2B, 0.375 W ACROSS FLATS, 0.13 Н..................................... 
RESISTOR, FIXED, WIRE 1 W, 9,000 OHMS 3 
(+- .02 0/0) 

RESISTOR, VARIABLE WIRE WOUND 1 
ELEMENT, 1 SEC, 1/4 W, 100 OHMS (+- 10 
–_––00ი 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК- 16 
HD, CORR-RES-S, PASS-FIN., NO. 6-32UNC- 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN- 4 
HD, $, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

სს საა X14 oss араны дын eee tet seb pred diode 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN- 10 
HD, $, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

სმ-ისა. ა---რსო”"'”"'''"'!! ұланы 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
250 
260 


270 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


XDFZZ 


(3) 
FSCM 


37942 
56289 
81349 


81349 
81349 


81349 
81349 
81349 
89536 
89536 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


RM42R 


30D107G003CB4 
M39003/01-2979 


M39003/01-3003 
M39003-01-2110 


CTM224VAJ 
CTM104VAJ 
CTM473VDJ 
2901-152777 
2109-160275 
RCR20G270JS 
RCR20G750JS 
RCR20G182JS 
RCR20G222JS 
RCR20G302JS 
RCR20G562JS 
RCR20G682JS 
RCR20G822JS 
RCR20G472JS 
RCR20G123JS 
RCR20G183JS 
RCR20G124JS 


RCR20G126JS 


RNC65K1433FS 


RNC65K22R1FS 


RN65D2000F 


TM 9-4931-700-34P 
(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


GROUP 0190 - FIGURE 19 
MICROVOLT POTENTIOMETER 


831AR (89536) 

BATTERY, МОМВЕСНАВСЕ ........... ees 1 
CAPACITOR, FIXED ЕЦЕСТВОГҮТІС................................... 1 
CAPACITOR, FIXED ELECTROLYTIC 6 1 
აა––>ეეიწ''“”“ 
CAPACITOR FIXED, ELE 20 V DC, 2.2 UF. ........................... 1 
CAPACITOR, FIXED ELECTROLYTIC 50У 3 


[C, 470, 000 WUF НЕЕ 


CAPACITOR, FIXED PLASTIC DIELECTRIC 1 
35 V DC, 220, 000 UUF (+- 5 Mრიხს"L–“––_--''" 
CAPACITOR, FIXED PLASTIC DIELECTRIC 1 
აქეუვ–უჟუ__უ––..--___ еа 
CAPACITOR, FIXED PLASTIC DIELECTRIC 2 
600 V DC, 47, 000 WUE сатыла cuca ала ала ik teens 
He 1 
აი“––=–ათ”სC”"''''''"' 1 
RESISTOR, FIXED, СОМР 1/2 W, 27 1 
OHMS, TYPE RCR20G270JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 75 1 
OHMS, TYPE RCR20G750JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,1,800 2 
OHMS, ТУРЕ RCR20G182JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,2, 200 1 
OHMS, TYPE RCR20G222JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 3,000 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G302JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,5, 600 2 
OHMS, TYPE RCR20G562JS (+ - 5 0/0)................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W,6, 800 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G682JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 8, 200 2 
OHMS, ТУРЕ RCR20G822JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 4,700 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G472JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 12, 000 1 
OHMS, TYPE RCR20G123JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 18, 000 1 
OHMS, TYPE RCR20G183JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 1, 120, 000 1 
OHMS, ТҮРЕ RC20GF124 (+- 5 0/0).................................... 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 12 1 
MEG, TYPE RCR20G126JS (+- 5 0/0), .................................. 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 W, 143, 000 1 
OHMS О Оу ооо аа аван а 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 1.22.1 OHMS 2 
ძიი-–წჟ"ჩტ И 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W,200 1 


SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
280 | PAFZZ 
290 XDFZZ 
300 PAFZZ 
310 XDFZZ 
320 | PAFZZ 
330  XDFZZ 
340 | PAFZZ 
350 | XDFZZ 
360 | PAFZZ 
370 | PAFZZ 
380 | PAFZZ 
400 PAFZZ 
410  XDFZZ 
420 | PAFZZ 
430 | PAFZZ 
10  PAFZZ 
20  XDFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40  XDFZZ 
50 | PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


89536 
89536 
89536 
81349 


89536 
89536 


81349 
02735 
81349 


81349 


24655 
24655 


11837 
11837 
11837 
11837 
11837 


(4) 
PART 
NUMBER 


RNC65K6340FS 
RN65D1371F 
RNC65K2001FS 
RN65D1962F 
RNC65K6812FS 
4707-152702 
4707-152694 
4707-152686 
RBR56L499R08R 


4702-112433 
112490 


JAN1N277 
40053 
2N1307 


2N1304 


0777-9703 
0777-9712 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
OHMS, TYPE RN65D2000F (+- 1 0/0).................................... 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 634 1 
OHMS, ТУРЕ RN65D6340F (+- 1 0/0).................................... 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 1, 370 1 
OHMS (+- 1 O/O) Re 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W.2, 000 1 
EE а M DM ED M CEDE 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 19, 600 1 
OHMS, TYPE RN65D1962F (+- 1 0/0).................................... 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 68, 100 1 
OHMS (+- 1 0/0) susc сана ators rie е token tear 
RESISTOR, FIXED, МІНЕ... 1 
RESISTOR, FIXED, МІНЕ... Дә... 1 
RESISTOR, FIXED, ММВЕ.. линеене 1 
RESISTOR, FIXED, WIRE 1/10 W, 500 1 
OHMS, TYPE RBR56L499ROBR (+- 0.1 0/0) 
RESISTOR, VARIABLE, М годин a et RR 1 
RESISTOR, VARIABLE WIRE WOUND 1 
ELEMENT, 1.25 W, 50 OHMS (+- 20 0/0)................................ 
SEMICONDUCTOR DEVICE DIODE .................................... 4 
TRANSISTOR coe rc S bee " ი 1 
TRANSISTOR GERMANIUM, 0.37 X 2 
0.26, W/3 WIRE LEAD TYPE TERM ....................................... 
TRANSISTOR GERMANIUM, HERMETICALLY 3 
SEALED, 0.37 DIA, 0.26 LG, W/3 WIRE 
LEAD TYPE TERM., TYPE 2ММ1304........................................ 
GROUP 0200 - FIGURE 20 
VARIABLE CAPACITANCE STANDARD 
8579475 (18876) 
14220 (24655) 
ADAPTER: ss 1 
ADAPTER TYPE 874-GU....5, 7 лама калы dod etit 1 
GROUP 0210 - FIGURE 21 
GUARDED RESISTANCE BRIDGE 
7912150-2 (18876) 
230B (116837) 
CAP, BINDING POST... 3 
CAP, BINDING POST... sitter tnit tet 6 
>–. Pape вы 5 
el GE EE ае иа 2 
ათთა –უჟ–ჟძლიი''''' ' sena 1 


SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
10 XDFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  XDFZZ 
90  XDFZZ 
100 —XDFZZ 
110  PAFZZ 
120 | XDFZZ 
130  XDFZZ 
140  XDFZZ 
150  XDFZZ 
160 — XDFZZ 
170  PAFZZ 
180  PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
10  PAFZZ 
20  PAFZZ 


(3) 
FSCM 


84171 


99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 
99217 


11837 
11837 
81349 


81349 


81349 
11837 


89536 
89536 


(4) 
PART 
NUMBER 


$8402 


SS203 
$8702 
55401 
55902 
55802 
55703 
55603 
55803 
55104 
55504 
55301 
55901 
55701 
55404 
55801 
55204 
55304 


СМ2008015 
4092 
CM15FD680G03 


CM20FD821G03 


CM30FD752G03 
140-19127 


1702-178186 
1702-242495 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 
GROUP 0220 - FIGURE 22 
САРАСІТАМСЕ STANDARD 
7907233 (18876) 
5532 (84171) 


CAPACITANCE STANDARD, FIXED 500 V 


АС, 4, 000 იიძიძშ“რხბხზნე“””“' eran 
თა -აუვლი–ოუაოუაუაუაა»ა“" me ai 
CAPACITOR, FIXED, MICs i.e аиа. 
CAPACITOR, FIXED, МІС. 2а а 
CAPACITOR, FIXED, МІС ia ооо rese ea 
CAPACITOR, FIXED: MIC аа წ 
CAPACITOR. FIXED, MIG ваа ана det 
CAPACITOR, ЕЕ Ооа ЕАН 
CAPACITOR, FIXED, МІС..............40ғ40400М "წ" 
CAPACITOR, FIXED, МЕ. 
CAPACITOR, FIXED, MIC нн. 
CAPACITOR, FINED, MIG оса ааа а 
CAPACITOR, FIXED, МЕ. 
CAPACITOR, FIXED, МС. 
თIუიოეიემდ-... 
CAPACITOR, FIXED, MIC ............. eee 
CAPACITOR, FIXED, MIC.............. cette 
CAPACITOR, FIXED, MIG ... ns ыдан алына the toc 


GROUP 0230 - FIGURE 23 
IMPEDENCE BRIDGE 
7904449-2 (18876) 
290B (11837) 


თითა აას ien даа RE 
CAPACITOR, FIXED, MIC. 


CAPACITOR, FIXED MICA DIELECTRIC 


500- V. DG, 68 VUF ооо аны ЫЫ ”"""""""""" 


CAPACITOR, FIXED MICA DIELECTRIC 


500: V.D C, 820 МЕ eicere kar ted 
CAPACITOR, FIXED MICA DIELECTRIC........................ 
SHIELD, COVER ა"””ს'შ”'|! 


GROUP 0240 - FIGURE 24 
THERMAL TRANSFER VOLTMETER 
MIS-10217 (18876) 
S40B (89536) 


AMPLIFIER Аз5ЕМВСХУ ............................................ 
AMPLIFIER ––__-_-___-_- nan 


(6) 
QTY 


ще д д —— д rd Y 


SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


10 
30 


40 
50 


60 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
XDFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZF 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


(3) 
FSCM 


73445 
18876 


89536 
81349 


89536 
03877 
05277 
81349 
81349 
81349 
89536 
89536 
04713 
89536 
04713 
89536 
81349 


81349 


02606 


98738 
98738 
98738 
98738 


53553 
53553 


53553 
53553 


53553 


(4) 
PART 
NUMBER 


C426ARF50 
11065337-016 


1702-151597 
F02A250V1/4A 


4702-112433 
520550 
1М4822 
JAN1N270 
JAN1N277 
JAN1N753A 
5302-178129 
5602-198762 
2N4126 
4805-193870 
SM4144 
4805-159855 
2N1304 


2N1307 


JA41J1 


419908 
446871H 
647P1000 
647N.500 


51 

BJ-3H 625-0573М- 
001 

53 

R-033 53S-0233M- 
001 

05RYB 


TM 9-4931-700-34P 
(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


CAPACITOR, FIXED, ВЕ нн 2 
CAPACITOR, FIXED, ELE 1 SEC, 6 V DC, 15......................... 1 


DEMODULATOR АЅЅЕМВІҮ................................................ 
FUSE, CARTRIDGE 1/4 АМР, 250 V, 1/4................................ 
АУЛЫ ИСЕ m аа ыла а MUI 
RESISTOR, УАНАВЕЕ.. rr rr er renen rn rr nana 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE ..................................... 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE ..................................... 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE ..................................... 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE ..................................... 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE ..................................... 
THERMOCOUPLE АӘЗЕМВІ Ү................4..2....22.. 
ТВАМЅЕОВМЕВ etit ħa o d 
TRANSISTOR ЖИА ТТТ” 
TRANSISTOR პროსსნრნრ”"'''''"'"'))""'''' е 
TRANSISTOR НЕЕ ЕК ИТЕ КНП 
TRANSISTORS ЕНТ ГГ 
TRANSISTOR GERMANIUM, HERMETICALLY ...................... 
SEALED, 0.37 DIA, 0.26 LG, W/3 WIRE 

LEAD ТУРЕ TERM., TYPE 231304........................................ 
TRANSISTOR GERMANIUM, 0.37 Х...................................... 1 
0.26, W/3 WIRE LEAD TYPE TERM ....................................... 
_-____- 1 


ეა ა ა ა ა ა ІМ თ О DPD PO 


GROUP 0250 - FIGURE 25 
CALIBRATION TACHOMETER 
7910009 (18876) 


650A (57733) 
მასაი... _ 1 
SHAFT, ASSEMBLY ლელღუ----_<-_=>_ 1 
SPEED REDUCER ძილ" 1 
SPEED REDUCER .5 ВАТЇО...................шишишиш. 1 
GROUP 0260 - FIGURE 26 

FLOW RATE METER 

7907273 (18876) 

BYPASS, ВОТОМЕТЕВ.....м......42.000 00 Ше тееыəеы 1 
_.იიიიეიიწე'" 4 
bor AT 1 
oe а  ” 1 
TUBE, სა –_–_______- nn anor an sner 1 


SECTION Il 

(1) (2) 

ITEM SMR 
NO CODE 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60  PAFZZ 
10 PAFZZ 
20 PAFZZ 
10  PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 


(3) 


FSCM 


96906 


96906 


96906 


96906 
96906 


18876 
19200 


96906 


81349 
81349 
91802 


81349 
96906 


(4) 
PART 
NUMBER 


MS35206-228 


MS35206-225 


MS351 90-236 


MS35215-54 
MS35493-224 


7912334 
7912335 


MS16995-50 


MILE9500-1GL 
F02B32V5A 
1010A3 


JAN1N1614 
MS35058-22 


TM 9-4931-700-34P 
(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


GROUP 0270 - FIGURE 27 
PRESSURIZED GAGE SET 
7907754 (18876) 


SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 6 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

З20МС-2А 0:375: ia sea тан das td nude eme bee нары тада 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 9 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

32NC-2A ია--ეივსასს""'"""""""შშ"წ”შ""""""”' 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК-........................ 6 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN. NO. 6- 

З2МС-2А-Х-3/б კო”“””'''”''!))||!!'"" 
SCREW, MACHINE ...................440022222.. 12 
SCREW; WOOD pi eit eterna teinte кыйырын кыы КЫ» 32 


GROUP 0280 - FIGURE 28 
CALIBRATOR TORQUE 
7910347 (18876) 
7065631 (87641) 


INSERT, СОӨНОМЦОРРЕ........2.2.......144.....2м..2.... 1 
PAD; CUSHIONING 2... ага тк нк наный ЫЫЫ НЫ лан 1 


GROUP 0290 - FIGURE 29 
FORCE FIXTURE 
7910616 (18876) 


SCREW, CAP, SOCKET FL-FIL-HD, CORR-RES..... 12 
-5, PASS-FIN., 1/4-20NC-3A X 3/4......................................... 


GROUP 0300 - FIGURE 30 
THERMOELECTRIC TEMPERATURE BATH 
MIS-10322 (18876) 


ETHYLENE GLYCOL, TEC 192 DEG С.................................. 1 
INITIAL BP TEMP, 1 СЕСА 
FUSE, CARTRIDGE 5 AMP, 32 V, 1/4 DIA, 1.......................... 1 
4/4 LG, TYPE Р02В32\5А... 1. ase iine была ааа анда 
LIGHT, INDICATOR ER 1 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE ..................................... 
SWITCH, TOGGLE SPST, BAT ТҮРЕ.................................... 1 


ACTUATOR, 0.625 W, 1.0468 H, 1.125 
LG, W/2 SCREW TYPE TERM ..............0.20 1222222... 


SECTION II 
(1) (2) (3) (4) 
ITEM SMR PART 
NO СОПЕ FSCM NUMBER 

60 РАҒ22 71984 DC550R 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
TRANSDUCER FLUID SILICONE TYPE, 2............................. 1 


GROUP 0310 - FIGURE 31 
KELVIN RATIO BRIDGE 


SP2979 (11837) 
10 PAHZZ 11837 1170 თუ უეეეუXე.--–იიწწიწ”' 8 
20 РАН22 11837 1172 CAP, BINDING POST оса бони - 3 
30 РАН22 11837 7524 DAL кык Л i ġa ki кымы ын кын ი. Mliet 7 
40 РАН22 73138 78PR1K RESIS FOR, VARIABLE кышына htt: 48 

GROUP 0320 - FIGURE 32 

PORTABLE OIL BATH 

MIS-10273 (18876) 

9732VT1 (35939) 
10 РСН22 13521 NDC00026-3511-08 MINERAL OIL, DIISOPR OPYL ЗЕВАСАТЕ............................ 15 

GROUP 0330 - FIGURE 33 

COORDINATE DATA RECORDER 

MIS-10331 (18876) 

680 (28480) 
10 РАН22 28480 5080-3605 CLEANER, SLIDEWIRE созе а лоно 1 
20 PAHZZ 28480 5080-3635 LUBRICANT SLIDEWIRE –––––>–>>..შ 1 
30 РАН22 28480 9280-0136 პუვ--_____-_- - "" 1 


10 PAHZZ 11837 1172 
20 PAHZZ 11837 1266 


30  PAHZZ 81349 RA20NASD102A 
40  PAHZZ 96906 MS351 90-238 
50 PAHZZ 96906 MS35206-230 
60  PAHZZ 96906 MS35206-213 


GROUP 0340 - FIGURE 34 
VOLTAGE DIVIDER 
MIS-10295 (18876) 
RV726 (11837) 


RESISTOR, УАН!АВІ Е.........................0212.... 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК-........................ 

HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

S2UNG-2AX 2 etc cet eto i ГГ 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 6 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

S2UNG-2AX еее eb ete ЫШЫ eet ee 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 3 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 

40UNG-2A:X. 114. iiio t ente iod ete ett ed ee t 


A^ 
2 
О 
თ 
со — сого 


SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 
70 
80 
90 


100 


110 


200 


310 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


(3) 
FSCM 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 
18876 


81349 


81349 
18876 


81349 
18876 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


MS35190-252 


MS35206-228 


MS35206-245 


MS35191-274 


MS35207-263 


MS35333-37 


MW-C22(7)U4 
MW-C22(7)US 
MW-C22/7/U1 
MW-C22(7)U9 
MW-C22(7)U90 


MW-C22(7)U91 
MW-C22(7)U93 


MPD1506 E22U3 


MWC18-16U9 


MW-C18(16)U4 


MPD1506E22U6 


MW-C22(7)U96 


MPD1506TYPEE2 


2U0 


MW-C22(7)U92 
MW-C22(7)U95 
MW-C22(7)U7 

MW-C22/7/U97 
MW-C22(7)U98 


MWC18-16U0 


(5) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК-... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 


З20М№С-2А Х 7/16........................... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-...... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


32UNC-2A X 0.375..................2....... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-...... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 


92NG-2A:X Vianett 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК-... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


32UNF-2A X 3/4........22.2.2.2............ 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-...... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 
32NF-2A X 0.5 


WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD........ 


W/CHROMATE FIN., 0.15 ID, 0.295 
OD, 0.021 THK 


WIRE, ELECTRICAL. 
WIRE, ELECTRICAL. 
WIRE, ELECTRICAL. 
WIRE, ELECTRICAL. 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., TND................ 


FIN., NO. 22 AWG STRANDED W/7 STRANDS 
NO. 30 AWG, WHT W/BLK TR, TYPE MWC22- 


WIRE, ЕЕСТВКАС. 
WIRE, ELECTRICAL. 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD ........ 


FIN., NO. 22 AWG STRANDED W/19 
STRANDS NO. 34 AWG, ORN, TYPE Е2203 


WIRE, ELECTRICAL INS, COP., TND................ 


FIN., NO. 18 AWG STRANDED W/16 
STRANDS NO. 30 AWG, TYPE MW-C18-16-U9 


WIRE, ЕЕСТВКАС. 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD ........ 


FIN., NO. 22 AWG STRANDED W/19 
STRANDS NO. 34 AWG, BLU, TYPE 


МРО1506Е2206............................................... 
WIRE, ЕЕСТВЮКАС. naiinis 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD ........ 


FIN., NO. 22 AWG STRANDED W/19 


STRANDS МО. 35 AWG, BLK, TYPE Е2200...... 
WIRE, ЕЕСТВКАС. 
WIRE, ЕЕСТВКАС. toiii ieneia 
WIRE, ЕЕСТВКАС. 
WIRE, ЕЕСТВКАС. 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., IMხ................ 


FIN., NO. 22 AWG STRANDED W/7 STRANDS 
NO. 30 AWG, WHT W/GY TR, ТҮРЕ MWC22- 
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TM 9-4931-700-34P 


(6) 


SECTION ll TM 9-4931-700-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
ITEM SMR PART 
NO CODE  FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


FIN., NO. 18 AWG STRANDED W/16 
STRANDS NO. 30 AWG, BLK, TYPE MWC18- 


TEU ололар ола Ет ота A ыда 
320 РАН27 81349 MW-C22(7)U94 WIRE, ELECTRICAL. nn V 
330  PAHZZ 81349 MW-C22/7/U8 WIRE; ЕЕЕСТВІСАБ eects "'""''''"'"" V 
340 PAHZZ 81349 MWC18-16U3 WIRE, ELECTRICAL: Ынна iet tete terreas V 
350 PAHZZ 18876 MPD1506E18U5 WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD .......................... V 

FIN., NO. 18 AWG STRANDED W/19 

STRANDS NO. 31 AWG, GRN, TYPE Е1805.......................... 
360  PAHZZ 18876 MPD1506E18U1 WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD .......................... V 

FIN., NO. 18 AWG STRANDED W/19 

STRANDS NO. 31 AWG, BRN, TYPE Е1801.......................... 


GROUP 0390 - FIGURE 39 
GALVANOMETER DETECTOR 
7907452 (18876) 


10  PAHZZ 24455 1493 წ„უუუ____-_-__-__ 1 
20 PAHZZ 96906 М515569-3 LAMP, INCANDESCENT 6 V, 6 CP, ТОМ-............................... 1 
FIL, CAND-BAY-BASE, G-6 BULB, CLEAR 
WHITE LIGHT, 500 HR RATED LIFE, 1-7/16 


.–––-.-–“–.-.-–.–=-–-–-” 

30 РАН22 96906 М535649-262 NUT, PLAIN, HEXAGON $, Ср-РІТО..................................... 4 
FIN., NO. 6-32UNC-2B, 0.312 W ACROSS 
Te A 

40 PAHZZ 81349 PBO1FA04 POST, BINDING PLASTIC CAP, РІАЅТІС.............................. 1 
BASE, 0.64 DIA, 1.187 H OF POST ABOVE 
MTG SURFACE...  ჩC-->_>--"" 

50 PAHZZ 81349 RCR20G150J8 RESISTOR, FIXED 1/2 W, 15 OHMS, ТҮРЕ ........................... 3 
RCR20G150JS (+- 10 ყენან--::ყ-ყ-ყე4949იძ9ი–ი–– ertt ħa ater 

60 PAHZZ 96906 MS35190-238 SCREW, MACHINE CROSS RECESS ЕЇ-СК-........................ 2 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
РИ Ae ne ccc е шау жаста  _-__-_ 

70 PAHZZ 96906 М535276-265 SCREW, MACHINE SLTD FIL-HD, СОВВ-ВЕ$-..................... 2 
S, PASS-FIN., NO. 10-32UNF-2A X 0.75................................. 

80 РАН22 96906 MS35191-277 აყვა...  .-- '” 1 

90 РАН22 96906 MS35191-273 SCREW, MACHINE CROSS RECESS ЕЇ-СК-........................ 6 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 
ЗОВЕ АСБ а т но ан 

100 РАН22 96906 MS35191-276 SCREW, MACHINE СВО$$-ВЕСЕ$$-РЁ-СК......................... 4 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 
Er ACK A ited Sit б 

110 РАНО? 96906 MS35493-24 SCREW, WOODS e ocio i лы 2 

120 PAHZZ 35939 155963 SUSPENSION ASSEMBLY ланец. 1 

130 РАН227 04009 3391GJBLK SWITCHSPUSEE icai assecuti ben ie sre iE 1 

140 РАН22 88044 AN960-6 WASHER, FLAT S, CD-PLTD FIN., 0.149............................... 3 
ID, 3/8 OD, 0.032 ТҤК................................шшмишиш. 
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SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


10 


20 


30 


40 


50 


60 


70 


80 


90 


100 


110 
120 


130 
140 
150 


160 


170 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
XDHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


(3) 
FSCM 


96906 


81349 


81349 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 
96906 


81349 
96906 
96906 


96906 


96906 


(4) 
PART 
NUMBER 


MS35649-262 


PBO1FA04 


RCRO7G272JS 


MS35207-268 


MS35206-235 


MS35206-232 


MS35206-228 


MS35206-226 


MS35206-230 


MS35206-217 


MS35206-329 
MS35207-260 


JAN1N939B 
MS27183-4 
MS35338-43 


MS35338-40 


MS35338-41 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


(6) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


GROUP 0400 - FIGURE 40 
VOLTAGE BRIDGE 
7910298 (18876) 
2802 (08987) 


NUT, PLAIN, HEXAGON $, CD-PLTD................ 


ҒІМ., МО. 6-320МС-2В, 0.312 W ACROSS 


PLATS, 0.114 EL eet eet 
POST, BINDING PLASTIC CAP, PLASTIC........ 


BASE, 0.64 DIA, 1.187 H OF POST ABOVE 


MIG:SUBEAGE:...: a a skonare: 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 2,700...................... 
OHMS, TYPE RCR07G272JS (+- 5 0/0)............ 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


32NF-2A. X 125 ары дық Ы b a et 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


32UNC-2AÀ X 1-1/4................... 6 а а " 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


სასი“ არეა“ 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


32UNC-2A X 0.375....................... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


32UNC-2AÀ X 1/4........... eee 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHOMATE FIN., NO. 6- 


32UNC-2AÀ X 1/2........... a anna 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 


AONG2AX ი---_ _. 
SCREW, MACHINE ...................1.2... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


32NF-2A X 0.3125.............2..2........ 
SEMICONDUCTOR ТҮРЕ 1N939B .................. 
WASHER, FLAT $, CD-PLTD W/CHROMATE... 
FIN., 0.13 ID, 0.322 OD, 0.04 THK.................... 
WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, СО-.... 


PLTD FIN., 0.205 ID, 0.337 OD, 0.053 


WASHER, LOCK SPLIT, MED, S, CD-PLTD ..... 


W/CHROMATE FIN., 0.124 ID, 0.212 


ტსასსო  """"'”შ”" 
WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, СО-.... 


PLTD FIN 0.151 ID, 0.253 OD, 0.037 
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SECTION ll 


(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
10  PAHZZ 
20 PAHZZ 
30 PAHZZ 
40 PAHZZ 
50 PAHZZ 
60 | PAHZZ 
70 | PAHZZ 
80  PAHZZ 
90 | PAHZZ 
100  PAHZZ 
110 | PAHZZ 
10  PAHZZ 
20 PAHZZ 
30 PAHZZ 
40 | PAHZZ 
50 | PAHZZ 
10  PAHZZ 


(3) 


FSCM 


18876 
18876 


80294 


96906 


96906 
96906 


96906 


96906 
18876 


18876 


81349 


08987 
08987 


08987 


01767 
71400 


16428 


(4) 
PART 
NUMBER 


9951898 
10653097-1 


3067P1-201 


MS351 90-227 


MS351 90-245 
MS351 90-254 


MS35206-235 


MS35430-6 
MPD1506E20U4 


MPD1506E20U2 


HWC16-19U0 


353838001 
1565T 


15891 


9-2424-12 
FRS100 


17236 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


GROUP 0410 - FIGURE 41 
DC VOLTAGE DIVIDER 
7912336 (18876) 
KVD4 (23125) 


BUMPER, ВОВВЕН....................................... 
RESISTOR, VARIABLE 1 SEC, 1/2 W, 50....... 
OHMS (+- 10 "“"""" 
RESISTOR, VARIABLE WIRE WOUND.......... 
ELEMENT, 1/2 W, 200 OHMS (+- 1 0/0).......... 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS FL-CK- 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 
ое erna 
SCREW, MACHINE ............... ec 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS FL-CK- 
HD, 5, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 
SNE SOG а атк ee Ex 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-... 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
იოუოდლ:დ__ te esi 
TERMINAL, ОВ. 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD ..... 
FIN., NO. 20 AWG STRANDED W/19 

STRANDS МО. 32 AWG, YEL, ТҮРЕ E20U4... 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD..... 
FIN., NO. 20 AWG STRANDED W/19 

STRANDS NO. 32 AWG, RED, TYPE E20U2.. 
WIRE, ЕГЕСТВЇСА1...................................... 


GROUP 0420 - FIGURE 42 
ENCLOSURE 
7910969 (18876) 

ლოა 
CHART, RECORDING INS 7 DAY 0-100......... 
PC, RIGHT HAND i euer rotes 
CHART, CIRCULAR hare vie taste tur 
FILTER ELEMENT, AIR нее 
FUSE, CARTRIDGE >>“ 


GROUP 0430 - FIGURE 43 
SPECIAL VOLT BOX 


7907308 (18876) 
9700A (16665) 
CABLE ASSEMBLY .......... ees 
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(6) 


QTY 


SECTION ll 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
20 PAHZZ 
33 PAHZZ 
40 PAHZZ 
50 | PCHZZ 
60 | PAHZZ 
70 | PAHZZ 
80  PAHZZ 
90 | PAHZZ 
100 | PAHZZ 
110 | PAHZZ 
120 | PAHZZ 
130  PAHZZ 
140  PAHZZ 
150  PAHZZ 
160 | PAHZZ 
170  PAFZZ 
180 | PAHZZ 
190 | PAHZZ 
200 | PAHZZ 
210 | PAHZZ 
220 | PAHZZ 
230 | PAHZZ 


(3) 
FSCM 
80205 
81349 


81349 


13521 
81349 
96906 


96906 


96906 
96906 


96906 


96906 
96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


81349 


96906 


81349 


81349 


88044 


96906 


(4) 
PART 
NUMBER 


NAS1397P2B 
F02A250V2AS 


FHN26G1 


RCR20G104JS 


MS35207-228 


MS35206-234 


MS35207-231 
MS35207-259 


MS35207-215 


MS35207-213 
MS35206-249 


MS35207-265 


MS35207-264 


MS35207-261 


MS35206-244 


JAN1N538 


MS35431-7 


JAN2N539A 


JAN2N1774A 


AN960-10 


MS35338-43 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


W;:0:05 TAK in tinal theta get 
FUSE, CARTRIDGE 2 AMP, 250 V, 0.25........... 
DIA, 1.25 LG, TYPE F02A250V2AS.................. 


FUSEHOLDER EXTRACTOR POST TYPE, BR 
CONTACTS, SIL-PLTD FIN., 30 AMP, 250 
V, PLASTIC BODY, 0.687 DIA, 2.125 


LG, W/2 SOLDER LUG TYPE TERM ................ 
NDCO00026-351 1-08 MINERAL OIL, DIISOPR 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 100,000................... 
OHMS, TYPE RCR20G104JS (+- 5 0/0)............ 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


4ОМЕ-2А X 3/8 nes bes a s ler dass Nn 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


ააა" """ 
SCREW, MACHINE ......................1... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


32NF-2A: X-1/4:; siue ete a ecd treten 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 


48МЕ-ФА: X:3/B..... iei дыкка 
SCREW, MACHINE ............2......1...1.1.... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 


32UNG:2A XM rik da ia 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


ნა აართვა  ' араа 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


З2МЕ-2А 3XC0:625...::. ааа ани 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


32UNF-2A X 3/8............422..2........ 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 


32UNC-2A X 0.437 ................................. 


SEALED, 0.625 X 0.865, W/3 SOLDER LUG 


TYPE TERM ''”"'''"'''” О 
TRANSISTOR SILICON, HERMETICALLY ........ 


SEALED, 0.477 X 1.207, W/1 STUD AND 2 


SOLDER LUG TYPE TERM ............................. 
WASHER, FLAT $, CD-PLTD FIN., 13/64 ......... 
ID, 7/16 OD, 0.063 THK ................................... 
WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, СО-.... 
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SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


240 


250 


10 
20 


30 


43 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


(3) 
FSCM 


96906 


96906 


24655 
96906 


96906 


96906 


79172 
95896 
79172 
79172 
79172 
79172 
79172 
79172 
30120 


79172 


(4) 
PART 
NUMBER 


MS35338-41 


MS35333-39 


874PRLT 
MS35650-302 


MS35207-264 


MS35338-43 


FU3427 
HIC10-10-10-C 
CP26822 
CP30066 
P30066 
CP40375 
P40375 
FP8098 
53-2-12 


FU3428 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


(6) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


PLTD FIN., 0.205 ID, 0.337 OD, 0.053 


WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, СО-.... 


PLTD FIN., 0.151 ID, 0.253 OD, 0.037 


WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD....... 
FIN., 0.204 ID, 0.381 OD, 0.022 ТНК ................ 


GROUP 0440 - FIGURE 44 
STANDARD CAPACITOR 
7910530 (18876) 
1404A (24655) 


СОММЕСТОВ თ d a РЫГЫ: 
NUT, PLAIN, HEXAGON $, CD-OR ZN РТР... 


W/CHROMATE FIN., NO. 10-32NF-2B, 3/8 W 


ACROSS FLATS, 1/8 ТНК ............................... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


32NF-2A X 0.625................4.. 4 еккен кышы нк 
WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, СО-.... 


PLTD FIN., 0.205 ID, 0.337 OD, 0.053 


GROUP 0450 - FIGURE 45 
PRESSURE CALIBRATION SET 
7910260 (18876) 
А1 (95896) 


BELLOWS UNIT ärade irure tn киш bas 
RETAINER, РАСКІМА ..................................... 
PACKING, РАЕҒОВМЕР................................. 
PACKING, РАЕҒОАМЕР................................. 
PACKING, РАЕҒОВМЕР................................. 
PACKING, РАЕҒОВМЕР................................. 
PACKING, РАЕҒОВМЕР................................. 


VALVE, ANGLE WITH MTG NUTS АМР........... 
VERNIER PREFIX PV.. enn ana 
VALVE INLET АМО. 
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SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


10 
20 
30 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PCHZZ 
PAHZZ 


(3) 
FSCM 


96906 


96906 
14655 
81349 
96906 
96906 
96906 


96906 
17745 
96906 


96906 


96906 


96906 


96906 
96906 
96906 
96906 


95937 
96906 
96906 


71590 
81349 
56289 


(4) 
PART 
NUMBER 


MS20074-04-21 


MS20074-06-30 
217-6L 
CP72E1FK205K1 
MS35650-3382 
MS24680-5 
MS35649-2252 


MS35649-2312 
3X5 
MS16997-107 


MS35206-248 


MS35206-261 


MS35207-261 


MS351 90-275 
MS21262-53 
MS51973-28 
MS51974-38 


223-144 
MS21316-47 
MS27183-4 


DD-301 
CE11C560F 
4TMS20 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


(6) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


GROUP 0460 - FIGURE 46 
CALIBRATOR TORQUE 
7659919 (18876) 
CHA (86188) 


BOLT, MACHINE HEX-HD, DLD-F/LKG- ........... 


WIRE, S, CD-PLTD FIN., 1/4-20UNC-3A X 


BOLT, MACHINE Le 
CAPACITOR, РІХЕО........................................ 
CAPACITOR, FIXED. nr rn rna 
МОТ, PLAIN, НЕХАСОМ.................................. 
NUT, PLAIN, САР 
NUT, PLAIN, HEXAGON $, CD-PLTD................ 


W/CHROMATE FIN., 1/4-200МС-2В, 0.437 


W/ACROSS FLATS, 0.193 ТНК........................ 
NUT, PLAIN, НЕХАСОМ.................................. 
RESISTOR, FIXED, ҮМІНЕ................................ 
SCREW, CAP, SOCKET FL-FIL-HD, $, CD-...... 
PLTD FIN., 3/8-16UNC-3A X 3-........................ 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN...... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN. NO. 8- 


S2UNG-2A Х7/8...............Л.2г.21.71М.Һ.А....1..Һ1 1.1. еее 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


24UNC-2A X 0.375............................ 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


S2UNF-2A Х33/65. eiecti tendens 
უა... -–““”“–- 
SCREW, 5ЕГЕ-ІОСКІМС...................... 
SETSCREW. iive tereti edens 
SETSCREW HDLS, СОМЕ РТ, $, CD-PLTD ..... 


W/CHROMATE FIN., NO. 10-32UNF-3A X 


SOCKET, РЮУО-ІМ..................221.... 
ТНОМВЭСАЕМУ .............................................. 
WASHER, FLAT $, CD-PLTD W/CHROMATE... 
FIN., 0.13 ID, 0.322 OD, 0.04 ТКН.................... 


GROUP 0470 - FIGURE 47 
VAPOR MERCURY DETECTOR 
7910600 (18876) 

23 (80740) 


CAPACITOR, FIXED, CERAMIC DIELECTRIC.. 
CAPACITOR, РІХЕО........................................ 
CAPACITOR, FIXED. sn rn rna 
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SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


130 


140 


150 
160 


170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 


310 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 
PAHZZ 


XDHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


(3) 
FSCM 


14655 
81349 


18876 
56289 
81349 
81349 
81349 
81349 
75915 


96906 


96906 


80204 
80205 


96906 
96906 
49673 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


MPY2P1 
CH09A1NC474K 


9135521 
6PS-D50 

935 

6BH6 

5651WA 
F02B250V1-2AS 
342004 


MS35489-98 


MS91528-2N2B 


GATA-1 
МА5671-6 


MS35649-242 
MS35649-262 
H2462 
RCR20G475JS 
RCR20G104JS 
RCR20G223JS 
RCR20G154JS 
RCR20G681 JS 
RCR20G224JS 
RCR20G823JS 
RCR20G395JS 
RCR20G103JS 
RCR20G472JS 
RCR20G222JS 


RCR20G156JS 


(5) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


CAPACITOR, FIXED, МЕТ................................ 
CAPACITOR, FIXED 200 V DC, 470,000........... 
UUF, ТҮРЕ CHO9A1NC474K ............................ 
CAPACITOR, ҒІХЕР........................ 
CAPACITOR, РІХЕО......................................... 
ELECTRON FUBE ire pei ЫШ 
ELECTRON TUBE ТҮРЕ 6ВН6......................... 
ELECTRON TUBE (R) TYPE 5651\\/А............... 
FUSE, CARTRIDGE ..................2........ 


FUSEHOLDER EXTRACTOR POST TYPE, BR 
CONTACTS, 15 AMP, 250 V, PLASTIC 
BODY, 0.69 DIA, 1.672 LG, W/2 SOLDER 


LUG TYPE TERM ...::: инана ынын Frar ad 
GROMMET, NONMETALLIC SYN, 3/8 ID, 7/8.... 
OD; 1/2 THK РНН 
KNOB SETSCREW TYPE, POS GRIPPING....... 


SURFACE, PLASTIC BODY, 0.906 OD, 0.64 


LAMP, MERCURY УАРОН...................... 
NUT, PLAIN, HEXAGON S, CD-PLTD ................ 


W/CHROMATE FIN., NO. 6-32NC-2B, 0.25 W 


ACROSS FLATS .............................................. 
NUT, PLAIN, HEXAGON $, CD-PLTD ................ 


W/CHROMATE FIN., МО. 4-4OUNC-2B, 1/4 W 


ACROSS FLATS, 0.098 ТНК............................. 
NUT, PLAIN, HEXAGON $ CD-PLTD ................ 


FIN., NO. 6-32UNC-2B, 0.312 W ACROSS 


FLATS 0.114 РЕКЕ jiena s рана 
RECTIFIER, МЕТАШМС...2..44Ь,..МҺШ 13 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 4.7 MEG, ТУРЕ........ 
RCR20G475 (+- 5 0/0)...................................... 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 100,000.................... 
OHMS, TYPE RCR20G104JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 22,000..................... 
OHMS, ТҮРЕ RCR20G223JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 150,000.................... 
OHMS, TYPE RCR20G154JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 680 OHMS, TYPE..... 
ВСН206681.5 (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 220,000.................... 
OHMS, ТҮРЕ RCR20G224JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 82,000..................... 
OHMS, ТУРЕ RCR20G823JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 3.9 MEG, ТУРЕ........ 
RCR20G395JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 10,000..................... 
OHMS, TYPE RCR20G103JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 4,700....................... 
OHMS, ТҮРЕ RCR20G472JS (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 2,200....................... 
OHMS, TYPE RCR206222J8 (+- 5 0/0)............. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 15 MEG, ТУРЕ......... 
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TM 9-4931-700-34P 


(6) 


SECTION ll 
(1) (2) 
ITEM SMR 

NO CODE 
320 PAHZZ 
330 XDHZZ 
340 XDHZZ 
350 PAHZZ 
360  PAHZZ 
370 | PAHZZ 
380 | PAHZZ 
390 | PAHZZ 
400 | PAHZZ 
410 | PAHZZ 
420 | PAHZZ 
430 | PAHZZ 
440 | PAHZZ 
450 | PAHZZ 
460 | PAHZZ 
470 | PAHZZ 
480 | PAHZZ 
490 | PAHZZ 
500 PAHZZ 
510 | PAHZZ 
520 | XDHZZ 
530 | PAHZZ 
540 | PAHZZ 
550 | PAHZZ 
560 | PAHZZ 


(3) 
FSCM 


71590 
10582 
71590 
96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


81349 
81349 


82893 
75582 
18876 


71785 
83330 
96906 
96906 
74042 
96906 


(4) 
PART 
NUMBER 


B46 
RQ11-140 
B31 
MS35206-231 


MS351 90-234 


MS351 90-236 


MS35190-221 


MS35206-224 


MS35206 -226 


MS35206-228 


MS35206-232 


MS35206-233 


MS35206-261 


MS35206-21 1 


JAN1N4246 
M12883/8-01 


8M9TPW 
382 
7601946 


332-14-07-039 
1089 
MS25036-103 
MS25036-108 
P3046 
MS35333-36 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


RCR20G156JS (+- 5 0/0)................................ 
RESISTOR, VARIABLE, М.............................. 
RESISTOR, УАВ!АВГЕ................................... 
RESISTOR, УАВ!АВГЕ................................... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN..... 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
З2ОМС-2А X 0.625......................................... 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК-. 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
“სს +“ ნსს”თ'"'"'"") 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК-. 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
З2МС-2А X 3/8 eee 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS FL-CK-. 
HD, 5, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 
MENT 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.... 
HD, CARB-S, CD-PLTD FIN., NO. 6-32UNC- 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.... 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
ასს სი si sta barsk eed aa 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.... 
HD, 5, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
32UNC-2A X 0.375.................1.Л4л...... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.... 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
ასსა Х/Д иаа 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.... 
HD, 5, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
S2UNG-2A X 7/8..22....................... ы əн нн. 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.... 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 
24UNC-2A X 0.375 თს")! 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.... 
HD, CARB-S, CD-PLTD FIN., NO. 4-40UNC- 
АШ аан 
SEMICONDUCTOR ТҮРЕ 1N4246.................. 
SOCKET, PLUG-IN ELEC 7 CONTACTS, COP 
ALLOY, SIL-PLTD, CERAMIC BODY, 13/16 
სწ ო.ო. uk iet tren 
SOCKET PLUG-IN........... ches 
SWITCH, PUSH... аира ente: 
SWITCH, SENSITIVE SPDT, PHENOLIC......... 
BODY, 10 АМР, 460 V AC, 11/16 W, 1-1/2 

H; 1515/16: LG НИН eti nece 
TERMINAL ВОАНР..............2............. 
TERMINAL ВОАНР..............2.....1.1.4.4..... 
TERMINAL, Шан 
TERMINAL, LUG .......2.22222.....2 ...... 
TRANSFORMER, РОМЕН.......................... 
WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD...... 
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(6) 


QTY 


ა — — 


NAMN — ~ 


SECTION ll TM 9-4931-700-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
ITEM SMR PART 
NO CODE. FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTV 
М//СНВОМАТЕ FIN., 0.112 ID, 0.27 
OD 0018 ”- 
570 PAHZZ 96906 MS35333-39 WASHER, LOCK ІМТ-ТЕЕТН, S, СО-РІТО............................. 2 
FIN., 0.204 ID, 0.381 CD, 0.022 ТЫК....................................... 
580 РАН22 96906 MS35333-37 WASHER, LOCK ІМТ-ТЕЕТН, S, СО-РІТО............................. 4 
W/CHROMATE FIN., 0.15 ID, 0.295 
ОБКОМ 
590 РАН22 81349 MW-C22(7)U4 ს-სა. ."-–- V 
600 РАН77 81349 MW-C22(7)U6 WIRE, ELECTRICAL INS, COP., ТМО.................................. у 
ҒІМ., NO. 22 AWG STRANDED W/7 STRANDS 
МО. 30 AWG, BLU, ТҮРЕ М\/С22-706.................................. 
610 РАН22 81349 MW-C22(7)US ს-ს“. ი.ს" V 
620 РАН22 81349 MW-C22(7)U3 WIRE: ELECTRICAL Aae er ''" у 
630 РАН77 81349 ММ/-С22(7)09 ყუ:-მ-ზჩ'ზ””' V 
640 PAHZZ 81349 MW-C22(7)U2 უღ-__- " V 
650 РАН22 81349 MW-C22/7/U0 ყიმა-აღგაუაბვბა-----------"" V 
660 PAHZZ 81349 MW-C22(7)U95 WIRE, ЕЕЕСТНІСАЕ.....00м....0244Ь000М пына тыны у 
670 РАН22 81349 MW-C22(7)U7 უთძა------" '”“ V 
GROUP 0480 - FIGURE 48 
INFRARED SET 
7924006 (18876) 
10  PAFZZ 18876 7924356 PLATE; ADAPT ააა"! 2 
20 PAFZZ 18876 7924378 SCREW, MACHINE FL-FIL-HD, СОВВ-ВЕ$-.......................... 4 

S, PASS-FIN., 1/4-28UNF-2A X 0.78 1С................................. 

GROUP 0490 - FIGURE 49 

DEADWEIGHT PRESSURE TESTER 

7911584 (18876) 

RQ100 (92456) 
10  PAHZZ 92456 P17-27 BUSHING, PIPE –>––____""“ჩ'ჩ 1 
20 РАН22 92456 10-90005 - .. СИ 2 
ვე РАН22 92456 10-90012 PACKING, РЕЕЕОВМЕВ: дърпане 1 
40 РАН22 92456 10-90004 PACKING, РВЕҒОВМЕР..............0..441 00 пп ты тм мы 1 
50 РАН22 92456 10-90001 PACKING, ეეე 4 
60 РАН22 92456 10-90013 PACKING, РВЕҒОВМЕР......м.....4Ь.00 ии паныыы атыны 4 
70 РАН22 92456 10-90011 ჰპოვა. „>> 1 
80 РАН22 92456 10-90002 ჰუა. -–– 2 
90 XDHZZ 92456 10-90006 ჰავაა. -–_–_–___-_- _- 13 

100 PAHZZ 92456 10-90027 PACKING, РВЕҒОВМЕР.................44600 маты тамсы 13 

110 РАН22 92456 +144 აეა--__-_ - _ -"--  ” 2 

120 РАН77 96906 MS24674-23 SCREW, САР, SOCKET, ьа орлы 1 

130 РАН22 96906 М524674-24 SCREW, CAP, SOCKET ot уар былым лы 1 

140  PAHZZ 96906 MS24674-36 SCREW, CAP, ЗОСКЕТ.......2.ғ44..44..440 ише ап ты ымы 1 

150 | PAHZZ 96906 MS16998-44 SCREW, CAP, SOCKET HEX-SOCKET, АШ ОҮ-.................... 8 
S, CD-PLTD FIN., 1/4-28UNF-3A X 7/8................................... 
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SECTION ll 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
160 PAHZZ 
170  PAHZZ 
10  PAHZZ 
20 | PAHZZ 
30  PAHZZ 
40 | PAHZZ 
50 | PAHZZ 
10  PAHZZ 
20 | PAHZZ 
50 | PAHZZ 
60 | PAHZZ 
70 | PAHZZ 
80 | PAHZZ 
90 | PAHZZ 
100 | PAHZZ 
110 | PAHZZ 
120 PAHZZ 
130 | PAHZZ 
140  PAHZZ 
150  PAHZZ 
160  PAHZZ 
170  PAHZZ 


(3) 
FSCM 


92456 
92456 


07565 
07565 
07565 
07565 
07565 


96906 


18876 
81349 


96906 


96906 
96906 
71785 
73445 
81349 


81349 


18876 
96906 
80205 


80205 


80205 


(4) 
PART 
NUMBER 


T150 
T147 


303F003 
333С46902 
605Р180 
1-16-08G5184 
377A260T 1 


MS90725-35 


SKB4850-63 
M17/15-RGO22 


MS3057-12B 


MS25281F8 
MS25281F4 
S2406DB 
5866 
F06A250V15A 


FHN19G 


9112950 
MS15593-2 
NAS671-10 


NAS671-6 


NAS671-8 


TM 9-4931-700-34P 
(5) (6) 

DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 
TESTER, PRESSURE NE 2 
VALVE, POPBET, 6 дыр дана Ы а ын ан ыы анар арадан 1 


GROUP 0500 - FIGURE 50 
TEST STAND ASSEMBLY 
7920950 (18876) 


TUBE, METERING ация tats Дин наа ЫНАН 
WASHER e ES 


დ 
2 
2 
n 
A+ ANA — 


GROUP 0510 - FIGURE 51 
CONSOLE CLEANER 
7909966 (18876) 


BOLT, MACHINE $, CD-PLTD W/CHROMATE ....................... 4 
FIN., 5/16-18UNC-2A X 1.125........ sss 
BRIDGE;REGTIE|ER::. te rettet eee ees 1 
CABLE, RADIO FREQUEN 95 OHMS M0M......................... V 
IMPEDANCE, COP., 5ТҺАМРЕР.......................... 
CLAMP, CABLE, ELECTRICAL-ALLOY, СВ.-...................... 1 
PLTD FIN., STGHT SHAPE, 1-3/16-18NEF- 

2B INT THD, 1-9/16 DIA, 1-7/32 16.............2.22......... 


FUSE, CARTRIDGE 15 АМР, 125 У, 9/32............................... 1 
ხი EG; INS რსCს”””''''''"'"'' 
FUSEHOLDER EXTRACTOR POST TYPE, СОР..................... 1 
ALLOY CONTACTS, 15 AMP, 250 V, PLASTIC 

BODY, 0.281 DIA, 1.25 LG, W/2 SOLDER 

LUG TYPE TERM itin tente anten kt ee Fete etn in d da 
LAMP, GLOW 1/4 W, MIN-BAY-BASE, Т-3-............................ 1 
1/4 BULB, МО. МЕ-БІН..........................аШ.. йил ный, 
ეუღქუელ–.____ _-_ 2 
NUT, PLAIN, HEXAGON $, СО-РІТР...................................... 1 
FIN., NO. 10-32NF-2B, 0.344 W ACROSS 

PLATS, 0:13 Elis iex алтыдан tette tt ee Feb ic da 

NUT, PLAIN, HEXAGON $, СО-РІТР...................................... 2 
W/CHROMATE FIN., NO. 6-32NC-2B, 0.25 W 

ACROSS FLATS. “ს” 

NUT, PLAIN, HEXAGON $, СО-РІТР...................................... 24 
W/CHROMATE FIN., NO. 8-32NC-2B, 0.313 
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SECTION ll 
(1) (2) 
ITEM SMR 

NO CODE 
180  PAHZZ 
190  PAHZZ 
200 PAHZZ 
210 PAHZZ 
220 | PAHZZ 
230 | PAHZZ 
240 | PAHZZ 
250 | PAHZZ 
260 | PAHZZ 
270 | PAHZZ 
280 | PAHZZ 
290 | PAHZZ 
300 PAHZZ 
310 PAHZZ 
320 | PAHZZ 
330 | PAHZZ 
340 | PAHZZ 
350 | PAHZZ 


(3) 
FSCM 


96906 


96906 


96906 


81349 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


(4) 
PART 
NUMBER 


MS35649-242 


MS35649-262 


MS24665-387 


RW69V510 


MS351 90-238 


MS35206-215 


MS35206-230 


MS35206-231 


MS35206-213 


MS35206-218 


MS35206-228 


MS35206-241 


MS35206-243 


MS35206-245 


MS35206-246 


MS35206-249 


MS35206-234 


MS35206-279 


(5) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


W ACROSS FLATS, 0.114 ТНК........................ 
NUT, PLAIN, HEXAGON $, CD-PLTD................ 


W/CHROMATE FIN., МО. 4-4OUNC-2B, 1/4 W 


ACROSS FLATS, 0.098 ТНК............................ 
NUT, PLAIN, HEXAGON $, CD-PLTD ............... 


FIN., МО. 6-320МС-2В, 0.312 W ACROSS 


FLATS; 0.114 На. “–”'''' 
ყანის." """"" 
RESISTOR, FIXED, WIRE З W, 51................... 
OHMS, ТҮРЕ RW69V510 (+- 5 0/0).................. 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК-.. 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


S2UNG-2A X თ თ )!““წ:”” "' 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 


ДОМС-2А არე.ს“"“"  ”"'! ""''"" 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


SZUNG=2A KN სი" так teet 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


32UNC-2A X 0.625 .......................... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 


40UNG-2A X 1/4........... eene ttn 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, C-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 


40UNC-2A X 5/8..........2.424.2............ 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


32UNC-2A X 0.375 taa 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 


S2UNG-2A X IA 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 


32UNC-2A X 3/8...............2.42........... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 


სს ზს “ა” ""'"''"'''' 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 


S2UNG-2A  „ყყ„დხნჩტიC·ხ·ს·'·'·''' 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 


S2UNG-2A X liti c ee prete etie etus 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


ათასს ს” “””"'''''''"""""' 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-..... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 1/4- 


.__ 
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SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 
360 


370 
380 


390 
400 


410 
420 
430 


440 


450 


460 


470 


480 


490 


500 
510 


520 


530 


540 


550 


560 
570 


(2) 
SMR 
CODE 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


(3) 
FSCM 


96906 


81349 
96906 


96906 
96906 


88044. 
88044. 
88044 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


81349 
18876 


18876 


18876 


18876 


81349 


81349 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 
М535207-263 


JAN1N3613 
MS35059-22 


MS25036-103 
MS35440-3 


AN960-8 
AN960-10 
AN960-516 


MS35338-41 


MS35333-41 


MS35333-36 


MS35333-38 


MS35333-39 


MS35333-37 


MW-C14(19)U0 
MPD1506E16U5 


MPD1506E16U96 


MPD1506E16U7 


MPD1506E16U8 


MWC18-16U9 


MW-C18(16)U5 
MW-C18(16)U6 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.................... 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


S2NF2AX ОБ dese taf Heg eia Adae Rae 
ექე––ა_____-----___ 
SWITCH, TOGGLE DPST, 20 AMP, 115 У....................... 


AC, BAT TYPE ACTUATOR, 0.75 W, 1.125 
H, 1.346 LG, W/4 SCREW TYPE TERM., TYPE 


ТЕВМІМАБ, ВОО '"''""'''"”' 
TERMINAL, LUG COP., TND FIN., 5/16........................... 
W118 Fy 5/8 нет с нА tenete tee teet 
WASHER, FLAT $, CD-PLTD FIN., 0.174........................ 
ID, 3/8 OD, 0.032 THK ...................44..2.......... 
WASHER, FLAT $, CD-PLTD FIN., 13/64 ........................ 
ID, 7/16 OD, 0.063 ТНК .................................................. 
WASHER, FLAT $, CD-PLTD FIN., 0.328 ........................ 
ID, 0.562 OD, 0.064 ТНК................................................. 
WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, СР-................... 


PLTD FIN., 0.151 ID, 0.253 OD, 0.037 


WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD...................... 
FIN., 0.332 ID, 0.607 OD, 0.032 ТНК............................... 
WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD.......................... 


W/CHROMATE FIN., 0.112 ID, 0.27 


OD; 0О0ЛӘТНКоовв ыдан ан варна ER eren cte tee seas 
WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD...................... 


W/CHROMATE FIN., 0.176 ID, 0.34 


OD;:0:023: TAK use 
WASHER, LOCK ІМТ-ТЕЕТН, S, СЮ-РІТР...................... 
FIN., 0.204 ID, 0.381 OD, 0.022 ТНК ............................... 
WASHER, LOCK ІМТ-ТЕЕТН, S, CD-PLTD.. 


W/CHROMATE FIN., 0.15 ІП, 0.295 


О0,0:021 “ წ“ ТТТ” 
WIRE ЕВЕСТН საა“ ”'”'' 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD .......................... 


FIN., NO. 16 AWG STRANDED W/19 


STRANDS NO. 29 AWG, GRN, ТҮРЕ Е1605................... 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD .......................... 


FIN., NO. 16 AWG STRANDED W/19 
STRANDS NO. 29 AWG, WHT W/BLU TR, TYPE 


WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD .......................... 


FIN., NO. 16 AWG STRANDED W/19 


STRANDS NO. 29 AWG, VIO, TYPE E16U7 .................... 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD .......................... 


FIN., NO. 16 AWG STRANDED W/19 


STRANDS NO. 29 AWG, GY, TYPE Е1608..................... 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., ТМ№О.................................. 


FIN., NO. 18 AWG STRANDED W/16 
STRANDS NO. 30 AWG, TYPE MW-C18-16-U9 


WIRE; EEEGTRIGAL.;.::...45 адан a 
WIRE, ЕГЕСТЕКАС. nna e e a 
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SECTION ll TM 9-4931-700-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
ITEM SMR PART 
NO CODE FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
580  PAHZZ 81349 MW-C14(19) U5 WIRE, ELECTRICAL INS, COP., ТМ№Р.................................. V 
ҒІМ., МО. 14 AWG STRANDED VV/19 
STRANDS КО. 27 AWG, ОҺМ..........2.2.42424.24.2........... 
590 | PAHZZ 81349 MW-C16(19)U4 WIRE, ELECTRICAL INS, COP., ТМ№О.................................. V 


ҒІМ., МО. 16 AWG STRANDED VV/19 
STRANDS МО. 29 AWG, YEL, ТҮРЕ MVVC16- 


ТОША ЕЕЕ ТТТ” 
600 PAHZZ 18876 MPD1506TYPEE1 WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD .......................... V 
6U90 FIN., NO. 16 AWG STRANDED W/19 
STRANDS NO. 29 AWG, WHT W/BLK TR, TYPE 
ЕТ6090: 5. a ТТ 
610  PAHZZ 18876 MPD1506TYPEEE WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD .......................... V 
12U9 FIN., NO. 12 AWG STRANDED W/19 
STRANDS МО. 25 AWG, WHT, TYPE ЕЕ1209....................... 
620  PAHZZ 18876 MPD1506TYPEE WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD .......................... V 
16U2 FIN., NO. 16 AWG STRANDED W/19 
STRANDS МО. 29 AWG, RED, TYPE Е1602.......................... 
630  PAHZZ 18876 MPD1506E16U6 WIRE, ELECTRICAL NO. 16 AWG, ТҮРЕ............................ V 
E16UG EE 


GROUP 0520 - FIGURE 52 
CALIBRATION BATH ASSEMBLY 
7907733 (18876) 


1128 (11602) 
10 РАН22 71984 210Н ჟVVMMMMVყთდდ''' ''' c 9 
20 PAHZZ 81349 RCR20G391JS RESISTOR, FIXED 1/2 W, 390 OHMS, ТҮРЕ.......................... 1 
ВСН200391,/5 (+- 5 0/0)... 
30 РАН22 81349 RCR20G105JS RESISTOR, FIXED 1/2 W, 1 MEG, ТҮРЕ................................ 1 
eee (AE помыли 
40 РАН22 81349 RCR20G475JS RESISTOR, FIXED 1/2 W, 4.7 MEG, ТҮРЕ............................. 1 
RCR20G475 (+- 5 AN etaten 
50 РАН22 81349 RCR20G751JS RESISTOR, FIXED 1/2 W, 750 OHMS, ТҮРЕ.......................... 1 
RCR20G751JS (+- 5 0/0) нн 
60 РАН22 81349 RCR20G221JS RESISTOR, FIXED 1/2 W, 220 OHMS, ТУРЕ.......................... 1 
RCR20GF221JS (+- 5 0/0) з а ħa ое 
70 РАН22 81349 RCR20G335JS RESISTOR, FIXED 1/2 W, 3.3 MEG, ТҮРЕ............................. 1 
RCR20G335JS (+- 5 0/0)... 
80 РАНО? 81349 RCR20G154J8 RESISTOR, FIXED 1/2 W, 150,000......................................... 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G154JS (+- 5 0/0).................................. 
90 РАН22 81349 RCR20G123J8 RESISTOR, FIXED 1/2 W, 12,000.......................................... 1 
OHMS, ТҮРЕ RCR20G123JS (+- 5 0/0).................................. 
100 РАН22 81349 RCR20G152JS RESISTOR, FIXED 1/2 W, 1,500 нн 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G152JS (+- 5 0/0).................................. 
110 РАН22 81349 RCR20G512J8 RESISTOR, FIXED 1/2 W, 5,100 1 
OHMS, ТҮРЕ RCR20G512JS (+- 5 0/0).................................. 
120 РАН22 81349 RCR20G243JS RESISTOR, FIXED 1/2 W, 24,000.......................................... 1 
OHMS, ТҮРЕ RCR20G243US (+- 5 0/0).................................. 
130 РАН22 81349 RCR20G225JS RESISTOR, FIXED 1/2 W, 2.2 MEG, ТҮРЕ............................. 1 
RCR20G225JS (+- 5 0/0) > წე 
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SECTION ll 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
140  PAHZZ 
150  PAHZZ 
160 | PAHZZ 
170  PAHZZ 
180  PAHZZ 
190 | PAHZZ 
200 PAHZZ 
210 | PAHZZ 
220 | PAHZZ 
230 | PAHZZ 
240 | PAHZZ 
250 | PAHZZ 
260 | PAHZZ 
270 | XDHZZ 
280 | PAHDD 
290  XDHZZ 
10 : PAHZZ 
20 | PAHZZ 
30 PAHZZ 
40 | PAHZZ 
58 | PAHZZ 
60 | PAHZZ 
70 | PAHZZ 


(3) 
FSCM 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
87862 


23876 
87862 


96906 


96906 


96906 


96906 
18876 


96906 
88044 


(4) 
PART 
NUMBER 

RCR20G302JS 
RCR20G684JS 
RCR20G155JS 
RCR20G361 JS 
RCR20G106JS 
RCR20G685JS 
RCR20G103JS 
RCR20G622JS 
RCR20G472JS 
RCR20G473JS 
RCR20G474JS 
RCR20G156JS 
RCR20G226JS 
DZ418 


M101AT 
1281A 


MS35650-302 


MS35191-275 


MS351 90-239 


MS25181-1 
8538678 


MS25036-153 
AN960-10 


(5) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


RESISTOR, FIXED 1/2 W, 3,000...................... 
OHMS, ТУРЕ RCR20G302JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 680,000................... 
OHMS, TYPE RCR20G684JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 1.5 MEG, ТУРЕ....... 
RCR20G155JS (+- 5 0/0)................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 360 OHMS, ТҮРЕ... 
RCR20G361US (+- 5 0/0)................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 10 MEG, ТУРЕ........ 
RCR20G106US (+ - 5 0/0)................................ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 6.8 MEG, TYPE....... 
RCR20G685JS (+- 5 0/0)................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 10,000.................... 
OHMS, TYPE RCR20G103JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 6,200...................... 
OHMS, TYPE RCR20G622JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 4,700...................... 
OHMS, TYPE RCR20G472JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 47,000.................... 
OHMS, TYPE RCR20G473JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 470,000................... 
OHMS, TYPE RCR20G474JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 15 MEG, ТУРЕ........ 
RCR20G156JS (+- 5 0/0)................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 22 MEG, ТУРЕ........ 
RCR20G226US (+- 5 0/0)................................. 
RESISTOR, VARIABLE, \\/.............................. 
TELEMICROSCOPE А$Б$Ү.............................. 
THERMOMETER, ВЕЅІЅТА............................. 


GROUP 0530 - FIGURE 53 
MONOCHROMATIC LIGHT 
7902779 (18876) 
Ce (67679) 


NUT, PLAIN, HEXAGON $, CD-OR ZN PLTD... 


W/CHROMATE FIN., NO.10-32NF-2B, 3/8 W 


ACROSS FLATS, 1/8 THK ............................... 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК-.. 


HD, S, CD-PLTF W/CHROMATE FIN., NO. 10- 


ამს (ათა. 
SCREW, MACHINE CROSS RECESS ҒІ-СК-.. 


HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 


ЗОМС-ФА ზი ა-„-აოა”””"'”"""" 
SPLICE, СОММЕСТОН.................................... 
SPLICE, CONDUCTOR NON-INSULATION ...... 


SUPPORT, NO. 16 TO 14 WIRE 


ყია. ას” ""'"'!'' 
TERMINAL, LUG .:.:.. inne itt t itin 
WASHER, FLAT $, CD-PLTD FIN., 13/64 ......... 
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TM 9-4931-700-34P 


SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


10 


10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 


180 


(2) 
SMR 
CODE 


XDFZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


(3) 


FSCM 


08987 


18876 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


79397-1 


11065337-016 

RCR20G304JS 
RCR20G124JS 
RCR20G104JS 
RCR20G334JS 
RCR20G101JS 
RCR20G392JS 
RCR20G913JS 
RCR20G161JS 
RCR20G242JS 
RCR20G200JS 
RCR20G362JS 
RCR20G114JS 
RCR20G270JS 
RCR20G912JS 
RCR20G103JS 
RCR20G182JS 


RCR20G561JS 


TM 9-4931-700-34P 
(5) (6) 

DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
ID; 7/16 OD, 0.063 THK una c Br SER 
GROUP 0540 - FIGURE 54 
THERMOGRAPH 
MIS-10226TYPE1 (18876) 
FUSE, CARTRIDGE: e oou I aon 1 
GROUP 0550 - FIGURE 55 


ELECTRONIC HEIGHT GAGE 
7904823 (18876) 


2400 (21938) 

CAPACITOR, FIXED, ELE 1 SEC, 6 V DC, 15......................... 1 
Dr EN PE NE 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 300,000......................................... 1 
OHMS, TYPE RCR20G304JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 120,000......................................... 1 
OHMS, TYPE RCR20G124JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 100,000......................................... 1 
OHMS, TYPE RCR20G104JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 330,000......................................... 1 
OHMS, TYPE RCR206334JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 100 OHMS, ТҮРЕ.......................... 1 
RCR20G101JS SN ИЕЛЕНЕ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 3,900............................................ 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G392JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 91,000.......................................... 1 
OHMS, TYPE RCR20G913JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 160 OHMS, ТҮРЕ.......................... 2 
RCR20G161JS (+- 5 0/0) NR 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 2,400.................................уу[ү 2 
OHMS, TYPE RCR20G242JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 20 OHMS, TYPE ........................... 1 
ასლს -ვვლინსნზჩრტრო.-_ rtr 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 3,600 ............................................ 1 
OHMS, TYPE RCR20G362JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 110,000......................................... 1 
OHMS, ТҮРЕ RCR20G114JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 27 OHMS, TYPE ........................... 2 
საასაასალუიო-.-""" 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 9,100... 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G912JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 10,000.......................................... 2 
OHMS, ТУРЕ RCR20G103JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 1,800 1 
OHMS, TYPE RCR20G182JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 560 OHMS, ТҮРЕ.......................... 1 
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SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 
190 


200 


(2) 

SMR 
CODE 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
87862 
96906 
96906 


96906 


96906 


96906 


96906 
81349 
18876 
18876 


81349 


81349 


96906 


96906 
81349 
81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
18876 


18876 


(4) 
PART 
NUMBER 

RCR20G272JS 
RCR20G434JS 
RCR20G202JS 
RCR20G300JS 
RN65D1301F 
DZ418 
MS16996-3 
MS16995-2 


MS35265-14 
MS35206-226 
MS35206-212 


MS51861-2C 
JAN1N277 
10398375-001 
9053574 


2N1307 


JAN2N1305 


MS15795-802 


MS51859-3 
MW-C22(7)U4 
MW-C22(7)U6 


MW-C22(7)US 
MW-C22/7/U1 
MW-C22(7)U3 
MW-C22(7)U9 


MPD1506TYPEE2 


200 


MPD1506E22U6 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


RCR20G561JS (+- 5 0/0)................................ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 2,700..................... 
OHMS, ТУРЕ RCR20G272J8 (+- 5 0/0)........... 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 430,000.................. 
OHMS, TYPE RCR20G434JS8 ......................... 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 2,000..................... 
OHMS, ТУРЕ RCR20G202J8 (+- 5 0/0)........... 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 30 OHMS, ТҮРЕ .... 
RCR20G300JS (+- 5 0/0)................................ 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 1,300............ 
OHMS, TYPE RN65D1301F (+- 1 0/0)............. 
RESISTOR, VARIABLE, М............................. 
SCREW, САР ЅОСКЕТ.................................. 


SCREW, САР, SOCKET FL-FIL-HD, CORR-RES.... 


-S, РА55-ҒІМ., МО. 2-56МС-ЗА Х 1/4.............. 
SCREW, MACHINE SLTD FIL-HD, DLD-F/LKG 
-WIRE, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 
4-40NC-2A X 0.313......................... 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.... 
HD, 5, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 
S2UNG-2A X 1/4............ eene 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-.... 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN. NO. 4- 
40UNG-2A X 3/16........................................... 
SCREW, ТАРРІМС........................... 
SEMICONDUCTOR TYPE 1N277.................... 
SHIELD, ELECTRICAL. 
THUMBSCREW KNURLED-HD, $, PASS-....... 
FIN., 1/4-28UNF-2A X 3/8................................ 
TRANSISTOR GERMANIUM, 0.37 Х............... 
0.26, W/3 WIRE LEAD TYPE TERM ................ 
TRANSISTOR GERMANIUM, HERMETICALLY 
SEALED, 0.37 X 0.26, W/3 WIRE LEAD 

TYPE TERM ident ter ары ds 
WASHER, FLAT CORR-RES-S, РА55-........... 
FIN., 0.093 ID, 0.25 OD, 0.025 THK ................. 
WASHER, ҒІАТ.............................. 
WIRE, ЕЕЕСТНІСАІ............................ 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., IMხ.............. 
FIN., NO. 22 AWG STRANDED W/7 STRANDS 
NO. 30 AWG, BLU, ТҮРЕ МУ/С22-706 ........... 
WIRE, ЕЕЕСТНІСАІ.............2............ 
WIRE, ЕЕЕСТНІСАІ.............2........... 
WIRE, ЕЕЕСТНІСАІ.............2............ 
WIRE, ЕЕЕСТНІСАІ.......................... 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD ...... 
FIN., NO. 22 AWG STRANDED W/19 
STRANDS МО. 35 AWG, BLK, TYPE E22U0.... 
WIRE, ELECTRICAL INS, COP., SIL-PLTD...... 
FIN., NO. 22 AWG STRANDED W/19 
STRANDS NO. 34 AWG, BLU, TYPE 
МРО1506Е2206............................................. 
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=. = A 


SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


550 


10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

110 


120 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PCHZZ 
PCHZZ 
PCHZZ 
PCHZZ 
PAHZZ 
PCHZZ 
PCHZZ 
PCHZZ 
PCHZZ 


PCHZZ 


(3) 
FSCM 


81349 


81349 
24655 
56289 
81349 
81349 


81349 


96906 
96906 
96906 
D5589 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
96906 
D5589 


96906 


(4) 
PART 
NUMBER 


MW-C22/7/U8 


M39003/01-2964 
4450-3600 
150D187X0006R2 
JAN1N645 
JAN2N1305 


2N1304 


MS51967-8 
MS21044B3 
MS28775-231 
MS28775-008 
MS28775-115 
MS28775-004 
MS28775-010 
MS28775-011 
MS28775-012 
MS28775-013 
MS28775-215 


MS28775-122 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


WIRE, ЕГЕСТЋАІСАГ........................... V 


GROUP 0560 - FIGURE 56 
SOUND LEVEL CALIBRATOR 
MIS-10219 (18876) 

1562A (24655) 


CAPACITOR, ___-__________ 
CAPACITOR, FIXED. РЫ ei a 
CAPACITOR, FIXED 6 V, 180 ПР 
SEMICONDUCTOR ТҮРЕ 1М3645........................................... 
TRANSISTOR GERMANIUM, HERMETICALLY ...................... 
SEALED, 0.37 X 0.26, W/3 WIRE LEAD 

TYPE TERM სს" etel recta nog ebet срива vu diua 
TRANSISTOR GERMANIUM, HERMETICALLY ...................... 
SEALED, 0.37 DIA, 0.26 LG, W/3 WIRE 

LEAD ТҮРЕ TERM., TYPE 2М1304....................................... 


GROUP 0580 - FIGURE 58 

PRESSURE INTENSIFIER CONTROLLER 
MIS-10326 (18876) 

3194F (13859) 


NUT, PLAIN, HEXAGON $, СО-РІТР...................................... 
W/CHROMATE FIN., 3/8-16UNC-2A, 0.562 W 

ACROSS FLATS Lit ate lf L ee anak 
NUT, SELF-LOCKING COP. BASE ALLOY, CD...................... 
-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10-32UNF- 


RU, 0.176 ID, 0.316 OD, 0.07 ТНК.......................................... 
PACKING, PREFORMED RU, 0.674 ID, 0.886 ....................... 
OD; 0103 :THK utedo ya ee 
PACKING, PREFORMED SYN-RU, 0.07................................. 
ID; 0:21 OD, 0:07 THK КТГ” 
PACKING, PREFORMED SYN-RU, 0.239............................... 
IDs 0379-0D; 007 H ТТГ” 
PACKING, PREFORMED SYN-RU, 0.306............................... 
პა. წმდესსსსს-ს'“”"'''''"' 
PACKING, PREFORMED SYN-RU, 0.364............................... 
ID; 0:504:0D; 0:07 ”სს”წს"'""''' 
PACKING, PREFORMED SYN-RU, 0.426............................... 
1D;0:566 OD; 0:07 Н თ””"""'”''"სს!ს' 
PACKING, PREFORMED SYN-RU, 1.046............................... 
ID; 1:324: 0D; 0:139 His ИТЕ ТТГ 
PACKING, PREFORMED SYN-RU, 1.112............................... 
ID; 1:318-0D,0:103 Flies tette tt eben te etta 
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won su 


SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


130 
149 


150 
160 


170 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PCHZZ 


XDHZZ 
PCHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


XDHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
XDFZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


(3) 
FSCM 


13859 
96906 


96906 
88044. 


43999 


80063 


95896 
95896 
95896 
95896 
95896 
95896 
95896 
95896 
96906 


95896 
95896 
95896 
95896 
95896 
81349 
81349 
99193 
95896 
95896 
95896 
96906 
96906 
95896 
96906 


95896 
95896 
95896 
95896 
95896 
95896 
95896 


(4) 
PART 
NUMBER 


3460-77-1 
MS28774-012 


MS28774-333 
AN960-10L 


2W1-24-28-63 


BA30U 


10-20-15 
HIC10-10-138 
10-00-14С 
НІС10-10-10С 
НІС10-10-12А 
10-21-01 
10-41-03A 
10-50-18 
MS25236-323 


10-30-07A 
10-10-06B 
10-10-03A 
10-20-16 

HIC 10-10-22 
M83248/1-008 
M83248/1-210 
$9413-012 
10-20-07A 
10-10-17A 
10-20-09 
MS16996-1 
MS16996-31 
10-50-12A 
MS16995-30 


10-10-05 
10-10-04 
10-52-04 
HIC10-00-15C 
10-53-01A 
10-55-01 
10-30-29 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


PARTS KIT, PRESSURE ................................ 
RETAINER, PACKING TEFLON, 0.39.............. 
ID, 0.493 OD, 0.46 Н...................................... 
RETAINER, PACKING TEFLON, 2.518............ 
ID, 2.881 OD, 0.065 Н..................................... 
WASHER, FLAT $, CD-PLTD FIN., 13/64 ........ 
ID, 7/16 OD, 0.032 THK .................................. 
WASHER, FLAT Ыы ee enti 


GROUP 0590 - FIGURE 59 
MERCURIAL METRIC BAROMETER 
7913093 (18876) 

A1MOD (95896) 


BATTERY (1) NONRECH 1.5 V, 1-5/16............ 


DIA, 2-3/8 H. 


BUSHING, ЅІЕЕМЕ........................................ 


HOLDER; EIGHT ა” 
HOLDER, ТНЕВМОМЕТЕ............................. 
КМОВ  '"""'""'"''''''"" 


LAMP, INCANDESCENT 3 V, 0.19 AMP, ТОМ- 
FIL, KNURLED BASE, T-1-1/4 


BULB, CLEAR, WHITE LIGHT......................... 


PACKING, РАЕҒОВМЕР................................ 
PACKING, РАЕҒОВМЕР................................ 
PACKING, РАЕҒОВМЕР................................ 
PACKING, РАЕҒОВМЕР................................ 
POST, МАСМҒІЕА......................................... 
RETAINER, РАСКІМА .................................... 
RING, БІСНТІМС............................. 
SCREW, САР, ЅОСКЕТ................................. 
SCREW, САР, ЅОСКЕТ................................. 
SCREW, САР, ЅОСКЕТ................................. 


SCREW, САР, SOCKET FL-FIL-HD, CORR-RES .................... 


-5, РА55-ҒІМ., NO. 8-32UNG-3A Х 1............... 
SCREW, SHOULDER... rna 
SCREW, ЅНОЦІРЕН...................................... 
SPRING, НЕЦСАГ....................1.1.4..... 
TUBE, ВААОМЕТЕ....................................... 
TUBE, BATTERY САЅЕ.................................. 
VIAL ს“ '""'"'''' 
WASHER, SPRING ТЕМІ.............................. 


2-38 


(6) 


-і.-.-.......... 


ა ОҒ = å å AH m 


AN AH Su nu —- 


SECTION ll 


(1) (2) (3) (4) 
ITEM SMR PART 
NO CODE  FSCM NUMBER 


10  XDHZZ 24655 980-415 
20  XDHZZ 24655 980-413 
30  XDHZZ 24655 1420-411 
40  XDHZZ 24655 0505-4980 
50 | XDHZZ 24655 0505-4960 
60  XDHZZ 24655 0505-4970 
70  XDHZZ 24655 0980-4120 
80  PAHZZ 24655 4690-1400 
90  XDHZZ 24655 4680-1700 


100  XDHZZ 81349 CPOSA3KC105K3 
110 PAHZZ 81349 CQR39A3KB474K 


3P 
120 PAHZZ 24655 980-414 
130  PAHZZ 56394 АРС140С 
140  XDHZZ 99813 SH5166PH 
150 PAHZZ 96906 MS35649-242 


160  PAHZZ 96906 MS35650-3252 
170  PAHZZ 96906 MS35650-302 


180  XDHZZ 24655 4060-1800 
190 PAHZZ 24655 0938-3022 
200  XDHZZ 24655 938P 

210  XDHZZ 24655 0510-4394 
220 XDHZZ 24655 0510-3950 
230 XDHZZ 24655 0510-4395 
240 XDHZZ 24655 0510-3952 
250 XDHZZ 24655 0510-3954 
260 XDHZZ 24655 0510-4392 
270  XDHZZ 24655 0510-3955 
280 | PAHZZ 96906 MS35207-283 


290 PAHZZ 96906 MS35206-212 


300 PAHZZ 96906 MS35207-261 


310 PAHZZ 96906 MS35207-263 


320 PAHZZ 96906 MS35206-234 


TM 9-4931-700-34P 
(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


GROUP 0600 - FIGURE 60 
INDUCTANCE BRIDGE 
7907184-1 (18876) 
1632A (24655) 


(07 ათი იაა..." ыы eet 
იამი აასს» "'"'"""""'""'"'"'' 
CAPACITOR ააა" 
თას თ-ს" ''"'' 
თ საია-ს” "''''"''""'' 
CAPACITOR use аа 
CAPACITOR, ПЕСАРЕ..................2......2..... 
CAPACITOR; FIXED... ааа омен ааа 
CAPACITOR; ЕХРО. ert ее ал Т ИИ 
CAPACITOR, ია ასა.ს“ი"”""""'''""' 
CAPACITOR, FIXED, PER... ie teet tete da 


т ща ЛЛ... 


ეუეუ–___-____-_- 
-.___-_ 
INSULATOR, ЗТАКООЕЕ. 
МОТ, PLAIN, HEXAGON SCD-PLTD ...................................... 
W/CHROMATE FIN., NO. 4-4OUNC-2B, 1/4 W 

ACROSS FLATS, 0.098 ТНК.................................................. 
NUT, PLAIN, НЕХАСОМ................................ 
NUT, PLAIN, HEXAGON 5, CD-OR ZN PLID.L nea 
W/CHROMATE FIN., NO.10-32NF-2B, 3/8 W 

ACROSS FLATS, 1/8 THK ............................ 
POST; BINDING ansees 
POST, BINDING, ELECTR L-a 
ეუაუბტულილვლვტიეუ-____·-""""”რ”„»"»„_»ჰთნწნ"ჰ'ჩხჩ"ჩ”!'!)!' 
RESISTOR еозыматалмалы ეეე...“ 
ყოაა:ტდერი= ის" 
ყოაასიამსას-სს'''ს"'”"""'""'''"'"'' 
ყოასასფდეყი–- ააა” 
RESISTOR; DECADE ს–თ–ს”'”'”''"''"''"' 
RESISTOR; DEGADE  ახაისისისს"”'”!სსსს 
RESISTOR, FIXED, МИНЕ йын nn 
SCREW, MACHINE СВО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 
HD, $, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 1/4- 

28ОМЕ-2А X ს–“'”'!"'''""''''"''! 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 2 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 

40UNG-2A ХЗ --ე–აოთ""'!!'''' 
SCREW, MACHINE САО55-ЋНЕСЕЅ8-РАМ-........................... 12 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 

S2UNF2A X B/G o нысы ens дерде өрем ына 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 4 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 
З2МҒ-2А.Я0:Бозввалимновапианнаыығаны өлен icd ats 
SCREW, MACHINE СВО55-НЕСЕ55-РАМ-........................... 2 
HD, $, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6-......................... 


A ა ა. 


თა ა å å å DD 
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SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


330 


340 


353 


363 


370 


380 


390 
400 
410 
420 
430 


440 


450 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


XDHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


XDHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 


(3) 
FSCM 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


99813 
80205 
96906 
96906 


96906 


96906 


96906 


24655 
24655 
24655 
24655 
24655 
24655 
24655 
24655 
81349 
24655 
24655 


(4) 
PART 
NUMBER 


MS35206-245 


MS35206-228 


MS35206-227 


MS35206-230 


MS35206-225 


MS35206-215 


SH4096B 
NAS43DD4-28 
MS24586-502 
MS35338-44 


MS35333-39 


MS35338-41 


MS35338-43 


0505-4023 
0505-4024 
1615-2130 
4910-1170 
1615-2100 
1615-2160 
1615-2140 
1615-2150 
CM15FD241G03 
1615-2110 
1615-2120 


TM 9-4931-700-34P 
(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


სს-ით ოას''"""”'"''"''' 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 3 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 8- 

32NG:2AÀ X 1/2  ს“C""'""""'"'რშ5ჩ5ჩ6წჩჩ,6""' 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 8 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

З20МС-2А უ.მს-.-””"'""'"""''!)!ს!)!!!' 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 1 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

32UNC-2A.X 5/10... ciii tete cire ана dn ea 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 4 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

ამს Хаана tci лаған vob re ENE a 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 11 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

ЗАМОРА ан ААУ 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 6 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 

40МС-2А:Х:3/8 urin eds 


SPACER; SLEEVE –––ს!!“'”''"")""' 
SPRING) НЕШ ““სს(„””'''"”"'"'''" 
WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, СВ-.......................... 
PLTD FIN., 0.267 ID, 0.493 OD, 0.072 


o- сл — 


WASHER, LOCK INT-TEETH, S, СО-РІТР........................ 12 
FIN., 0.204 ID, 0.381 OD, 0.022 ТНК...................................... 
WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, CD-.......................... 11 
PLTD FIN., 0.151 ID, 0.253 OD, 0.037 


WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, CD-.......................... 4 
PLTD FIN., 0.205 ID, 0.337 OD, 0.053 


GROUP 0610 - FIGURE 61 
CAPACITANCE BRIDGE 
7910099-2 (18876) 
1615AM (24655) 


САРАСІТОВ  ”"'''” "! 
CAPACITOR CERE 
თას. იისას“””""""'"''''"''!''”შ)სს 
CAPACITOR CC")! 
CAPACITOR ASSEMBLY .....................22....... 
CAPACITOR, FIXED, АВ 
CAPACITOR, FIXED, АВ 
CAPACITOR, FIXED, АВ 
CAPACITOR, FIXED 500 V DC, 240 ООЕ................................ 
ევევ___-______ 
თე-2ვვ_- 


Оз ი ა å å å å -ъ (0) Hu 
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SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


120 
130 


300 


310 


320 


330 


340 


350 


360 


370 


380 
390 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
XDFZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


XDHZZ 
PAHZZ 


(3) 
FSCM 
96906 
24655 
80205 


24655 
96906 


96906 
24655 
24655 
24655 
24655 
24655 
24655 
24655 
81349 
81349 


24655 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


96906 


99813 
88044. 


(4) 
PART 
NUMBER 


MS25281F6 
0874-4170 
МА5549Ғ10 


5500-5321 
М535649-262 


М535650-3252 
938Р 
4060-0700 
4060-2610 
1615-2290 
1615-2291 
1615-2292 
1615-2293 
RCR20G104JS 
RCRO7G104JS 


6000-0050 


MS16624-1037 


MS35207-279 


MS35207-265 


MS35207-261 


MS35207-264 


MS35206-243 


MS35206-228 


MS35206-227 


MS35206-226 


MS35206-215 


DH4326B 
AN960-6 


TM 9-4931-700-34P 
(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTV 


CLAMP, LOOP 20 еден a ma ЕЛИНЕ 
GONNEGTØOR ааа А АНАДАН 


2 
42) 
= 
= 
> 
— 
О 
m 
z 
> 
(ер) 
I 
m 
I 
ას BAS 


NUT, PLAIN, HEXAGON $, СО-РІТР...................................... 
FIN., NO. 6-32UNC-2B, 0.312 W ACROSS 

FLATS 0114 ”" "'""”"'''"""'"'" 
NUT, PLAIN, НЕХАСОМ. 
POST; BINDING РИНЕ ТЕГЕНЕ ТН. 
POST; BINDING: iere tia tpe "' ина 
POST, BINDING, ELECTR L-a 
RESISTOR, ЕГЕСТВЮАС. ia raai 
RESISTOR, ELECTRICAL nn 
RESISTOR, ЕГЕСТВЮКАС. eatoni an oa araa 
RESISTOR, ELECTRICAL l-a 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 100,000......................................... 
OHMS, TYPE RCR20G104JS (4-5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 100,000......................................... 
OHMS, TYPE RCRO7G104JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, УАНІАВІ Е..............................2.. 
RING, RETAINING EXTER, $, СО-РІТР................................ 
FIN., 0.338 ID, 0.025 THK .................................. 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 3 
HD, $, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 1/4- 

28UNF2A"X0:5 ას"სსს””'"'"!!'”' 
SCREW, MACHINE СВО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 2 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 

32NF:2AÀ X Gre 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 2 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 

32UNE-2AÀ-X.3/8 eto орла 
SCREW, MACHINE СВО55-ҺЕСЕӨ5-РАМ-........................... 4 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 10- 

ЗОаМЕ-2А:Х 0:625: ar ыу 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 2 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN. NO. 8- 

S2UNG:2A X: 3/8 sl døpt 
SCREW, MACHINE СНО55-НЕСЕ55-РАМ-.......................... 6 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

32UNC-2A X 0375 acc cn peto nb tete өленін аа ii ed 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 1 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

32UNG-2A:X 5/10... en tete ана тіне лектен eredi ġieb 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 10 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6- 

З20МС-2А-Х. “სო” 
SCREW, MACHINE СНО55-ҺЕСЕ55-РАМ-........................... 20 
HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4- 

40NG:2AÀ 3/8 -“”"”""'"""'"'" 


აგე“ –ა. ა шмо ee 


о 


— — 


WASHER, FLAT $, CD-PLTD FIN., 0.149 ............................... 1 
ID, 3/8 OD, 0.032 ТНК ......................4.1...... 


2-41 


SECTION ll TM 9-4931-700-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
ITEM SMR PART 

NO CODE. FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTV 

400 PAHZZ 96906 MS35335-31 WASHER, LOCK ЕХТ-ТЕЕТН, S, СО-РІТО ........................... 2 
FIN., NO. 8 SCREW SIZE, 0.381 OD, 0.023 
30 '''' 

410 РАН22 96906 М535335-32 WASHER, LOCK ЕХТ-ТЕЕТН, S, СО-РІТО ........................... 10 
W/CHROMATE FIN., 0.204 ID, 0.41 
BS ұла ара мады aimed rita deaur eo ერევა 

420 РАН22 96906 М535338-40 WASHER, LOCK SPLIT, MED, S, СО-РІТО ........................... 20 
W/CHROMATE FIN., 0.124 ID, 0.212 
OB OOS ს КЕННЕТ 

430 РАН22 96906 М535335-30 WASHER, LOCK ЕХТ-ТЕЕТН, S, СО-РІТО ........................... 10 
М//СНВОМАТЕ ҒІМ., 0.15 ID, 0.32 
BT ыл ыиы Loa seu cales cans ша ecd 

440 РАН22 96906 М535335-33 WASHER, LOCK ЕХТ-ТЕЕТН, S, СО-РІТО ........................... 3 
W/CHROMATE FIN., 1/4 SCREW SIZE, 0.51 
OD; 0.020  ო-"'' 

450 РАН22 96906 М535338-41 WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, СР-.......................... 6 
PLTD FIN., 0.151 ID, 0.253 OD, 0.037 
ა–.–_-"""-–-- _-.–––. 

460 XDHZZ 81349 HWC18-19U948 ვითით->-+–-ლაღა-ა""ჩM” у 

470 ХОН22 81349 HWC18-19U905 WIRE, ELECTRICAL... V 

480 XDHZZ 81349 HWC18-19U94 WIRE, ELECTRICAL... V 

490 — XDHZZ 81349 HWC18-19U945 WIRE, ELECTRICAL... V 

500 ХОН22 81349 HWC18-19U924 ^ WIRE, ELECTRICAL... - _- -_-- -__ ____-_ nn V 

510 ХОН22 81349 ოქ ასოა. მვვ-–-–.-––––––-___- --_-__-_____ V 

520 ХОН22 81349 HWC18-19U916 WIRE, ELECTRICAL... nnd V 

530 XDHZZ 81349 HWC18-19U902 WIRE, ELECTRICAL... у 

540 ХОН22 81349 HWC18-19U956 WIRE, ELECTRICAL... V 

550 XDHZZ 81349 HWC18-19U915 WIRE, ЕИЕСТНІСАН..0000м....40000ШШПмпымыныеыны V 

560 | XDHZZ 81349 HWC18-19U906 WIRE, ELECTRICAL... V 

570 | XDHZZ 81349 HWC18-19U914 — WIRE, ELECTRICAL .............. - - - - essensen renar nn annan nn V 
GROUP 0630 - FIGURE 63 
POWER AMPLIFIER 
MIS-10267 (18876) 

RF815 (14304) 
10 РАҒ22 81349 JAN2N5109 TRANSISTOR )>''"'“”" 1 
GROUP 0640 - FIGURE 64 
IGNITION SIMULATOR 
7916123 (18876) 
10 РАҒ22 16764 1115202 СООО aan бабаны ашыса 1 
20 PAFZZ 80058 UG-657A/U CONNECTOR, RECEPTACL 1 FEMALE ................................ 1 
CONTACT, PLASTIC DIELECTRIC, STGHT 
SHAPE, 0.57 DIA, 1-19/64 LG... 
30  PAFZZ 52101 MARK-10 KIT, IGNITION SYSTEM ......... ener 1 
40 РАҒ22 96906 MS24400D6 NUT, PLAIN, HEXAGON AL-ALLOY, ANODIZED..................-- 1 


2-42 


SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 


130 


120 


130 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
80131 
96906 


81349 


71590 
81349 
14752 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


RCR20G102JS 
RCR20G681 JS 
RCR20G106JS 
RCR20G222JS 
RCR42G151JS 
RCR32G150JS 
2N3529 
MS35058-22 


2N457B 


UK10-104 
M39014/02-1350 
$210B1B504M 
RCR20G101JS 
RCR20G102JS 
RCR20G471JS 
RCR20G752J8 
RCR20G103JS 
RCR20G472JS 
RCR20G473JS 
RCR42G473JS 
RCR20G202JS 
RCR20G330JS 


RCR20G222J8 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


FIN., 9/16-18UNF-3B, 0.813 W ACROSS 
FLATS, 0.266 ТНК....................................... 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 1,000 .................. 
OHMS, TYPE RCR20G102JS (+- 5 0/0)........ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 680 OHMS, TYPE 
RCR20G681JS (+- 5 0/0)............................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 10 MEG, ТҮРЕ... 
RCR20G106JS (+- 5 00)............................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 2,200.................. 
OHMS, ТУРЕ RCR20G22JS (+- 5 0/0).......... 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 150 OHMS ( 
Оаа оао 
RESISTOR, FIXED 1 W, 15 OHMS, ТҮРЕ... 
RCR32G150JS (+- 5 0/0)............................. 
SEMICONDUCTOR ............. лилии, 
SWITCH, TOGGLE SPST, BAT TYPE .......... 
ACTUATOR, 0.625 W, 1.0468 H, 1.125 

LG, W/2 SCREW TYPE TERM ..................... 
TRANSISTOR rn 


GROUP 0650 - FIGURE 65 
POWER AMPLIFIER 
MIS-10354 (18876) 
A1009 (32324) 


CAPACITOR, FIXED, СЕВ........................... 
CAPACITOR, FIXED, СЕВ........................... 
CAPACITOR, FIXED, PLA ........................... 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 100 ......... 
OHMS, TYPE RCR20G101JS (+- 5 0/0)........ 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 1,000 ...... 
OHMS, TYPE RCR20G102JS (+- 5 0/0)........ 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 470 ......... 
OHMS, ТУРЕ RCR20G471JS (+- 5 0/0)........ 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 7,500 ...... 
OHMS, TYPE RCR20G752JS (+- 5 0/0)........ 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 10,000..... 
OHMS, TYPE RCR20G103JS (+- 5 0/0)........ 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 4,700 ...... 
OHMS, TYPE RCR20G472JS (+- 5 0/0)........ 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 47,000..... 
OHMS, TYPE RCR20G473JS (+- 5 0/0)........ 


an Pere gun aa ba 


RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 47,000 OHMS ...................... 


ECTS MONET AONO IN 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 2,000 ...... 
OHMS, TYPE RCR20G202JS (+- 5 0/0)........ 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 33........... 
OHMS, TYPE RCR20G330US (+ - 5 0/0)....... 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 2,200 ...... 
OHMS, TYPE RCR20G222JS (+- 5 0/0)........ 


2-43 


(6) 
QTY 


№ — — 


SECTION ll 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
140  PAHZZ 
150  PAHZZ 
160  PAHZZ 
170  PAHZZ 
180  PAHZZ 
190 | PAHZZ 
200 PAHZZ 
10  PAHZZ 
20 | PAHZZ 
30 XDHZZ 
40 PAHZZ 
50 | XDHZZ 
60 | PAHZZ 
70 | PAHZZ 
80 | PAHZZ 
90 | PAHZZ 
100  PAHZZ 
110 | PAHZZ 
120 PAHZZ 
130 | XDHZZ 
140  PAHZZ 
150  PAHZZ 
160  PAHZZ 
170  PAHZZ 
180  PAHZZ 
190 PAHZZ 
200 PAHZZ 
210 PAHZZ 
220 PAHZZ 


(3) 
FSCM 
81349 
81349 
81349 
02114 
18876 


17856 
21845 


11837 
11837 
05571 
56289 
56289 


14655 
27735 
57285 


11837 
18876 


11837 
11837 
11837 
11837 
11837 
01121 
81349 


81349 
81349 
81349 
81349 


81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


RCR20G105JS 
RCR32G100JS 
RCR20G153JS 


К500100-3В 
10228673 
VCR2N 
507411 


1172 
1170 
ТЕ1135 
41C121A1 


39D507G050GL4 


BR200-150 


PED1-.01-1000-10 


39002 
7524 
9995408 


1268 

1266 

1271 

8306 

1396 

HB4731 
RCR42G330JS 


RCR20G103JS 


RCR20G473JS 


RCR20G682JS 


RCR42G393JS 


RCR42G272JS 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 

DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 МУ, 1....................................... 2 
MEG, TYPE RCR20G105JS (+- 5 0/0).................................... 

RESISTOR, FIXED, COMP 1 УМ, 10........................................ 2 
OHMS, ТУРЕ RCR32G100JS (+- 5 0/0).................................. 

RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 15,000............................... 1 
OHMS, ТҮРЕ RCR206153JS (+- 5 0/0).................................. 

SHIEEDING ee fe 1 
ეე. ''.·' 1 
TRANSISTOR იი” 1 
TRANSISTOR EE 3 


GROUP 0660 - FIGURE 66 
RESISTANCE MEASURING SYSTEM 
MIS-10281 (18876) 

SP2980 (11837) 


CAP, BINDING POST... tette tnt 
CAP, BINDING POST аа ааа У 
CAPACITOR, EIXBD oot зы. se 
CAPACITOR, FIXED: «eter dilecte aars eee ruens 
CAPACITOR, FIXED 500 V DC, 500 UF (+.............................. 
იო საა NOR АО НООР ВОР БКИ 
CAPACITOR, FIXED 150 V, 200 UUF (+................................. 1 
100510:0/0ў ააა» I,,,ს!""" 


ада, 


FUSEHOLDER EXTRACTOR POST ТҮРЕ, ВН...................... 1 
CONTACTS, TN-PLTD FIN., 15 AMP, 250 

V, PLASTIC BODY, 2-5/64 LG, W/2 SOLDER 

LUG TYPE TERM == """"'''""""!!'” 


POST, BINDING, ELECTR ................. ecce 
Е RE EE оо ее 
RESISTOR, FIXED 2 W, 33 OHMS, ТҮРЕ.............................. 
RC42GF330J (+- 5 0/0). c i სთ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 10,000...................................уу[][ү 1 
OHMS, ТҮРЕ RCR20G103JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 47,000............................... 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G473JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 6,800................................ 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G682JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 39,000 ОНМ$....................... 1 
“აია: წ ჩ” 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 2,700 ОНМ$......................... 1 
FE EE MR MIS 


1 
1 
1 
LEAD SET TEST. nid pedet ДИП 1 
1 
1 
1 


SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 
230 
240 
250 
260 
270 
280 


290 
300 


10 


20 


25 


30 
35 
40 
45 
50 


55 


60 


(2) 

SMR 
CODE 
PAHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


PAHZZ 


(3) 
FSCM 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


73138 
18876 


81349 


81349 


96906 


96906 


81349 
18876 
96906 
81349 
81349 


81349 


81349 


(4) 
PART 
NUMBER 
RCR42G274JS 
RCR20G471JS 
RN65D2002F 
RNC65K2001FS 
RW69V1RO 
RW67V101 


78PRIK 
10051886 


FO3B32V5AS 


FHN26G1 


MS25231-313 


MS15571-2 


PBO1FA04 
9150218 
MS24178-D1 
RCR20G223JS 
RCR20G105JS 


RCR20G333JS 


RCR20G153JS 


(5) 


TM 9-4931-700-34P 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 270,000.......... 
OHMS, TYPE (+- 5 0/0).................................... 
RESISTOR, FIXED, COMP 1/2 W, 470............. 
OHMS, TYPE RCR20G471JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 УМ, 20,000........... 
OHMS, TYPE RN65D2002F (+- 1 0/0).............. 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 2,000............. 
OHMS, ТҮРЕ RN65D2001F (+- 1 0/0).............. 
RESISTOR, FIXED, WIRE 3 W, 1 OHM, TYPE.. 
RW69V1RO ლვ... ann 
RESISTOR, FIXED, WIRE 6.5 W, 100............... 
OHMS, ТУРЕ RW67V101 (+- 5 0/0).................. 
RESISTOR, УАВ!АВЬЕ.................................... 
TRANSFORMER, РО\УЕН............................... 


GROUP 0670 - FIGURE 67 
POWER SUPPLY 


MIS-10402 (18876) 
7180 (25778) 
FUSE, CARTRIDGE 5 AMP, 32 V, 0.25............ 


DIA, 1.25 LG, ТҮРЕ FO3B32V5AS, TIME 


FUSEHOLDER EXTRACTOR POST TYPE, BR 
CONTACTS, SIL-PLTD FIN., 30 AMP, 250 
V, PLASTIC BODY, 0.687 DIA, 2.125 


LG, W/2 SOLDER LUG TYPE TERM................ 
LAMP, INCANDESCENT 28 V, 0.17 AMP, 1C-.. 


2F TUN-FIL, MIN-BAY-BASE, T-3-1/4 
BULB, CLEAR, WHITE LIGHT, 500 HR RATED 


LIFE; 1-3/16 ШО ЕТТЕ ТТ 
LAMP, INCANDESCENT 6.3 У, 0.15 АМР, 1С.. 


-2R TUN-FIL, MIN-BAY-BASE, T-3-1/4 

BULB, CLEAR, WHITE LIGHT, 3,000 HR 
RATED LIFE, 1-3/16 10.........2222222 2244 
POST, BINDING PLASTIC CAP, PLASTIC........ 
BASE, 0.64 DIA, 1.187 H OF POST ABOVE 
MTG ЗИВЕАСЕ лиши 
POST, BINDING PLASTIC САР, PLASTIC........ 
BASE, 0.64 DIA, 1.078 H OF POST ABOVE 
МСТ ЗИВЕАСЕ............... лишили 
RELAY, ЕГЕСТВОМАСМЕТ............................ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 22,000.................... 
OHMS, TYPE RCR20G223JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 1 MEG, ТУРЕ.......... 
RCR20G105JS (+- 5 0/0)................................. 
RESISTOR FIXED 1/2 W, 33,000..................... 
OHMS, TYPE RCR20G333JS (+- 5 0/0)............ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 15,000.................... 
OHMS, TYPE RCR20G153JS (+- 5 0/0)............ 


2-45 


SECTION II 


(1) 
ITEM 
NO 

65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
135 
140 


145 
150 


(2) 

SMR 
CODE 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
XDHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHHH 


(3) 
FSCM 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 


81349 
81349 


12697 
81349 
81349 
81349 
54590 
96906 


04713 
80131 
25778 


(4) 
PART 

NUMBER 
RCR20G101JS 
RCR20G151JS 
RCR20G123JS 
RCR20G224JS 
RCR20G680JS 
RCR20G103JS 
RCR20G122JS 
RCR20G472JS 
RCR20G562JS 
RCR20G272JS 
RCR20G682JS 
RCR20G222JS 
RCR32G331JS 
RCR32G471JS 
RC42GF680J 


RCR42G470JS 


RNC65H3200BS 


RN60D2320F 


RNC60K3011FS 


RNC60K1001FS 


U39-300 
JAN1N968B 
JAN1N483B 
JAN1N1614 
40208 
MS25100-30 


MJE340 
2N3053 
100264 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 100 OHMS, ТҮРЕ.......................... 2 
RCR20G101JS (+- 5 0/0) ааа а 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 150 OHMS, ТҮРЕ.......................... 1 
RCR20G151JS (+- 5 0/0) ТТ 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 12,000.......................................... 1 
OHMS, TYPE RCR20G123JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 220,000......................................... 1 
OHMS, TYPE RCR20G224JS (+- 5 0/0).................................. 
RESIS TOR, FIXED 1/2 W, 68 OHMS, TYPE ........................... 1 
RCR20G680JS (+- 5 0/0) попка ааа ен 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 10,000.......................................... y 
OHMS, TYPE RCR20G103JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 1,200... 2 
OHMS, TYPE RCR20G122JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 ,.იიი««–წა--" annan 2 
OHMS, TYPE RCR20G472JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 5,600 ............................................ 1 
OHMS, TYPE RCR20G562JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 2,700.............................у[ү 2 
OHMS, TYPE RCR20G272JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 6,800............................................ 5 
OHMS, ТУРЕ RCR20G682JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1/2 W, 2,200... 2222.22.22... 1 
OHMS, ТУРЕ RCR20G222JS (+- 5 0/0).................................. 
RESISTOR, FIXED 1 W, 330 OHMS, ТҮРЕ ............................ 1 
RCR32G331JS (+- 5 0/0)... tate 
RESISTOR, FIXED 1 W, 470 OHMS, ТҮРЕ............................ 2 
სა (+- 5 0/0) ТТТ 
RESISTOR, FIXED 2 W, 68 OHMS, ТҮРЕ.............................. 1 
RC42GF680J ЕНЕ Уа 
RESISTOR, FIXED, COMP 2 W, 47 OHMS (+-........................ 2 
>» 
RESISTOR, FIXED, Е Млечен 44 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 W, 232...................................... 1 
OHMS, ТҮРЕ RN60D2320F (+- 1 0/0).................................... 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 W, 3,010.................................. 1 
OHMS, TYPE RN60D3011F (+- 1 0/0).................................... 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 УМ, 1,000................................... 5 
OHMS, TYPE RN60D1001F (+- 1 0/0).................................... 
RESISTOR, VARIABLE.............. eene 3 
SEMICONDUCTOR TYPE 1М968В ........................................ 2 
SEMICONDUCTOR TYPE 1N483B ........................................ 2 
SEMICONDUCTOR TYPE 1№1614......................................... 2 
SEMICONDUCTOR ОЕМС................. eccentric 4 
SWITCH, TOGGLE DPST, 0.718 DIA, 1.281........................... 1 
Vc HONO FON К ЫА ale hart oes 
TRANSISTOR fc frente аа а er 2 
TRANSISTOR nt 5 
ZENER REFERENCE ASSEMBLY .............. eee 1 


2-46 


SECTION ll 


(1) 
ITEM 
NO 


110 
120 


130 
140 


150 


160 
170 


180 
190 


200 
210 


220 
230 
240 
250 


260 
270 


280 
290 
300 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 


(3) 


FSCM 


13047 
73445 
37942 
73445 
16469 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
61349 


81349 
81349 


81349 


81349 
81349 


81349 
81349 


81349 
81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 
81349 


71590 
81349 
13327 


(4) 
PART 
NUMBER 


8801K 
C426ARF50 
TC65B 
C426ARH2-5 
B10361-3 
RCR20G123JS 
RCR20G220JS 
RCR20G332JS 
RCR20G682JS 
RCR20G103JS 
RCR20G224JS 
RCR20G155JS 


RCR20G225JS 
RCR20G182JS 


RCR32G683JS 


RCR42G100JS 
RCR20G102JS 


RCR20G104JS 
RCR20G270JS 


RCR20G274JS 
RCR20G392JS 


RCR20G394JS 
RCR20G471JS 
RCR20G472JS 
RCR20G822JS 


RCR20G473JS 
RCR20G222JS 


HML2500 


RV4LAYSA252A 


CER71 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


GROUP 0680 - FIGURE 68 


RADIO FREQUENCY AMPLIFIER 


MIS-10277 (18876) 
10358 (16964) 


TM 9-4931-700-34P 


ADAPTER SET, TESTA: ыы chien ае проливи 


CAPACITOR, FIXED 50MFD-25V 
CAPACITOR, FIXED 20MFD 350V 


CAPACITOR, FIXED, ELE L 
ELECTRIC ._____- 


RESISTOR, FIXED, COMP 


12K 1-2W PORM 


TORO Tics sich ei ene 


RESISTOR, FIXED, COMP 


22 OHMS 1-2W 


PORM ТОРТ ა_–ა“ს”"'''"'" "'"'''""'"' 
3.3K 1-2 УУРОНВМ...................... 
ოოლლოლლძთძხძხძხძხძხძი:ი---–-_-_<_----_-_--ღ_ 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 


PORM ТОРС a eee tatu 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


2.2 MEG, 1-2 W 


1.8K 1-2W PORM 


el 
68K 1W PORM 10...................... 


RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


10 OHMS 2W ..... 


1K 1-2W PORM 10..................... 


27 OHMS 1-2W 


PORM 10 PGT i ans enne ras Fa 


RESISTOR, FIXED, COMP 
RESISTOR, FIXED, COMP 


270K 1-2W......... 
3.9K 1-2W PORM 


Iden 


RESISTOR, FIXED 


RESISTOR, FIXED 


390K 1-2W PORM 10 


სე: --ა'“"!"'""'!!"' 


RESISTOR, FIXED 


RESISTOR, FIXED 
RESISTOR, FIXED 


4.7K 1-2W PORM 10 


RESISTOR, УАНІАВІ Е............................2.2.22... 
RESISTOR, VARIABLE NON WIRE WOUND 


SEMICONDUCTOR 600V 


2-47 


(6) 
QTY 


—— ა UN — 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
810 РАҒ22 
320 РАҒ22 
330 РАҒ22 
840 РАҒ22 
850 РАҒ22 
360 РАҒ22 
380 РАҒ22 
390 РАҒЕҒ 
400 РАҒЕҒ 
410 PAFFF 
420 РАЕРЕЕ 
10 РАҒ22 
20 РАҒ22 
10 РАҒ22 
20 РАҒ22 
10 PAFZZ 
20 XDFFD 
10 PAFZZ 
20 РАҒ22 


(3) 
FSCM 


81349 
10001 
83701 
81349 
80131 
34148 
80131 
16469 


16469 


16469 


16469 


97942 
91637 


97942 
91637 


97942 
44655 


97942 
15801 


(4) 
PART 
NUMBER 


JANTX1N751A 
67A7A5-1 
ЕН400 
JAN2N3055 
2N3394 
2N3638 
2N3569 

10359 


10363 


10364 


10365 


342C903H01 
RH25-15001F 


342C903H01 
RH25-15001F 


342C903H01 
0568C 


342C903H01 
KB22J1 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


SEMICONDUCTON 5.1V 400ММУ................................. 
SEMICONDUCTOR ВЕМмІС............................................ 
SEMICONDUCTOR nn 
TRANSISTOR «nuts ”.!""' 
მისს საა  ჟ. შლე”'''' 
TRANSISTOR აას” ee cete ue tape 
TRANSISTOR incen etel та врана ди 
TUNING UNIT, RADIO 10-50 MHZ 200.......................... 


WATTS MIN. FOR PARTS SEE GROUP 0680А, 


EIGURE 68A; EE 
TUNING UNIT, RADIO 50-200MHZ 200........................ 


WATTS MIN. FOR PARTS SEE GROUP 0680B, 


FIGURE 68B lie cete tii dete 
TUNING UNIT, RADIO Е 200-500MHZ 200................... 


WATTS. FOR PARTS SEE GROUP 0680C, 


FIGURE ...“““”"”''''''''"''”'' 
TUNING UNIT, RADIO 500-1000MHZ 100 .................... 


WATTS MIN. FOR PARTS SEE GROUP 06800, 


FIG! 8D ..-–“””“””'"”'''''''""”' 


GROUP 0680A - FIGURE 68A 
TUNING UNIT, RADIO 
10359 (16469) 


CAPACITOR; EIXED...... tenebat toe 
RESISTOR, FIXED, МІАЕ.............................................. 


GROUP 0680B - FIGURE 68B 
TUNING UNIT, RADIO 
10363 (16469) 


მეე” 
АЕЅІЅТОВ, ҒІХЕОР, МІАЕ.............................................. 


GROUP 0680С - FIGURE 68C 
TUNING UNIT, RADIO 
10364 (16469) 


–<__-_- 
RESISTOR, ADJUSTABLE ............................................ 


GROUP 0680D - FIGURE 68D 
TUNING UNIT, RADIO 
10365 (16469) 


CAPACITOR, РІХЕО................................. band sansad sn orka åke 
RESISTOR, ТНЕНМАІ.....................222..... 


2-48 


(6) 
ОТҮ 


——— © å =| აო > 


SECTION Il 


(1) 


ITEM 


NO 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 


(3) 


FSCM 


80009 
80009 
80009 
81349 
80009 
81349 
81349 
80009 
81349 
80009 
81349 
81349 
81349 
81349 


81349 
81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


283-002 
281-536 
283-026 

6DJ8 
150-0030-00 
RCR32G303JS 


RNC65K93R1FS 


308-065 


RNC65K4991FS 


308-041 
RCR32G473JS 


RCRO7G104JS 


RCR07G563JS 


RCRO7G822JS 


RCR32G153JS 
RCRO7G820JS 


RCRO7G474JS 


RCRO7G162JS 


RCRO7G220JS 


RCRO7G102JS 


RCRO7G272JS 


RCRO7G270JS 


RCRO7G202JS 


RCRO7G154JS 


RCRO7G183JS 


RCRO7G511JS 


RCRO7G391JS 


RCRO7G433JS 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


GROUP 0690 - FIGURE 69 
OSCILLOSCOPE CALIBRATOR 
MIS-10323 (18876) 
067-0523-00 (80009) 


ა .აუვ––.-"" 
CAPACITOR, FIXED --- annan 
GAPAĠITORJFIXED ia pn e f ix ue 
მწი :იხხს-–იი' 
РА МИР: GO о аа ном nt 
RESISTOR, FIXED 1 W, 30,000 OHMS ТУРЕ............... 
RCR32G303JS (+- 5 0/0) Mr annen 
RESISTOR: FIXED, FILM: а.а fini 
RESISTOR FINED: ua see 
RESISTOR, FIXED, FILM.................. centes 
მაუავ.––>».ერუოლ=_”>–”” 
RESISTOR, FIXED 1 W, 47,000 OHMS ТУРЕ............... 
RCR32G473JS (+- 5 0/0) ee annen 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 100,000............................... 
OHMS, TYPE RCRO7G104JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 УМ, 56,000................................. 
OHMS, TYPE RCRO7G563JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 8,200.................................. 
OHMS, ТУРЕ RCR07G822JS (+- 5 0/0).......................... 
უილილილაეაე..ეუუ шшш. 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 82 OHMS, ТҮРЕ.................. 
RCRO76820JS (+- 5 0/0) инч 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 470,000............................... 
OHMS, ТҮРЕ RCRO7G474US (+- 10 0/0)........................ 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 1,600.................................. 
OHMS, TYPE RCRO7G162JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 22 OHMS, ТҮРЕ.................. 
RCR07G220JS (+- 5 0/0)... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 1,000.................................. 
OHMS, TYPE RCRO7G102JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 2,700.................................. 
OHMS, ТУРЕ RCR07G272JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 27 OHMS, ТУРЕ.................. 
RCR07G270JS (+- 5 О emotes dede 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 2,000.................................. 
OHMS, ТУРЕ RCR07G202JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 150,000............................... 
OHMS, TYPE RCRO7G154JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 18,000................................. 
OHMS, TYPE RCRO7GL83US (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 510 OHMS, ТҮРЕ................ 
RCRO7G511JS (+- 5 0/0) линии 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 390 OHMS, ТҮРЕ................ 
RCRO7G391US (+- 5 0/0) линии 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 43,000................................. 
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(6) 
QTY 


SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
290 | PAHZZ 
300 | PAHZZ 
310 PAHZZ 
320 | PAHZZ 
330 | PAHZZ 
340 | PAHZZ 
350 | PAHZZ 
360 | XDHZZ 
370 | PAHZZ 
380 | XDHZZ 
390 | XDHZZ 
400 | PAHZZ 
410 | PAHZZ 
420 | PAHZZ 
430 | PAHZZ 
440 | PAHZZ 
450 | PAHZZ 
460 | PAHZZ 
470 | PAHZZ 
10  PAHZZ 
20 | PAHZZ 
30 PAHZZ 
40 PAHZZ 
50 | XDHZZ 
60 | PAHZZ 
70 | PAHZZ 
80  PAHZZ 
90 | PAHZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 


80009 
81349 


80009 
80009 
80009 
80009 
81349 


03877 
81349 
80131 
81349 


80131 
80131 


56289 
14655 
81349 
56289 
80183 
81349 
81349 
81349 


14655 


(4) 
PART 
NUMBER 


RCR07G681JS 
RCRO7G364JS 
RCRO7G752JS 
RCRO7G622JS 
RCRO7G334JS 
RCR07G911JS 


309-198 
RN65D2491F 


309-0058-00 
308-024 
311-228-00 
311-003 
RVANAYSD103A 


T126 
JAN1N3027B 
2N1377 
JAN2N1302 


2N4249 
2N2375 


5С023474Х0250В3 


BR500-25 
M39003/01-3024 
TE1157 

TE1162 
CM15FD101G03 


CM20FD102G03 


CM15FD471G03 


WMF2S1 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


OHMS, TYPE ВСН070433.5 (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 680 OHMS, ТУРЕ................ 
RORO7G681JS (+- 5 0/0)... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 360,000 ОНМ$.................... 
თ.MM“M-–' trei 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 7,500.................................. 
OHMS, TYPE RCRO7G752US (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 6,200.................................. 
OHMS, TYPE RCR07G622JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 330,000............................... 
OHMS, TYPE RCR07G334JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 УМ, 910 OHMS, ТУРЕ................. 
RCR07G911JS (+- 5 (0/22. бахас EE 
RESISTOR, FIXED, ЕМ. 
RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 2,490......................... 
OHMS, TYPE RN65D2491F (+- 1 0/0)............................ 
RESISTOR, FIXED, FILM................ eee 
RESISTOR, FIXED, МЛЛВЕ.......................шшш.. 
_–უუუ–უ=ნი ყკულთბიზტ?თ?ი“"”"“"”"" 
RESISTOR, ი ქ ლ-"""” 
RESISTOR, VARIABLE СОМРОЗМЮМ....................... 


ELEMENT, 1 SEC, 2 W, 10.000 OHMS, TYPE 


RVANAYSD103A (+- 10 0/0)................................уу][][у[у[у[ү 
ვვევს-––ე- 
SEMICONDUCTOR ............. ennt tnt ttt tette 
TRANSISTOR sat Толы de ien LK DLE 
TRANSISTOR GERMANIUM, HERMETICALLY ............ 


SEALED, 0.37 X 0.26, W/3 WIRE LEAD 


TYPE TERM ii ia p ao вада рова ааа 
TRANSISTOR arsine lite eei а i tete пони прадня 
TRANSISTOR qe 


GROUP 0700 - FIGURE 70 
GAGE BLOCK COMPARATOR 
7913365 (18876) 


ZU DU coc cuta Di mii ри НИВ 
CAPACITOR, FIXED... 
CAPACITOR, FIXED............. ecce 
თაა 
თი საუაა–––––>წაწეწ 
CAPACITOR, FIXED 500 V DC, 100............................. 
UUF, ТҮРЕ CM15FD101G03 (+- 10 0/0)......................... 
CAPACITOR, FIXED 500 V DC, 1,000.......................... 
UUF, TYPE CM20FD102G03 ......................................... 
CAPACITOR, FIXED 500 V DC, 470............................. 
მ„პო პე  ––მემეე 
CAPACITOR FIXED, PLA 0.01 UF, 200, WVD............... 
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Co ა o 


№ © 


ада, 


SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 

NO CODE 
100 РАН24 
110 | PAHZZ 
120 |PAHZZ 
130  PAHZZ 
140  PAHZZ 
150 PAHZZ 
160  PAHZZ 
170  PAHZZ 
180 | PAHZZ 
190 | PAHZZ 
200 PAHZZ 
210 | PAHZZ 
220 | PAHZZ 
230 | PAHZZ 
240 | PAHZZ 
250 | PAHZZ 
260 | PAHZZ 
270 | PAHZZ 
280 | PAHZZ 
290 | PAHZZ 
300 | PAHZZ 
310 PAHZZ 
320 | PAHZZ 
330 | PAHZZ 
340 | PAHZZ 
350 | PAHZZ 
360 | PAHZZ 
370 | PAHZZ 


(3) 
FSCM 
81349 


07047 
81349 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
04713 
81349 
81349 
81483 
71590 
71590 


18876 
81349 


80131 
18876 


(4) 
PART 
NUMBER 
F02A250V1/4A 


10027 
RCR07G623JS 


RCRO7G822JS 
RCRO7G203JS 
RCRO7G103JS 
RCRO7G100JS 
RCRO7G102JS 
RCRO7G682JS 
RCRO7G201JS 
RCRO7G202JS 
RCRO7G331JS 
RCRO7G153JS 
RCRO7G121JS 
RCR07G821JS 
RCRO7G432JS 
RCRO7G823JS 
RCRO7G334JS 
1N4744A 
1N459 
JAN1N4245 
1М2071 
РА1007 
РА1012 


9163287 
JAN2N1305 


2N527A 
9101794 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


FUSE, CARTRIDGE 1/4 AMP, 250 V, 1/4...................... 
DIA, 1-1/4 LG, TYPE Е02А250\У1-4А............................... 
INSULATOR, DISK Зои ое t cbe 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 62,000................................. 
OHMS, ТУРЕ RCRO7G623US (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 8,200.................................. 
OHMS, ТУРЕ RCRO7G822JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 20,000................................. 
OHMS, ТУРЕ RCRO7G203US (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 10,000................................. 
OHMS, TYPE RCRO7G103JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 10 OHMS, ТҮРЕ.................. 
RCR07G100JS ლიე” 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 1,000.................................. 
OHMS, TYPE RCRO7G102JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 6,800.................................. 
OHMS, ТУРЕ RCRO7G682US (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 200 OHMS, ТҮРЕ................ 
RCR07G201JS (+- 5 0/0) esses tentes 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 2,000.................................. 
OHMS, TYPE RCR07G202JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 330 OHMS, TYPE................ 
RCR07G331JS STN алдылар салалы ың 
RESISTOR, FIXED 1/4 УМ, 15,000................................. 
OHMS, TYPE RCR07G153JS (+- 5 0/0).......................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 120 OHMS, ТҮРЕ................ 
RCR07G121JS (+- 5 0/0) .............. лилии 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 820 OHMS, ТУРЕ................ 
RCR07G821JS (+- 5 ОЛ. О 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 4,300.................................. 
OHMS, TYPE RCRO7432JS (+- 5 0/0)............................ 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 82,000................................. 
OHMS, ТҮРЕ ВСН076823,5 (+- 5 0/0)........................... 
RESISTOR, FIXED 1/4 W, 330,000............................... 
OHMS, ТУРЕ RCRO7G334JS (+- 5 0/0).......................... 
ВЕМІСОМООСТОВ о utvei 
SEMICONDUCTOR аа o eran 
SEMICONDUCTOR Жаке м НИ ИЕКТЕН 
SEMICONDUCTOR сұсы Сол mr mete eae 
SWITCH, ВОТАВУ.............. лилии, 
SWITCH, ВОТАВҮ....................... шии. 
SWITCH, ROTARY ee er nan 
TRANSISTOR GERMANIUM, HERMETICALLY ............ 


SEALED, 0.37 X 0.26, W/3 WIRE LEAD 


TYPE TERM ИТ 


TRANSFORMER, POWER PRI WINDING 117.............. 


V, 60 С, SGLE-PH, SECONDARY WINDING 
25.2 V, 1 AMP, 2 W, 2 H, 2-5/16 LG, W/4 


WIRE LEAD ТҮРЕ ТЕВМ..... 


2-51 


SECTION II 
(1) (2) (3) (4) 
ITEM SMR PART 


NO CODE FSCM NUMBER 


10 PAHZZ 37942 АМ1 
20 PAHZZ 31743 6085А16АМ 


10  XDFZZ 56289 39D238G050JTO 
20  PAFZZ 56289 HY520 

30  XDFZZ 74868 82-368 

40 PAFZZ 81349 F02B32V5A 

50  XDFZZ 07263 UGH7812393 


60  PAFZZ 92154 DF30BC 


70 XDFZZ 09435 0804-142 

80  XDFZZ 09435 0804-098 

90 PAFZZ 09435 0804-138 
100  XDFZZ 09435 0804-106 
110  PAFZZ 09435 0804-237 
120  PAFZZ 81349 RNC65K4751FS 
130  PAFZZ 81349 RCR20G222J8 
140  PAFZZ 81349 RCR20G122JS 
150  PAFZZ 81349 RCR20G221JS 
160  PAFZZ 81349 RCR32G181JS 
170 PAFZZ 18876 11065248 
180  PAFZZ 81349 JAN2N2905A 


10 PAFZZ 14304 C2851 
20 PAFZZ 74868 27-800 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


GROUP 0710 - FIGURE 71 
SATURATED STANDARD CELL ENCLOSURE 
MIS-10364 (18876) 
9154B (35939) 


BATTERY; DRY ა..." '"""' 
BATTERY, STORAGE ...................14.............. 


GROUP 0730 - FIGURE 73 
THERMAL TRANSFER BALANCE UNIT 
MIS-10550 (18876) 
1000-1 (09435) 


CAPACITOR FIXED 2300 МЕР, 50VIX........................ 
CAPACITOR, FIXED 01.MFD 25 VDC.. anna 
CONNECTOR COAX TYPE М FEMALE ....................... 
FUSE, CARTRIDGE: tene peni eiit 
MICROCIRCUIT, LINEAR INTEGRATED СКТ.............. 
VOLT REG 12VDC 500 МА............................................ 
POST BINDING ВАСК 
RESISTOR FIXED FILM 10K OHM 1-2WATT................ 
RESISTOR FIXED FILM 220 OHM 1-2WATT ................ 


RESISTOR FIXED 2200 OHM 1-2 WATT 10................. 
RESISTOR FIXED 1200 OHM 1-2 WATTS .................... 


RESISTOR: FIXED... tritt КИЫНЫ 
RESISTOR, FIXED 180 OHM 1 WATT 10..................... 
SWITCH; სოუ ieu 
TRANSISTOR SILICON PNP ....................................... 


GROUP 0740 - FIGURE 74 
RADIO FREQUENCY AMPLIFIER 
MIS-10401TYPE1 (18876) 
825RF (14304) 


CAPACITOR, FIXED.. intin bad ფას åinedden е 
CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ.......................................... 
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(6) 
ОТҮ 


—— .... 


NN — ~ 


SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  XDFZZ 
90  PAFZZ 
100 РАҒ27 
110 РАҒ27 
120 РАҒ27 
130  PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160  PAFZZ 
170  PAFZZ 
5 | PAFZZ 
10  XDFZZ 
15  PAFZZ 
20 PAFZZ 
40 PAFZZ 
45 | PAFZZ 
48 | PAFZZ 
50  PAFZZ 
55 | PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 РАҒ27 
110  PAFZZ 
120 | XDFZZ 
130  PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160  PAFZZ 
170  PAFZZ 
180 РАҒ27 
190  PAFZZ 
200 PAFZZ 
210 PAFZZ 
220 | PAFZZ 


(3) 
FSCM 


04713 
75915 
04713 
02735 
81349 
98278 
18876 
04713 
04713 
81349 
04713 
34148 
80131 
34148 
04713 


28480 
28480 
28480 
28480 
81349 
81349 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
81349 


28480 
28480 
81349 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


1N53598 
313-002 
MC1566L 
495320 
JAN1N277 
12047-0 
11153162 
MJ4035 
2N4124 
JAN2N2905A 
2N4126 
2N3568 
2N4354 
2N5133 
MJE340 


1500-0043 
0180-1984 
07035-62160 
1902-0202 
FO2A250V3/8A 


FO2A250V3-4AS 


5060-4502 
5060-6428 
2140-0047 
5080-3695 
5080-3696 
RW69V1RO 


07035-80730 
07035-80750 
JAN1N937B 
1902-0034 
1901-0487 
1990-0072 
07004-60650 
1854-0022 
1854-0202 
1853-0020 
1854-0201 
1855-0067 
5060-4570 
5080-7706 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


FUSE, CARTRIDGE 2A BAG. 
INTEGRATED СВСОП. ннн өн. 
MOUNTING РАО. 
.._ეეიე” 
TERMINAL, QUICK eae a A i a aaa ei 
TRANSISTOR iii ae uer 
TRANSISTOR НКТ ІН. 
TRANSISTOR ааа ыы 
TRANSISTOR НЕЕ ЕК ИНТ 
TRANSISTOR „ალ“ ”"'""ხს"ხ"სბ” ჰჰმმზ"“""““"“"“""”" 
TRANSISTOR ааа ete teet ttam anka el ара 
TRANSISTORS ын ს»”“'"”""”"”''""'"''”' 
TRANSISTOR ЕТЕКТЕ ТИЛ. 
TRANSISTOR 3: x ა” 


GROUP 0750 - FIGURE 75 
COORDINATE DATA RECORDER 
MIS-10404 (18876) 
7035BOPT142 (28480) 


ВЕЕТ: წვას” 
CAPACITOR, FIXED. 111... 
CLUTCH, POSITIVE Х-АХІЅ ........................................ 
SEMICONDUCTOR ZENER 15V 1VV............................ 


HEAT SINK МРМЗШСОМ 
HOLDER, PEN i ie ei ин Бнын кочкы на а recie 
LAMP, GLOW 1-10W 0.8MA 68K ОНМ8....................... 
MOTOR, О ასა" 
MOTOR თი ა '''რი"'”"'' 
RESISTOR, FIXED, WIRE WW 1 OHM ჩ0LM.............. 


ЗЕМСОМОЦСТОВ. ს)!" 
ЗЕМСОМОЦСТОВ. 
SEMICONDUGCTOR а 
SEMICONDUGCTOR ს”ს""""""''''" 
SOLENOID, ELECTRICAL... 
TRANSISTOR NPN SILICON . зеен 
TRANSISTOR NPN ЅІШСОМ ....................................... 
TRANSISTOR PNP ЅІШСОМ........................................ 
TRANSISTOR NPN SILICON . rn rr ennen 
TRANSISTOR ER 
WIPER ASSEMBLY X-AXIS ......................................... 
WIPER ASSEMBLY Y-AXIS ......................................... 


2-53 


(6) 
ОТҮ 


ще р DD > — -А 


NA PRA Yo AH Aa A å HS a 


ა სა ა ა ასა ასა ა სა ANNA HH 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


XDHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
24446 
81349 
75915 
00752 
22903 
18667 
00752 
00752 
01295 
01295 
00752 
00752 
00752 
81349 
01295 
24355 
80294 
80131 
81349 
81349 
80131 
81349 
51589 
81349 
81349 
81349 
80131 
80131 
81349 
80131 


56289 
56289 
02660 
75915 
71744 
76541 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


JAN1N914 
GL874 
FO2B250V2A 
341001 
373412-1 
697866 
SN7400 
373404-1 
373405-1 
SN7447N 
SN7472 
373414-1 
373427-1 
373421-1 
M3851 0/00108BCB 
SN7420 
118A 
3059J1-103M 
1N400 
JAN1N3957 
JAN1N757A 
1N4998 
JAN1N968B 
VR200 
1N457 
JAN1N756A 
JAN1N750A 
1N4003 
2N5416 
JAN2N3439L 
2N4400 


39D257G050HF4 
39D128G015FL4 
126-220 

312002 

328 

МУ50 
М38510/00401ВСВ 


ТМ 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 
GROUP 0760 - FIGURE 76 


MEASUREMENT RESISTANCE STANDARD 
MIS-10549 (18876) 


DIODE; “ЕМЕН. ika iwitti შ''მშ'"'' 
ЕІЕЕСТНОМСОТЧӘВЕ,.255.- сок ана Йир дийл ЛА Ады: 
FUSE CARTRIDGE 2A 125%........................................ 
ҒУӘЕНОЕВЕН..22абеа i ане бла ағы 
INTEGRATED CIRGCUIT.. rr rn rr rr ora 
წესსა ეას“ ылы Динаны нин НЫ НАЗЫ: 
MICROCIROUIT 2... 
ასთუზი)-«ა.-–ს"'"!!სს!""შშ”“"”"''"' 
MIGROĠIRGU за ie иын Аралас did: 
МІСНОСІНСОП.......... ыы 
МІСЕОСІВСШІТ» магия далала ыл ыы 
ყთ.ით«,.ა”''““” "'"'''''')ხ!M' 
აყთუხლ-ყაას-ს”"”""'"'''!!'"' 
MICROCIROUIT ””''''" 
სფევი-ყ.–_____--_-_ -_ 
MICROCIRCUIT, ПЦМЕАВ. 
MICROCIRCUIT, LINEAR L 
RESISTOR, VARIABLE, М 10К 1VV............................... 
უკ იტაიბიია-·“”“”;ფცხ'"'შ'""""""""!"''"""' 
ЗЕМСОМОЦСТОВ. a naana 
SEMICONDUCTOR nn 
SEMIGONDUGFOR ела: 
БФЕМІСОМБОСТОН.................00аа nene 
SEMICONDUCTOR ВЕМмІС............................................ 
ЗЕМСОКМОЦСТОВ. 11. 
ЗЕМСОМОЦСТОВ. нение нение 
___ 
SEMIGONDUÜGTOR аи i et reete etis 
TRANSISTOR itii tti eee timen dom indi in 
TRANSISTOR ა... ae tee etr nt edd 
TRANSISTOR: аз ა '',""""'''"''' 


GROUP 0770 - FIGURE 77 
ANALYTICAL BALANCE 
MIS-10410 (18876) 
150005 (89606) 


თა იიი“! 
САРАСПОН; ა აა” 
CONNECTOR, PLUG. nn 
FUSE, CARTRIDGE –“” иналы н рынын ныны Быны 
LAMP, INCANDESGENT.. nn 
LIGHT EMITTING DIOD.. ныны. 
სყთ-აიგ ფსალ” 


2-54 


(6) 
ОТҮ 


-і-А-.-1.41..1.-1-1-Л...Л4.-.Л.Л.-Л.-Л.-А-л...л.л.л.А.-.-....л......-.-..а 


—-— — — cla cla clc 


SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
80  PAHZZ 
90 PAHZZ 
100 | PAHZZ 
110  XDHZZ 
120 |XDHZZ 
130 | PAHZZ 
140  PAHZZ 
150 XDHZZ 
160  PAHZZ 
170  PAHZZ 
180 | PAHZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100  PAFZZ 
110  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130  PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160  PAFZZ 
170  PAFZZ 
180  PAFZZ 
190  PAFZZ 
200 PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30  PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  XDFZZ 
70 PAFZZ 


(3) 
FSCM 


01295 
01295 
01295 
01295 
01295 
81349 
81349 
01534 
14933 
49671 
82389 


16428 
81349 
81349 
71590 
25244 
02660 
87930 
02660 
02660 
81349 
75915 
27014 
72619 
27014 
81349 
04713 
81349 
81349 
04713 
04713 


90201 
02660 
83299 
81349 
72619 
76487 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


SN7420N 
SN7447N 
SN7475N 
SN7476N 
SNC5490AJ 
M38510/00105BCB 
M38510/00103BCB 
37270220-001 
L01343 
2188464-1 

267 


17952 
M39003/01-3088 
CK60BX470K 
00471 

00-182 
143-012-01-102 
1061-1 
143-018-01 
133-012-21 
М24308/3-4 
341001 
LM305H 
508-7538-504 
LM304 
JAN1N485B 
1N965 

1N485B 
2N2557 
2N4920 
2N4923 


HC5020A 
143-012-01-102 
6121Е4002 
FO2A250V2A 
508-7538-504 
33991 
JAN1N540 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


М ОВОС АСУ а n eret ette ee 
MIGRØGIRGUIT ;....::: pi eterne Ee 
სითხისა")! 
MICROCIROUIT 2... 
სთ:ტი-ის“”»””""""""''"”"'" 
MICROCIROUIT, –__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-–_._ 
MICROCIROUIT, ОВПА 
MICROCIRCUIT, ПМЕАВ. 
MICROCIROUIT, ПМЕАВ. 
MICROCIROUIT, LINEAR ............................. 
PLUG, TELEPHONE... irri ide erede reduced 


GROUP 0780 - FIGURE 78 
COMPARATOR POTENTIOMETER 
9931 (35939) 


CABLE ASSEMBLY, POWER ELECTRICAL ................... 
CAPACITOR, FIXED 4.7 MF, 35 VDOW ......................... 
CAPACITOR, FIXED, CER 47 РЕ................................. 
CAPACITOR, FIXED 470 РЕ........................................ 
CAPACITOR, FIXED 1880 РЕ нн. 
CONNECTOR 12 СОММЕСТ........................................ 
CONNECTOR LINE З СОМТАСТ......................... 
CONNECTOR 18 СОМТАСТ........................................ 
CONNECTOR 12 СОМТАСТ........................................ 
CONNECTOR, ВЕСЕРТАСІ.......................................... 
კაუ 'Iეისის-–აა»„„,,„»””, 
INTEGRATED CIRGCUIT.. -__ 
LAMPHOLDEB. iii seta skin eite reet debe ci ка Ek deta die 
MICROCIRCUIT, LINEAR L 
SEMICONDUCTOR ა-ს" sås 
SEMICONDUGCTOR нн 
ЗЕМСОМОЦСТОВ 
TRANSISTOR: и атана narre 
TRANSISTOR ЕЕЕ” 
TRANSISTOR ЕЕ ИТ 


GROUP 0790 - FIGURE 79 
CONSTANT CURRENT SOURCE 
9771 (35939) 


CAPACITOR, FIXED 2000 MF 50 VDO.. nn rna 
GONNEGTOR ЕКЕ 
FUSEHOEDER:; აა”! 
FUSE, (CARTRIDGE: газынан акны кыннан 
LAMPHOLDER ise a g 
წეყკიმს-”””"”''!'"""'''''" 
SEMIGONDUGTOR нн 


2-55 


(6) 
ОТҮ 


игри ფა... Y 


m——————— MT 


—— aa clc 


SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 PAFZZ 
110 XDFZZ 
120 PAFZZ 
130  PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30  XDFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  XDFZZ 
70 | PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 РАҒ27 
110  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130 —XDFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160  PAFZZ 
170  PAFZZ 
180 РАҒ27 
190  PAFZZ 
200 PAFZZ 
210 PAFZZ 
220 РАҒ22 
230 | PAFZZ 
240 PAFZZ 
250 PAFZZ 
260 PAFZZ 
270 | PAFZZ 
280 | PAFZZ 
290 | PAFZZ 
300 | PAFZZ 
310 —XDFZZ 
320 | XDFZZ 
330  XDFZZ 
340 | PAFZZ 
350 | PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
01295 
81349 
03508 
80131 
02735 


14752 


85604 
85604 
85604 
06001 
74861 
71400 
85604 
85604 
81349 


81349 
81349 
01121 
81349 
81349 
81349 
01121 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
85604 
81349 
85604 
81349 
85604 
81349 
85604 
85604 


85604 
85604 
85604 
81349 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


JAN1N3033B 
1N753 
JAN1N485B 
1М91 
2N3053 
2N2270 


W230B1C104J 


117-0362 
117-0072 
117-0236 
76F92FD220 
40B805 

MDA8 
152-0070 
124-0178 
RCR20G152JS 


RCR20G102JS 
RCR20G471JS 
EB1335 
RCR20G271JS 
RCR20G101JS 
RCR20G561JS 
HB5645 
RCR20G222J8 
RCR20G272J8 
RCR20G164JS 
RCR20G682JS 
RCR20G470JS 
115-1160 
RCR20G510JS 
115-1467 
RCR20G561J5 
115-1465 
RCR32G204JS 
115-1313 
115-1237 


124-0028 
124-0094 
124-0028 
JAN1N3026B 
JAN1N754A 


TM 9-4931-700-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTV 


SEMICONDUCTOR “““'”'''''''"" 
SEMICONDUCTOR iii innere aa ba A Si 
ЗЕМСОКОНСТОЕ:..: eee rer cats tn etna sa a dare 
SEMICONDUCTOR nn нижние 
TRANSISTOR ME 
TRANSISTOR E аа лен а Йа Ақа теа ерата E ЙЫР 


—— cla cla да 


GROUP 0800 - FIGURE 80 
POWER SUPPLY 

7915935 (18876) 
HB525M20480 (85604) 


CAPACITOR, FIXED, MET 0.1UF 200V ................................ 1 
ТОРС КТ ПП Т 

თია ყ–- 1 
CAPACITOR, FIXED 0-1UF, 1-6KV, 20РСТ.......................... 1 
CAPACITOR, FIXED srce iane aaie aaa a nAi 1 
CAPACITOR, FIXED, ELE 22UF 15V 20РСТ......................... 2 
CAPACITOR -40UF"45 OM нн 1 
FUSE, CARTRIDGE ВАМР.. нн 1 
LIGHT; INDICATOR ИР ИП кын 1 
REGTIFIER; METALLIC i eerte a rte 2 
RESISTOR, FIXED, COMP 1.5KOHM 1-2VV.......................... 1 
М МӘЛ ККЕ” 

RESISTOR, FIXED 1КОНМ 1-2W 10РСТ............................. 1 
RESISTOR, FIXED | 470OHM 1-2W 10РСТ............................ 1 
RESISTOR, FIXED 13KOHM 1-2W 5РСТ............................. 1 
RESISTOR, FIXED 270ОНМ 1-2W 5РСТ.............................. 1 
RESISTOR, FIXED 100ОНМ 1-2W 10РСТ............................ 1 
RESISTOR, FIXED 560ОНМ 1-2W 10РСТ............................ 1 
RESISTOR, FIXED 560КОНМ 2W 5РСТ.............................. 2 
RESISTOR, FIXED 2.2КОНМ 1-2W 10РСТ........................... 1 
RESISTOR; FIXED... err "''"'' 1 
RESISTOR, FIXED 160КОНМ 1-2W 5РСТ........................... 1 
RESISTOR, FIXED 6.8KOHM 1-2W 10РСТ........................... 1 
RESISTOR, FIXED 47OHM 1-2W 10РСТ.............................. 1 
RESISTOR, FIXED, WIRE 10 OHM, 3W, 5РСТ..................... 1 
RESISTOR, FIXED 51OHM 1-2W 5РСТ................................ 1 
RESISTOR, FIXED, WIRE 125 OHM, 3W, ЗРСТ................... 1 
RESISTOR, FIXED 560ОНМ 1-2W 10POT... anna 1 
RESISTOR, FIXED, WIRETS1W FSCM 02985........................ 2 
RESISTOR, FIXED 200KOHM 3W 5РСТ.............................. 1 
RESISTOR, FIXED, WIRETS2C FSCM 32966 ........................ 1 
RESISTOR, VARIABLE 15K OHM, З МУ, 1-4.......................... 1 
OE EE eaaa Аа АН aata 

SEMICONDUCTOR სს””''''”"!)ს)სს 2 
ულოაორდეისსაწიიაასსლ;”;!ყ||'”'”""""""""'ე;'შსს 4 
ჰპოსც0აესილეტის“თ"”""'!"'""" 5 
უიგი იის”””"""""""""''"სსსსს"" 1 
პს სც0იემსაილლთ"'""'"!"''"'''"" 1 


2-56 


SECTION Il 


(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
360 | PAFZZ 
370 | PAFZZ 
380 | PAFZZ 
390 | PAFZZ 
400 РАҒ22 
410 PAFZZ 
420 | PAFZZ 
430 | PAFZZ 
440 PAFZZ 
450 | PAFZZ 
460 XDFZZ 
470 | PAFZZ 
480 | PAFZZ 
490 PAFZZ 
500 PAFZZ 
510  PAFZZ 
520 | PAFZZ 
530 | PAFZZ 
540  PAFZZ 
560  PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 | PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30  XDFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PCFFZ 


(3) 
FSCM 


85604 
85604 
85604 
85604 


05277 
49671 
86684 
81349 
02735 
80131 
85604 
80131 
73293 
85604 
81349 
80131 
73293 
72699 
49675 
81349 


74545 
74545 
74545 
98003 
74545 
74545 
96906 


03089 


70903 
18876 
18876 
56289 
56289 
03089 


(4) 
PART 
NUMBER 


124-0133 
124-0133 
127-0201 
127-0107 


2N3442 
40251 
40250 
JAN2N3055 
2N3054 
2N3053 
119-0056 
2N3053 
2N3225 
119-0055 
2N336A 
2N1671A 
2N1131A 
2N1605 
2N398A 
2N1358 


7410BG 
7958 

4892 
H985LS1RG 
7773 

7435 
MS35058-23 


425056-2 


17239 
10125229 
11065103-3 
290365 


30D105F150BA2 


410552-4 


TM 9-4931-700-34P 

(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ОМ CODES (UOC) QTY 
SEMICONDUCTOR ВЕМІС; ы мекен аларына p anion 
SEMICONDUCTOR DEVIC si cassis ki - _ ____- 


SWITCH, ROTARY 51621-5-1Р1М-5.................................... 
SWITCH, TOGGLEAA252-63XKEP2 РЅСМ............................ 


M – № — 


TRANSISTOR 1: iine hne bare eei dede EE Ea 
TRANSISTOR E E 
TRANSISTOR stas лор 
TRANSISTOR E 
TRANSISTOR а ES 
TRANSISTOR ЕЛЕК a A a "''"""'' 
TRANSISTOR ES 
TRANSISTOR Em 
TRANSISTOR: ЛАК 
TRANSISTOR Iოოს”""”""''""''!!''"''""' 
TRANSISTOR nasa 
TRANSISTOR ЕГЕТЕ 
TRANSISTOR uran kateb seier 
TRANSISTOR vanene eee en 


—— å — ა ა. . ——————— ш 


GROUP 0810 - FIGURE 81 
SPACE HEATER, ELECTRIC 
MIS-10298 (18876) 

AH-10 (98437) 


CONNECTOR 4 WIRE ТУМІЗТІОСК......2................. 
CONNECTOR З POLE, 50 АМР........................................... 
COVER, ELECTRICAL 50 АМР............................................. 
–_-__-_-_:. 
SEAL, SPECIAL 50 АМР.............а..........2....... 
SHIELD, ELECTRICAL L 
SWITCH TOGGLE zeien ii o eerte 


გრ ee | ა і чі A 


GROUP 0820 - FIGURE 82 
LOAD CELL INDICATOR 
MIS-23155 (18876) 
8200 (03089) 


CABLE ASSEMBLY LOAD СЕЦШ.......................................... 1 
INTERCONNECTING, MODEL 8200/6075.............................. 
CABLE А5БЕМВІ Ү..........................202...... 
CAPACITOR, FIXED 2000 UF 15% ....................................... 
CAPACITOR, FIXED 4UF, 250%........................................... 
CAPACITOR, FIXED 25 0Е,10М 
CAPACITOR, FIXED, ELE 1 UF 15%..................................... 
CIRCUIT CARD АЅЅЕМВ....................................................... 


мага A 


2-57 


SECTION II 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
80 РСЕ27 
90 РАҒ22 
100 РАЕЕЕ 
110 — PAFFF 
120 РАҒ22 
130 PAFFF 
140 РАЕЕЕ 
150 РАҒ22 
160 РАЕЕЕ 
170 РАҒ22 
180 — XDFZZ 
190 РАҒ22 
200 PAFZZ 
210 — PAFZZ 
220 PAFZZ 
280 — PAFZZ 
240 РАҒ22 
250 — PAFZZ 
260 РАҒ22 
270 РАҒ22 
280 РАҒ22 
290 РАҒ22 
300 РАҒ22 
810 РАҒ22 
320 РАҒ22 
330 РАҒ22 
840 РАҒ22 
850 РАҒ22 
360 PAFZZ 
370 РАҒ22 
380 PAFZZ 
390 PAFZZ 
400 PAFZZ 
10 PAFZZ 
20 РАҒ22 
30 XDFZZ 


(3) 
FSCM 


03089 
03089 
03089 


03089 


03089 
03089 


03089 


03089 
03089 


03089 
99800 
02660 
05574 
73138 
81349 
13103 
35351 
27014 
04713 
19315 
57414 
34148 
83003 
83003 
81349 


81349 
81349 


73138 
81349 
81349 
16170 
01295 
01295 


83781 
01295 
49956 


(4) 
PART 
NUMBER 


411621-2 
436485 
412264-2 


409725-3 


443430 
409780 


440648 


421111 
439228 


428318 
3503-28 
17-20370 
2VK22D1-3 
2606 
F02B32V5A 
6166B 
149199-01 
DM8510N 
MC817P 
QB200160-4 
5490004 
914HMQB 
VE18 

VE48 
RNC60K1001FS 


RNC60K1004FS 
RWR80S68R1FR 


79PR1K 
JAN1N914 
JAN1N914 
U1899E 
2N3904 
TIP29A 


NL841 
SN7441AJ-00 
CK1833 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


CIRCUIT GARD ctae petebat ee etit tc ue 
CIRCUIT CARD АЅЅЕМВ............................................... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS ЅЕЕ................. 
GROUP 0830 FIGURE 83.............................................. 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE................. 
GROUP 0840 FIGURE 84.............................................. 
CIRCUIT CARD АЅЅЕМВ............................................... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS ЅЕЕ................. 
GROUP 0850 FIGURE 85.............................................. 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE................. 
GROUP 0860 FIGURE 86.............................................. 
CIRCUIT CARD АЅЅЕМВ............................................... 
CIRCUIT CARD ASSEMB FOR PARTS SEE................. 
GROUP 0870 FIGURE 87.............................................. 
CIRCUIT CARD АЅЅЕМВ............................................... 
СОШ, RADIO 6800 HENRY ҒІТЕН........................ 
CONNECTOR 37-РІМ.......Л...........2........ 
CONNECTOR 22-РІМ...........4404.424222222.... 
DIAL“ CONTROL ШЕНЕП 
FUSE, CARTRIDGE 0-ЗА ЅІОВІО.............................. 
HEAT SINK vunnet een 
HEAT SINK, ЕГЕСТЕКА. 
MIGROGIRGUIT pep 
MIGROGIRCUIT ..:: 5: 2: etr I biet inden 
MIGROGIRGULI ыны кы triti e tt ine ra c neni 
MICROCIROUIT, LINEAR LL 
MICROCIROUIT, DIGITA L 
RECTIFIER зу түрады ун eee e iin g 
ყიოდა." 
RESISTOR, FIXED, FILM 4-5K, 1-4W, CF, 1................. 


RESISTOR, FIXED, WIRE 0-7...................................... 
OHMS, 1W, WW, БРСОТ..........4....М0.22.22....... 
RESISTOR: Ка салына байын данына ы Ырыны 
SEMICONDUCTOR РЕМмІсС............................................ 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rn rr rna 
TRANSISTOR ИЕЛЕ ТТТ 
TRANSISTOR «cit ist t e ot etra th toto protest inito cod 
TRANSISTOR: ИГІ perra 


GROUP 0830 - FIGURE 83 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
412264-2 (03089) 


ELECTRON TUBE  5-DIGIT DISPLAY ........................... 
MIGROGIRBGUIT.;.:::. tiskadi Intt th nes тынықты мады ынаны 
SOCKET, PLUG-IN ELEG. кндн 


2-58 


(6) 


—— აა ა ა ааа ааа а ОГ 00 — 


———— (у — 


ол о 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


10 


10 
20 


30 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 


XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


(3) 
FSCM 


00752 


56289 
14655 
56289 
13103 
35351 
13715 
83003 
34148 
01295 
01295 


72136 
01295 
98738 
01295 
27014 
16152 
81349 
01295 
16170 


56289 
81349 


80131 


(4) 
PART 
NUMBER 


373427-1 


39D118G050HP4 
BR500-50 

HY520 

6166B 

149199-01 
ОА723 

VE18 

2N3638 

ТІРЗОА 

ТІР29А 


DM15-681J 
SN158094N 
22163107 
SN7451N 
LM311H 
10001680 
JAN1N914 
2N2646 
U1899E 


192P10392 
RBR55L10001FR 


2М915 


ТМ 9-4931-700-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ОМ CODES (UOC) QTY 


GROUP 0840 - FIGURE 84 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
409725-3 (03089) 


MICROGCIRCU Ine 5 


GROUP 0850 - FIGURE 85 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
409780 (03089) 


CAPACITOR, FIXED 1200 UF 25V ....................................... 
CAPACITOR, FIXED 350 UF, 35% ........................................ 
CAPACITOR, FIXED 01 0, 25%............................................ 
HEAT SINK urtene 
HEAT SINK, ELECTRICA riiin inini reddini 
INTEGRATED СВСОП.. аа 
RECTIFIERS а აო dnce 
TRANSISTOR НИЕТТІ 
TRANSISTOR პრ» ЛЕКЕТКЕ крал ТТТ, 
TRANSISTORS НИН ИНЕК. 


—-— DR Hu 


GROUP 0860 - FIGURE 86 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
440648 (03069) 


CAPACITOR, FIXED 680 РЕ................................................ 
МІСВӘСІВСШІТ, iii p qr ta seen 
MIGROGCIR ასლ”)! 
MIGROGIRGUIT н a rr ar Fi 
MICROCIRCUIT, ПЦМЕАВ. ы. 
SEMICONDUCTOR iii in ia ie tette арыы КН» 
SEMICONDUCTOR РЕУІС.............ы 
TRANSISTOR hundene ы A ЗИ 
TRANSISTOR ოს“ ”"'”''""''''"'" 


— 
A- Po np აა ANA - 


GROUP 0870 - FIGURE 87 
CIRCUIT CARD ASSEMBLY 
439228 (03089) 


CAPACITOR, FIXED 01 UF, 200V ........................................ 1 
RESISTOR, FIXED, WIRE 200K 1-3W 0-5 ............................ 1 


2-59 


SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
10 PAHZZ 
20 PAHZZ 
30 XDHZZ 
40 PAHZZ 
50 | PAHZZ 
10  PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
10  PAFZZ 
20  PAFZZ 
30  XDFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 


(3) 


FSCM 


80205 
96906 
96906 
96906 
96906 


21938 


81348 
81348 
81348 


99657 
99657 
99657 
99657 
99657 
99657 
99657 


(4) 
PART 
NUMBER 


NAS1352-06-10 
MS21318-9 
MS21318-1 
MS35206-230 
MS51963-22 


WR148 


PD680TY1-1GL 
VVL800-1QTCN 
UUT595 


111112ВС1 
118392 
4400181-0100 
121822-60-4 
114431 
175782 
102941 


ТМ 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ОМ CODES (UOC) 


GROUP 0880 - FIGURE 88 

PRECISION PRESSURE CONTROLLER 
MIS-23153 (18876) 

15211 (20890) 


BOLET INTERNA Ler 
SGREW/ DRIVE au '“'”""”"''"'""" 
ამისი ოლა ”'''ეე"'””ე'"|)!!' 
SCREW, MACHINE ა” 
SETSEREW а оное 


GROUP 0890 - FIGURE 89 
DIAL INDICATOR CALIBRATOR 


MIS-10327 (18876) 
400B1 (21938) 
WASHER — —À——— 


GROUP 0900 - FIGURE 90 
GAGE BLOCK SET 
7901961 (18876) 


DRY CLEANING 5ОМЕМ. 
LUBRICATING ОШ tette e ht een tht tn enne 
ყრხში.-.--'””'''"""""')ს 


GROUP 0910 - FIGURE 91 

WATER PUMP NITROGEN REGULATOR 
MIS-10325TYPE2 (18876) 

280613-1 (99657) 


DISK, SOLID, PEAIN:.::..:: eite IA 
სმო ს" 
PACKING, PREFORMED.. rr rr snaran 
PACKING, РАЕҒОВМЕР............................................... 
SEAT; HELICAL 'ს“'ყ„ყჟოსაა"”"''' 
კამორა სს'”""'""'""''' 
SPRING; HELICAL ;...:. tied riis 


2-60 


(6) 
QTY 


ооммо 


д lal 


SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


100 
120 


130 
140 


(2) 
SMR 
CODE 


PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 
PAHZZ 


XDFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFFF 


PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
83299 
18876 
79500 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 
28480 


28480 
28480 
28480 


28480 
28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


FO2A250V3A 
6121Е4002 
9163231 
331C239H01 


00423-201 
00423-600 
00423-601 
1250-0251 
5020-0210 
00423-802 
00423-800 


00423-801 
06423-603 


5020-3215 
11523-600 
00423-605 


1250-0016 
00423-803 


5040-0700 
5060-0727 
8120-1348 
0180-0106 
0160-3043 
08477-60001 


1251-0160 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


GROUP 0920 - FIGURE 92 
LIGHT METER TESTER 
MIS-10349 (18876) 

2311 (07272) 


FUSE; GARTRIDGE:.:. reete Ete eem иа 
HOLDERS FUSE ws eec 
SWITCH, TOGGLE ciinei '"'""'""" 
TRANSFORMER, РОМЕН............................................. 


GROUP 0930 - FIGURE 93 
CRYSTAL DETECTOR 
7923182-2 (18876) 
423A (28480) 


СОМООСТОВ i A tec MR tate 
CONNECTOR ASSEMBLY ............................................ 
CONNECTOR ASSEMBLY ............................................ 
CONNECTOR ET 
COVER, ELECTRICAL. 
DETECTOR NEGATIVE 1Е55ІОАР........................... 


ევუე–უღღ-<_______-_-–_.“შ. 
ADAPTER; TEST == ს” dte teen re im iti en 
PARTS KIT, ELECTRONI NEGATIVE PAIR .................. 
EESSILORD: i c tee Ma b ai 
RING RETAINING а 
SEMICONDUCTOR POSITIVE LESS LOAD ................. 


GROUP 0940 - FIGURE 94 
POWER METER CALIBRATOR 
8477А (28480) 


აპი...” 
„--22-_-_________-_ 
CABLE ASSEMBLE ....................4..4......22.. 
CGAPAGITOR, ათ აას” 
<< 
CIRCUIT CARD CALIBRATOR. FOR PARTS................ 
SEE GROUP 0940A, FIGURE 94A ................................. 
CONNECTOR P 
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(6) 
ОТҮ 
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—— a lc 
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SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
81349 
28480 
28480 
81349 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


28480 
28480 
28480 
28480 
81349 
81349 
28480 
28480 
28480 
28480 
81349 
81349 
81349 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
81349 
28480 
28480 
28480 


(4) 
PART 
NUMBER 


1251-2357 
1250-0083 
1251-0153 
1400-0084 
1490-0031 
0370-0077 
0370-0310 
2140-0244 
00432-2003 
00432-2005 
0757-0401 
RBR56L100ROBR 
0757-0458 
0757-0198 
RNC70K1000FS 
08477-60002 
3101-1248 
3101-1234 
3101-0163 
9100-2504 


0180-1819 
0180-0229 
0180-0116 
0160-2930 
M39003/01-3003 
M39003/01-3070 
1205-0011 
0757-0442 
0698-3160 
0757-0465 
RNC55K1962FS 
RNC55K21R5FS 
RNC55K1331FS 
0757-0279 
0698-3444 
0757-0400 
0698-3260 
0698-3458 
0757-0401 
0698-3454 
0757-0199 
0698-3156 
RNC55K1001FS 
0698-3452 
2100-1770 
2100-1773 


ТМ 9-4931-700-34P 


(5) (6) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTY 


CONNECTOR eMe tat ets 
СОММЕСТОӨНВ აა” '”'"''"''""''''''''" 
CONNECTOR აასსო”"''"'"'""”"'"!""'""!"' 
ყუა" 


LAMP, აას” ини 
NUT; სას ავა a fe Шаа меры аны ен 
NUT, PLAIN, ВҺООМР.........................мм..... 
–>_-______ 
RESISTOR, FIXED, ҮМІНЕ..........м...............2.. 
RESISTOR, FIXED, FILM. 
RESISTOR, FIXED, FILM. 
RESISTOR; FIXED; FIEM;.;...... a дада атаана 
SWITCH ASSEMBLY, РОМУ................................................... 
SWITCH; PUSEL... n e rh шл a aa 
_-____-_ enn 
ასის. ით””""""'"",.”' 
TRANSFORMER Аар ААА 


ааа = PON ANNAS AH AH (у AH å Dy —- 


GROUP 0940А - FIGURE 94А 
CIRCUIT CARD 
08477-60001 (28480) 


CAPACITOR; FIXED... :..:: nitent odere 
CAPACITOR; FIXED... terere erre guod t an dedu 
САРАСПОН, სს» 
თაა ა.ო ს" n retenir er ee i ti et uude 
CAPACITOR; FIXED nein a a reni gau 
CAPACITOR, FIXED სსსსს"”"""'''"''""''" 
НЕАТ $ІМК, ЕГЕСТВЕКА. е 
RESISTOR КЕК 
RESISTOR, FIXED, FILM. 
RESISTOR; FIXED, FILM аы trente tete inte 
RESISTOR: FIXED; FILM i укн rent rnnt 
RESISTOR, FIXED, FILM. 
RESISTOR, FIXED, FILM. 
RESISTOR, FIXED; FILM: ont b titt ს" 
RESISTOR; FIXED; ЕЕ М... iiti кишннин '"'!! 
RESISTOR, FIXED, FILM. 
RESISTOR, FIXED; FILM дыз eot bh tt ntt etia 
RESISTOR; FIXED; FILM... "ს" 
ეღეუეა–__--_.__-_-_–_–_----_ 
RESISTOR FIXED, FILM... ntt "'"'"' 
RESISTOR, FIXED, FILM шуган акшанын tne hen Жнын 
RESISTOR, FIXED, ҒІГМ.................444..211.. 
RBESISTOR, მ კასა” 
RESISTOR, FIXED; FILM “ iii iati ete tei tte 
RESISTOR, УАНІАВІ Е...................01.2........... 
RESISTOR, УАНІАВІ Е......................2.....м.... 


ა = — 0 — м ა ОО OHH PH HAH AH AND HH HAH Ha н 
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SECTION Il 


(1) 
ITEM 
NO 


10 
20 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
XDFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 


(3) 
FSCM 


28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 
28480 


64484 
64484 
64484 
64484 
64484 
64484 
64484 
64484 
31949 
64484 
64484 
64484 
64484 
64484 
03494 
64484 
64484 
64484 
64484 
64484 
64484 
64484 
64484 


13859 
13859 


(4) 
PART 
NUMBER 


1854-0221 
1901-0026 
1902-0048 
1902-0509 
1901-0040 
1853-0020 
1854-0039 
1854-0071 


41-0788 
1400A 
41-1345 
41-1166 
1061В 
1192А 
41-0890 
1417Е 
501802 
41-1052 
41-1267 
41-1268 
624А 
1407К 
5KC38SN14-T 
41-2364 
1401E 
41-0549 
$71790 
1400VE 
1414B 
41-1239 
41-1266 


244-4 
904-9 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


БФЕМІСОМБОСТОН..............оо ы. 
–...–_––ო-“მწ“'”'' 
БФЕМІСОМБОСТОН.................м44а eres 
SEMICONDUCTOR ал. 
ЗЕМСОМОЦСТОВ. 
TRANSISTOR. а it cete ae taglia 
TRANSISTOR iii e aparte urt 
TRANSISTOR E 


GROUP 0950 - FIGURE 95 
VACUUM PUMP 
7915882 (18876) 


სს“ 
CAP, BREATHER УАСООМ....................2.22.... 
CAP, PROTECTIVE, ОО$Т............................................ 
COVER, OIL МИЛМООМУ.................................... nn nn 


FILTER ELEMENT, КЕШІ, 20. ete a A JU 
FILTER:ELEMENT;'FLU LI Gail san ii дыкына ы а іе кетейін 


СІР ЛӘР КТК? 
KEY, WOODRUF ს ”""'''”""" 
მწს-:თყყა“._-_-_-_____ 
MOTOR 1-2 НР, 50 HERTZ, 1425 ВРМ.......................... 
PACKING РНЕЕОВМЕО..... нн. 
PARTS KIT, SEAL ВЕР. 
PULLEY GROOVE. 25 ана ада АЬЛАА: 
SMOKE ЕШІМІМАТОВН........................2...... 
VACUUM PUMP, ЋВОТАВУҮ ............................................ 
VALVE, CONTROL. 2а """”'"'') 
VALVE, EXHAUST... itte et irt deti ion ini e 
WASHER, SPRING: ntate i e 


GROUP 0960 - FIGURE 96 
FLUID SEPARATOR 
MIS-26326 (18876) 


ADAPTER; TUBE ишараны ritis 
SEPARATOR, FLUID, КП................. ныны. 
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(6) 
QTY 


> და სა ე AD 
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SECTION Il TM 9-4931-700-34P 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
ITEM SMR PART 
NO CODE FSCM NUMBER DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) QTV 


GROUP 0970 - FIGURE 97 
VOLTAGE REGULATOR 
MIS-23154TYPE1 (18876) 
6006B-106 (25965) 


10 PAFZZ 25965 857-188-AM AMMETER М//СОУЕВ..........ш 1 

20  XDFZZ 25965 821-103-00 CAPACITOR .01 UF, 150У.................222...... 1 

30 PAFZZ 27556 ZA2C205J CAPACITOR, FIXED 2.0 UF, 200 VOLT.. >>... .ა 2 

40  PAFZZ 56289 192P10452 CAPACITOR, FIXED .10 UF, 200 МОІТ................................ 2 

50  XDFZZ 56289 39D507G025HE4 CAPACITOR, FIXED 500 UF, 25 У....................................... 2 

60  PAFZZ 25965 622-105-53 CAPACITOR, FIXED 1.0 UF, 200 МОГТ................................ 2 

70 РАННН 25965 601-122-44 CIRCUIT CARD АЅЅЕМВ....................................................... 1 

80  PAFZZ 25965 848-125-96 COUPLER, OPTOELECTRO.. нн 1 

90 PAFZZ 25965 854-327-93 LAMP, INCANDESCENT 28 МОЇІТ........................................ 1 

100  PAFZZ 04713 MDA990-3 RECTIFIER: 200 VOET. аа ert cote iua 1 

110  PAFZZ 81349 RCR20G103JS RESISTOR, FIXED 10K, 1-2 W, PORM 5 POT.. ana 13 

120 PAFZZ 81349 RCR20G104JS RESISTOR, FIXED 100K, 1-2 W, PORM 5............................ 1 
ФА ИКЕ КККК ЕНТ ТП ИТ ИН 

130  PAFZZ 81349 RCR20G152JS RESISTOR, FIXED 1.5K, 1-2 W, PORM 5............................. 3 
EO ფალ ღბვბეეესაააისსს”6ს'ი--_--.--_-_–_-- 

140  PAFZZ 81349 RCR20G154JS RESISTOR, FIXED 150 К, 1-2 W, РОНМ5........................... 2 
POW EE И ТТТ” 

150  PAFZZ 81349 RCR20G222JS RESISTOR, FIXED 2.2K, 1-2 W, PORM 5............................. 3 
РС КККК sener 

160  PAFZZ 81349 RCR20G223JS RESISTOR, FIXED 22K, 1-2 W, PORM 5.............................. 2 
МОК ЕТЕ ТТТ” 

170  PAFZZ 81349 RCR20G471JS RESISTOR, FIXED 470 OHM, 1-2 W, PORM §...................... 7 
РОГ: КОЕЛУ ОЛ a УС ОО 

180 РАҒ22 81349 RCR20G472JS RESISTOR, FIXED 4.7 К, 1-2 W, PORM 5............................ 9 
МӘРЕ ИТ 

190  PAFZZ 81349 RCR20G473J5 RESISTOR, FIXED 47К,1-2 W, PORM 5 РСТ....................... 2 

200 PAFZZ 81349 RCR42G681JS RESISTOR, FIXED 680 OHM, 2 W, PORM 5......................... 2 
POT ЕКЕН ОКК КОКС АУЕ а 

210 РАҒ22 81349 RNC60H3921FS RESISTOR, FIXED, FILM 1-8 W PORM 1............................. 1 
ОД ton ТАК ТОКА ТИЛУ ОРОО КОКТО რთ ოთ 

220 XDFZZ 56289 240E3315 RESISTOR, FIXED, WIRE 330 OHM, 2................................. 1 
М PORM 5 PCT ТКТ е 

230 РАҒ22 81349 JAN1N821 БЕМІСОМБОСТОВ...........аыа 1 

240 PAFZZ 81349 JAN1N914 БФЕМІСОМБОСТОВ.............аыа 10 

250 РАҒ22 81349 JAN1N3612 SEMICONDUCTOR ETUR 20 

260 PAFZZ 25965 990-191-91 TRANSFORMER, СОВВЕМТ.. а 1 

270 РАҒ22 80131 2М3567 TRANSISTOR уыл e e dage 8 

280 | XDFZZ 25965 857-188-VM VOLTMETER ”“”” ''”"''''''''' бақылана» 2 
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SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
5 | PAFZZ 
10  PAFZZ 
15  PAFZZ 
20 PAFZZ 
25 | PAFZZ 
30  XDFZZ 
35 | PAFZZ 
40 PAFZZ 
45 | PAFZZ 
50  PAFZZ 
55 | PAFZZ 
60  PAFZZ 
65  PAFZZ 
70 PAFZZ 
75 | PAFZZ 
80  PAFZZ 
85  PAFZZ 
90  PAFZZ 
95 | PAFZZ 
100 РАЕ2/ 
105 PAFZZ 
110 PAFZZ 
115  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130  PAFZZ 
135  PAFZZ 
140  PAFZZ 
145  PAFZZ 
150  PAFZZ 
155  PAFZZ 
160 РАЕ2/ 
165  PAFZZ 
170  PAFZZ 
175  PAFZZ 
180 РАҒ27 
190 РАЕ2/ 
195 XDFZZ 
200 PAFZZ 
205 PAFZZ 


(3) 
FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
71590 
96906 
49956 
07294 
27014 
18876 
80205 
80205 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
80205 
80205 
80205 
80205 
06776 
71590 
80223 
80205 
80205 


(4) 
PART 
NUMBER 


M39014/01-1350 
M39014/02-1350 
M39014/02-1356 
M39014/02-1419 
M39003-01-2301 
М83723/155163 
M83723/15S20R 
М83723/15524 
M39012/21-0001 
M83723/13R1203N 


M83723/13R1626W 


M83723/14R1626N 
M83723/13R2039N 
M83723/13R2461N 
M83723/13R2461N 
PA301 

MS35489-4 
TJ251Y 

HLD2010 

LM747D 
MIS-12857/16 
NAS671C6 
МА5671С4 
RCRO7G103JS 
RCRO7G104JS 
RCRO7G241JS 
RCRO7G392JS 
RCRO7G512JS 
RCR07G563JS 
RNC60H1002FS 
NAS1100C04-4 
NAS1635-06-12 
NAS1635-06-16 
NAS1635-06-4 
TP5178 

PA1 

$15 

NAS620C4 
NAS620C6 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 
GROUP 0980 - FIGURE 98 


CALIBRATION KIT 
1089933 (82577) 


CAPACITOR, FIXED, СЕН... 
CAPACITOR, FIXED, СЕН... 
CAPACITOR, FIXED, СЕН... 
CAPACITOR, FIXED, СЕН... 
CAPACITOR, FIXED, СЕН... 
CLAMP, CABLE, ELEGTRL. esse 
CLAMP, CABLE, ЕЕСТА 
CLAMP, CABLE, ЕГЕСТНІ......................2.2... 
CONNECTOR iii si а беда ен ана esee 
თ–>––»___--_ 
CONNECTOR, PLUG. nn 
GONNEGTOR; სს.-ოს»”»"»""” bi jati ntis 
CONNECTOR, PLUG sun e sd see 
CONNECTOR, PLUG nn 
CONNECTOR, PLUG nn 
DETENT, SWITGH.::. ccc: en i hte tee fa e екен 
GROMMET, NONMETALLIC.. ннн. 
ЈАСК ТІР, ”'!""""'''''''"'”' 
EIGHT; ІМОІСАТОВ: eee the eene heo ee 
MICROCIROUIT, LINEAR LL 
MICROCIROUIT, LINEAR LL 
NUT, PLAIN, НЕХАСОМ. 
NUT, PLAIN, НЕХАСОМ. 
RESISTOR: FIXED... rever ek a ga a 
RESISTOR, FIXED... амен ик ЫНШЫ Żid 
RESISTOR; სსს”)! 
RESISTOR, ს აოსს””''"'"'""' 
RESISTOR: FIXED; асам арамен ИНА 
RESISTOR; FIXED maaien ы di еее 
RESISTOR, FIXED, FILM. 
–ეე” 
SCREW, MACHINE ..................4....22....... 
SCREW, МАСНМЕ 
_–_–_________–_ 
SOCKET, PLUG-IN... rere 
SWITCH SEGCTION..:..:::) tiri tne tot htt унынын 
.._–- _-_ - - 
WASHER, FERT... кы მწ 
WASHER; FEA Tor аганын ыл олы танық ыл pari тылдан 
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(6) 
ОТҮ 
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SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
10  PAFZZ 
20  PAFZZ 
30  PAFZZ 
40 PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30 PAFZZ 
40 PAFZZ 
50 PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 | PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 РАҒ27 
110  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130  PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 
160  PAFZZ 
10  PAFZZ 
20 PAFZZ 


(3) 


FSCM 


11837 
11837 
11837 
11837 


07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 
07239 


81349 
81349 


(4) 
PART 
NUMBER 


1393 
1170 
1172 
1266 


11285 
11166-2 
10030-17 
18505-1 
18505-2 
18511 
18513 
18515 
19053-1 
19053-2 
19054 
18524 
11350-29 
11350-30 
11350-31 
11350-32 


RCR32G270JS 
RCR32G680JS 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 


DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


GROUP 0990 - FIGURE 99 
VOLTAGE DIVIDER 


7911092 
RV722 


(18876) 
(11837) 


GROUP 1000 - FIGURE 100 
DECADE RESISTOR 


71-650 


(07239) 


PLATE, RES МОЦМПМС. 
POST, BINDING, ELECTR ............................. 
RESISTOR; GARD une enden 
RESISTOR; DEGADE ”"”"წ”""""”''''" ხ)ს)ს)ს)ს' 
RESISTOR; DEGADE илнин TA g a sr 
RESISTOR, (DECADE ჰ–ა–”'””''""''''" 
RESISTOR, DECADE ИИК 
RESISTOR; DEGADE н სის"! 
ყლთასასიეეს-თიას"”""'''' 
RESISTOR DECADE ККЕ 
RESISTOR, DEGADE -“თ""""”""!""'!"'''' 
ӘЗІРЕУЛІНЕЗ; EE EE EE EEE 


SWITCH 
SWITCH 
SWITCH 
SWITCH 


GROUP 1010 - FIGURE 101 
SEMI-CONDUCTOR TESTER 


7915952 
5208 


(18876) 
(08098) 


RESISTOR, FIXED, СОМР. нн 
RESISTOR, FIXED, СОМР. entre 
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(6) 
ОТҮ 
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SECTION Il 


(1) 


ITEM 


NO 


10 


10 
20 
30 
40 


10 
20 


(2) 
SMR 
CODE 


PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 
PAFZZ 
XDFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 
PAFZZ 


PAFZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 
XDHZZ 
PAHZZ 


PAHZZ 
PAHZZ 


(3) 


FSCM 


07239 
90303 
83740 
83740 
09823 
07239 


07239 
81349 
71400 
39317 
13850 
13850 


18876 


81349 
81349 
88869 
88869 


71218 
71468 


(4) 
PART 
NUMBER 


4946-2 
F03B125V210A 
HKP-HH 

BP23 

W10 
3070-4020 


7916733 


F02B250V1-1/2A 
FHN26G2 
3-102565-001 
2-402785-001 


CU3002A 
ХІН-3-31 


ТМ 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ОМ CODES (UOC) 


GROUP 1020 - FIGURE 102 
TEMPERATURE POTENTIOMETER 
7915891 (18876) 
72-311JA (07239) 


GROUP 1030 - FIGURE 103 
VARIABLE AUTOTRANSFER 
7916818 (18876) 
9020F (59796) 


FREQUENCY METER МЕ-1......................................... 
FUSE, CARTRIDGE. Е-1.. eren 
FUSEHOLDER, EXTRACTO .......................................... 
SWITCH, LINE РОРОТ.............................. 
TRANSFORMER, POWER Т-1..................................... 
VOLTMETER .MV-1;..... iiie tette ters 


GROUP 1040 - FIGURE 104 
PNEUMATIC PRESSURE STANDARD 
MIS-30859 (18876) 


TRANSDUCER, PRESSURE DIFFERENTIAL ............... 


GROUP 1050 - FIGURE 105 

DECADE SYNCHRO-RESOLVER STANDARD 
7916294 (18876) 

DSDR-3237 (88869) 


FUSE, CARTRIDGE ს” eds ssd is 
FUSEHOLDER, EXTRACT O.LL ee rr rr nan 


GROUP 1060 - FIGURE 106 
TUNING FIXTURE CALIBRATOR 
7916741 (18876) 


CABINET, ELECTRICAL. 
CONNECTOR, ВҺЕСЕРТАСІ......................... 
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(6) 
ОТҮ 


— აა мю ~ 


—— la cla la c 
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SECTION Il 
(1) (2) 
ITEM SMR 
NO CODE 
30 PAHZZ 
40 PAHZZ 
50 | PAHZZ 
60 | PAHZZ 
70 | PAHZZ 
80 | PAHZZ 
90 | PAHZZ 
100 | PAHZZ 
110  PAFZZ 
120 | PAHZZ 
10  PAFZZ 
20  PAFFF 
15  PAFZZ 
20 PAFZZ 
30  PAFZZ 
40 PAFZZ 
50  PAFZZ 
60  PAFZZ 
70 PAFZZ 
80  PAFZZ 
90  PAFZZ 
100 РАҒ27 
110  PAFZZ 
120 PAFZZ 
130  PAFZZ 
140  PAFZZ 
150  PAFZZ 


(3) 
FSCM 


24355 
04713 
24655 
96906 
81349 
81349 
83330 
96906 
96906 
79061 


07239 
07239 


71590 
31361 
71590 
56289 
75915 
81349 
81349 
12464 
07047 
28480 
81349 
81349 
32559 
28480 
00724 


(4) 
PART 
NUMBER 


AD741LN 
MC1554G 
1971-9605 
MS35649-242 
PBO1FA02 
PBO1FA01 
8345 
MS35206-226 
MS35206-213 
61310 


5599 
23210 


UK20-104 
1660-841 
DD-402 


196D226X9015KA1 


102071 


M3851 0/1 1005BCB 
M38510/10104BGC 


857L0020-5 
10020 
1906-0069 
JAN1N3614 
JAN1N4463 
315-400 
1854-0637 
20-01011-001 


TM 9-4931-700-34P 


(5) 
DESCRIPTION AND USABLE ON CODES (UOC) 


MICROCIRCUIT, LINEAR ............................. 
MICROCIRCUIT, LINEAR LL 
MICROPHONE, CERAMIGC.. ны. 
NUT, PLAIN, НЕХАСОМ. 
POST, BINDING, ELECTR ............................................. 
POST, BINDING, ELECTR ............................................. 
POST, ЕЃЕСТАІСАГ-МЕС............................................. 
»–>– а 
SCREW, МАСНМЕ tan tai aa a iaaa aa Eea 
TERMINAL BUG visne ua cce e itte odes 


GROUP 1070 - FIGURE 107 

MAJOR MEGGER INSULATION TESTER 
7916735 (18876) 

210359 (07239) 


BUMPER; RUBBER unga tan 
TACHOMETER, VIBRATIN FOR PARTS ЅЕЕ............... 
GROUP 1080, FIGURE 108........................................... 


GROUP 1080 - FIGURE 108 
TACHOMETER VIBRATING 
23210 (07239) 


CAPACITOR, FIXED, СЕН............................ 
CAPACITOR, FIXED, СЕН.......................... 
CAPACITOR, FIXED, СЕН... 
CAPACITOR, FIXED, ЕГЕ ............................................. 
FUSEHOLDER, BLOCK rr rr rr sr ana 
MICROCIRCUIT, ПМЕАВ. 
MICROCIRCUIT, LINEAR ............................. 
MOUNTING PAD, ЕГЕСТВ იაია eee 
MOUNTING PAD, ТААМ№І............................................. 
RECTIFIER, ЗЕМСОМОЦ. 
SEMICONDUCTOR ВЕМмІС............................................ 
SEMICONDUCTOR DEVIC.. rn rr rna 
SPACER; PLATE თა”"'"" ხ"" 
TRANSISTOR CER 
TRANSISTOR: tet ete ttd ne dnte ette perra 


2-68 


(6) 
QTY 


სა po BR ა го AH AH AH nu 


—-— ess — — — — — — СЦ 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5910-00-001-7251 
5961-00-001-7513 
5905-00-003-2548 
5905-00-005-2868 


4931 -00-007-1180 
5910-00-007-2002 


5910-00-007-2004 
7510-00-008-0485 
5962-00-009-1323 


5920-00-010-6652 


5910-00-010-8422 
5910-00-010-8721 
5961-00-011-6792 
4130-00-015-1625 
4935-00-018-9840 


5961 -00-022-5670 
5961 -00-022-7632 
5910-00-023-5550 
5910-00-034-5514 
5962-00-035-4364 
5310-00-043-0520 


5920-00-043-2641 


5940-00-044-1583 


5310-00-045-3296 


5310-00-045-4007 


6625-00-045-4367 
6625-00-048-6893 
6625-09-048-6898 
5961 -00-050-2592 
5305-00-051-4503 
5905-00-052-2805 
5305-00-052-8884 
5305-00-052-8867 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


6625-00-053-1462 
5310-00-057-0573 
5910-00-056-0141 
5310-00-058-1626 
5961 -00-059-2904 


5305-00-059-4544 
5305-00-059-4553 


5305-00-059-8428 
5310-00-059-9267 
5905-00-060-3731 


5905-00-061-0739 
5905-00-061-2089 
5910-00-062-1462 
6145-00-062-5699 
5905-00-062-7142 
5935-00-063-7190 
9150-00-064-4138 
5910-00-067-4202 


5961-00-068-1985 
5305-00-068-5401 
5305-00-068-5410 
5961-00-068-9130 
5961-00-069-3641 
5910-00-071-1846 
5905-00-071-7435 
5905-00-072-0583 
5905-00-072-0674 
4935-00-073-3112 


4935-00-073-3113 
4931-00-078-2918 
4931-00-078-2919 
4931-00-078-2925 
4931-00-078-2926 
5905-00-078-8086 
5910-00-079-0761 


ТМ 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
60 140 
98 230 

3 70 
46 50 
9 450 
10 290 
51 370 
41 40 
34 40 
39 60 
51 220 
46 190 
46 60 
9 410 
10 270 
66 270 
75 80 
66 280 
51 210 
77 20 
41 100 
69 350 
47 480 
95 140 
24 50 
55 10 
65 180 
59 220 
55 260 
82 310 
79 130 
82 50 
18 30 
66 160 
18 40 
6 10 
9 10 
10 10 
21 10 
31 20 
34 10 
66 10 
99 30 
99 10 
68 400 
68 390 
68 410 
68 420 
19 380 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5935-00-079-3174 
5960-00-079-4863 
5910-00-079-5672 
5940-00-080-6160 
5961 -00-083-3239 
5910-00-085-0825 
5355-00-085-1029 
5961 -00-087-4063 
5961 -00-087-6047 
5961 -00-087-9714 
6135-00-100-8890 
5961-00-103-1566 
5905-00-104-0822 


5961-00-104-1398 
5905-00-104-5756 


5905-00-104-8330 
5905-00-104-8331 
5905-00-104-8332 


5935-00-104-8335 


5905-00-104-8336 


5905-00-104-8337 
5905-00-104-8343 
5905-00-104-8346 
5935-00-104-8348 


5905-00-104-8350 


5915-00-104-8352 
5905-00-104-8358 


5905-00-104-8360 
5905-00-104-8363 
5961-00-105-7636 
5905-00-105-7764 
5905-00-105-7767 
6625-00-106-0645 
5905-00-106-1248 
5905-00-106-1273 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIG. 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5905-00-106-1273 
5905-00-106-1282 


5905-00-106-1356 
5905-00-106-1357 


5905-00-106-3666 
5905-00-106-3668 


5962-00-106-4287 
5905-00-106-9344 


5905-00-106-9347 
5905-00-106-9348 


5905-00-106-9351 
5905-00-106-9356 
5905-00- 107-0656 
5905-00-108-6922 
5905-00-110-0196 


5905-00-110-0310 


5905-00-110-0388 


5905-00-110-0993 


5905-00-110-7620 


5905-00-110-7622 
5905-00-111-1679 
5905-00-111-4727 


5905-00-111-4734 
5905-00-111-4735 


TM 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
67 60 
9 380 
47 220 
67 45 
97 160 
11 220 
69 130 
98 150 
11 200 
70 150 
98 120 
69 190 
82 250 
9 370 
55 60 
65 30 
67 65 
80 150 
52 70 
47 230 
52 80 
97 140 
9 170 
70 140 
70 160 
67 70 
3 320 
64 50 
65 40 
68 170 
80 110 
55 70 
68 210 
11 210 
61 260 
69 120 
98 130 
19 200 
52 90 
67 75 
68 60 
11 190 
69 200 
70 170 
70 180 
98 145 
40 30 
69 210 
80 220 
55 80 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-111-4736 
5905-00-111-4738 


5905-00-111-4740 
5905-00-111-4741 
5905-00-111-4742 
5905-00-111-4744 
5905-00-111-4753 
5905-00-111-4845 
5905-00-111-4852 
5905-00-111-4858 


5935-00-111-8357 


5905-00-113-4856 
5905-00-113-4860 
5910-00-113-5286 
5910-00-113-5467 
5910-00-113-5499 


5905-00-114-0708 


5905-00-114-0710 
5905-00-114-5339 
5905-00-114-5378 
5905-00-114-5388 
5905-00-114-5393 


5905-00-114-5398 


5905-00-114-5407 
5905-00-114-5416 
5905-00-114-5417 


5905-00-114-5425 
5905-00-114-5428 
5905-00-114-5438 
5905-00-111-5456 
5905-00-114-5489 
5962-00-115-1839 
5910-00-115-3412 
5905-00-115-3560 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIG. 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5905-00-115-7158 
5905-00-116-2394 
5305-00-116-5021 
5905-00-116-8555 


5905-00-116-8557 
5905-00-116-8558 


5905-00-116-8561 


5905-00-116-8562 
5905-00-116-8563 
5905-00-116-8566 
5905-00-116-8567 
5905-00-116-8568 
5905-00-116-8509 
5905-00-116-8570 
5905-00-119-8768 
5905-00-119-8811 
5905-00-119-8612 
6135-00-120-1020 


6135-00-120-1030 
5999-00-121-2034 


5905-00-121-9859 


5905-00-121-9923 
5905-00-121-9932 
5905-00-122-0004 
5330-00-122-7414 
5905-00-126-6683 
5905-00-126-6661 
5910-00-127-1668 
5961-00-127-9026 
5910-00-128-3882 
5961-00-128-6250 
5940-00-130-8081 
5340-00-132-3672 
5330-00-133-6070 
6680-00-133-7854 
5962-00-133-9031 
5961-00-134-6861 
5905-00-135-3973 
5905-00-135-6046 
5905-00-135-6500 


ТМ 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
94A 260 
69 260 
98 160 
11 240 
70 220 
55 130 
9 330 
52 160 
68 120 
19 110 
55 140 
68 190 
52 170 
47 270 
67 85 
19 120 
65 60 
9 320 
55 150 
70 240 
11 250 
70 230 
2 10 
59 10 
2 40 
82 230 
85 40 
9 310 
52 180 
64 70 
52 190 
69 270 
69 280 
91 40 
11 280 
39 50 
94 40 
2 340 
3 60 
65 200 
60 190 
94 120 
81 50 
26 10 
106 40 
79 90 
11 270 
69 290 
9 200 
10 240 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-135-6500 
5905-00-136-8431 
5961-00-137-4608 
5961-00-138-1052 
5905-00-138-1283 
5920-00-138-1655 
5330-00-140-4836 
5310-00-140-4894 
5905-00-141-0591 


5905-00-141-0592 


5905-00-141-0593 


5905-00-141-0594 
5905-00-141-0595 


5905-00-141-0596 


5905-00-141-0598 


5905-00-141-0600 


5905-00-141-0726 
5905-00-141-0741 
5905-00-141-0743 
5905-00-141-1071 


5905-00-141-1116 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5905-00-141-1116 
5905-00-141-1130 


5905-00-141-1132 
5905-00-141-1165 


5905-00-141-1168 


6240-00-143-3107 
5940-00-143-4771 


5940-00-143-4774 
5940-00-143-4780 
5910-30-144-4381 
5970-00-144-7784 
6210-00-145-1426 
5961 -00-146-3979 
5905-00-147-2062 
5305-00-147-3230 
5962-00-147-4455 
5962-00-147-4456 
5962-00-147-4468 
5962-00-147-4470 


5962-00-147-4493 
5961 -00-148-4459 
6625-00-149-9288 
5305-00-150-3408 
5340-00-151-6008 


5940-00-151-9357 
5999-00-152-9304 
5905-00-153-4354 
5905-00-155-0081 


TM 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
67 105 
9 260 
55 190 
67 110 
80 190 
69 310 
9 250 
10 190 
19 170 
66 200 
67 115 
68 90 
80 210 
19 140 
47 300 
64 80 
65 130 
67 120 
68 270 
73 130 
80 180 
97 150 
51 140 
47 530 
51 390 
53 60 
47 540 
70 30 
61 140 
98 95 
74 150 
2 180 
55 300 
76 80 
76 90 
76 140 
76 130 
84 10 
86 30 
77 60 
68 10 
40 110 
14 10 
15 10 
41 80 
75 48 
68 160 
9 210 
10 170 
66 220 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5905-00-155-3966 
6240-00-155-7857 
6240-00-155-7864 
6240-00-155-8706 
6240-00-155-8714 
5905-00-155-9984 
6105-00-156-3738 
5962-00-163-4166 
6145-00-164-7033 
5962-00-165-0376 
5935-00-165-3337 
5935-00-165-3342 
5330-00-166-0967 
5330-00-166-8402 
5310-00-167-0721 
5310-00-167-0816 


5310-00-167-0818 


5310-00-167-0820 
5310-00-167-0834 
5962-00-172-8266 
5905-00-173-1119 
5935-00-173-4417 
5325-00-174-5317 
5905-00-174-5516 
5962-00-175-8943 
6105-00-177-3662 
5910-00-177-4334 
5960-00-179-4446 
5910-00-180-4038 
5961-00-184-7435 
5330-00-184-9525 
5910-00-185-9581 
5935-00-185-9624 
5960-00-188-3602 
6130-00-188-3699 
5905-00-189-2454 
5905-00-189-2467 
5905-00-192-3497 
5905-00-192-3933 
5910-00-192-7180 
5962-00-193-0329 
5905-00-193-6861 
5310-00-193-7577 


5310-00-194-0634 
5905-00-195-8486 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5905-00-195-8486 


5945-00-196-0214 
5961 -00-199-6008 


5920-00-199-9498 
5935-00-201-5979 
5305-00-206-2509 
5305-00-207-4016 
5305-00-207-4017 
5310-00-208-3786 
5310-00-209-0786 
5310-00-209-0788 
2920-00-217-9118 


5910-00-225-7329 


5306-00-225-8500 
5970-00-225-8549 
5305-00-225-9451 
5305-00-225-9892 
5961 -00-226-5134 
5910-00-226-6813 
5920-00-227-6179 


5905-00-228-5506 
5905-00-228-6088 
5920-00-228-7882 
5930-00-231-1491 
6145-00-231-6251 


9150-00-231-6689 
6625-00-232-0893 
6625-00-232-0894 
5905-00-232-9844 
5905-00-233-0849 
5935-00-233-2283 
5960-00-233-5441 
5935-00-233-6728 
3030-00-233-8050 
5315-00-234-1626 
5962-00-236-8185 
5910-00-236-8745 
6240-00-237-3750 
6145-00-237-4598 


5961-00-238-3824 


5310-00-238-7850 


ТМ 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
19 300 
66 260 
75 150 
68 340 
80 430 
11 80 
47 470 
27 50 
49 120 
49 130 
98 115 
61 440 
61 430 
79 30 
92 20 
11 20 
65 10 
51 10 

8 40 
59 230 
49 140 
75 110 
78 50 

9 130 

105 10 
69 320 
67 125 
76 30 
92 30 
34 130 
47 590 
55 470 
90 20 
93 90 
93 120 

94A 120 
94 220 
98 90 
83 10 
94 80 
75 5 
51 200 
77 170 
98 25 
10 140 
47 600 
55 480 
82 380 
86 90 
94 170 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


4310-00-241-2409 
5961-00-241-3423 
5935-00-243-8214 
5935-00-243-8217 
5961-00-246-2427 
5905-00-246-8695 
5905-00-246-9394 
5905-00-246-9395 


5905-00-246-9396 
5910-00-247-2075 
4931-00-247-3306 
4931-00-247-3307 
4931-00-247-3308 
5905-00-247-8732 
5905-00-247-8737 
5330-00-248-0821 
5330-00-248-0829 
4931-00-248-1923 
5905-00-250-7481 
5905-00-252-1046 
5330-00-252-2126 
4931-00-252-5600 
4931-00-252-5607 
6685-00-252-6656 
5305-00-253-5608 
5962-00-256-0344 
5905-00-256-8854 
5961-00-261-7232 
5960-00-262-0151 
5960-00-262-0286 
5913-00-263-0457 
5940-00-269-2219 


5940-00-269-2220 


5970-00-269-7037 
5310-00-274-8710 
5325-00-276-6040 
4730-00-278-3912 
5905-00-279-2300 
5905-00-279-3525 
4820-00-279-7841 
5920-00-280-4960 
5920-00-280-5066 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5920-00-280-5066 


5910-00-280-8393 
5920-00-280-9320 
6850-00-281-1985 
5935-00-283-3394 
6145-00-284-0624 


6145-00-284-0627 


6145-00-284-0628 


6145-00-284-0629 


6145-00-284-0630 
6145-00-284-0648 
6145-00-284-0816 
6145-00-284-0839 
5962-00-284-6649 
5920-00-284-9220 
5920-00-284-9494 
5962-00-288-6393 
6145-00-295-0819 


6145-00-295-0834 
6145-00-293-0836 
6145-00-295-1253 
6145-00-295-1255 
6145-00-295-1256 


6145-00-295-1300 


6210-00-295-2642 
5920-00-296-0448 
5930-00-296-9336 
5910-00-299-2276 
6240-00-299-3404 
5905-00-303-9914 
5905-00-311-5869 
5962-30-318-2224 
5905-00-318-3039 
5930-00-332-0138 
6625-00-332-0436 
2920-00-336-1702 
5962-00-341 -0544 
5305-00-342-0889 
4130-00-350-8314 
5920-00-356-2185 


TM 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
73 40 
82 220 

8 20 
47 110 
90 10 
51 60 
34 140 
47 610 
55 490 
34 150 
55 500 
47 620 
55 510 
34 160 
47 630 
55 520 
47 640 
34 170 
34 180 
34 190 
77 160 

3 270 
75 45 
78 140 
34 210 
51 550 
47 650 
34 220 
34 240 
34 260 
34 270 
47 660 
34 280 
47 670 
30 30 
80 70 
47 500 
78 40 
47 150 
19 250 

2 120 
77 140 
69 90 

102 60 

102 10 
64 10 
77 130 
88 10 
42 40 

7 10 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5910-00-361-8667 
6660-00-366-9002 
6685-00-368-8469 
5905-00-369-6923 
5905-00-369-6929 
5962-00-369-7607 


5962-00-369-7621 
5962-00-372-0476 
5330-00-400-2493 
5905-00-400-4601 
5905-00-401-2915 
5905-00-401-2918 
4931-00-402-5209 
4931-00-402-5210 
5910-00-402-7075 
5910-00-403-2449 
5910-00-403-8427 
5330-00-404-3152 
5905-00-404-5939 
5905-00-405-8354 
4931-00-406-1511 
5930-00-406-8746 
4931-00-407-2620 
4931-00-407-2621 
4931-00-407-2624 
4931-00-407-2625 
5935-00-407-5462 
5905-00-407-6311 
5962-00-408-9817 
5961-00-408-9818 
5950-00-409-0938 
5305-00-409-2155 
5930-00-409-2307 
5905-00-409-5605 
5910-00-410-9782 
5905-00-412-0527 
5961-00-412-0650 
5910-00-412-9235 
5330-00-414-4250 


5310-00-415-2223 
6150-00-419-4305 
5962-00-421-0113 


4931-00-421-1623 
4931-00-421-1624 
5930-00-421-6406 
5330-00-421-9587 
5961-00-421-9609 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5961 -00-422-3466 
5905-00-422-3864 
5935-00-425-9920 
5330-00-427-6801 
5961 -00-428-3355 
5120-00-430-0638 
5962-00-430-7298 


5905-00-432-0381 
5905-00-432-0386 
5905-00-432-6375 
5905-00-432-6410 


6150-00-433-1104 
5905-00-433-1198 
5961-00-433-5808 
5905-00-435-1718 
4931 -00-435-4598 
5905-00-435-4636 
5905-00-435-6374 
5905-00-435-6564 
5961 -00-437-6697 
4931 -00-438-1601 
5310-00-438-1686 
6625-00-438-3756 
6625-00-438-3760 
4931 -00-438-6993 


4931 -00-438-6994 
6940-00-439-2365 
3010-00-439-2369 
4931 -00-443-0397 
5330-00-443-0432 
5961 -00-444-6687 
5910-00-445-2682 
5355-00-447-0082 
5905-00-447-9783 
493 1-00-454-8284 
4931 -00-454-9901 
4931 -00-454-9905 
5961 -00-455-0795 
5355-00-455-2852 
5961 -00-455-4441 
5330-00-455-5863 
4931 -00-455-9375 
5905-00-455-9470 
5905-00-456-0577 
4931 -00-456-1645 
5961 -00-458-9516 
4931 -00-460-6012 


TM 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
74 110 
12 120 
98 65 
59 60 
76 60 
68 50 
76 100 
77 90 

94A 230 

94A 130 

94A 110 
67 170 
82 320 
82 20 
19 280 
76 310 
98 135 
39 120 

1 170 
70 260 
55 200 
68 380 
42 10 
50 50 
93 100 
93 110 
12 50 

100 10 
12 20 
75 220 
75 15 
20 10 
50 20 
75 200 
60 120 
94 140 
69 100 
28 10 
42 30 

1 90 
74 100 
61 150 

9 460 
50 30 
26 60 
12 80 

101 10 
28 20 
76 290 
19 90 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


4931 -00-460-6017 
6940-00-461-1477 
5961 -00-465-4405 
5910-00-465-9754 
5905-00-469-2870 
5935-00-470-8901 
4310-00-471-8532 
5910-00-472-5006 
5905-00-473-2655 
5905-00-473-2656 
5905-00-473-2666 
5961 -00-473-3162 
5961 -00-473-3163 


5920-00-474-6125 
5930-00-476-9679 
5905-00-477-1201 
4931 -00-478-0302 
4931 -00-478-0304 
4931 -00-478-0310 
4931 -00-478-0320 
5905-00-478-7366 


5910-00-480-4048 
5910-00-480-4049 
5910-00-480-6894 
9150-00-480-7869 
5910-00-481-1153 
5910-00-481-1202 
5935-00-481-5560 
5905-00-481-8048 
5935-00-482-5036 
5935-00-483-3752 
5905-00-484-0268 
5905-00-484-0277 
5905-00-484-3638 
5905-00-485-4545 


5905-00-485-4554 
5961-00-485-8773 
5950-00-489-6981 
5961-00-489-7004 


5930-00-490-4829 
5905-00-490-7983 
5961-00-491-2348 
5961-00-491-2569 
6625-00-491-5200 
5910-00-491-8825 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5950-00-492-5416 
5962-00-493-5968 
5961 -00-494-5023 
5910-00-495-2504 
5905-00-496-8902 
5905-00-498-0490 
5999-00-498-2035 


5905-00-501-7314 
5905-00-502-2972 
5905-00-502-2975 
5935-00-502-7111 
5940-00-502-8806 
5960-00-503-4498 
5960-00-503-4880 
5905-00-504-7058 
5905-00-506-6475 
5910-00-513-2867 
4931 -00-514-0530 
4310-00-515-0554 
5310-00-515-8058 
5920-00-518-1790 
5935-00-518-8696 
5330-00-527-7025 
6680-00-527-7137 
3030-00-528-4269 
3010-00-528-8229 


5910-00-532-0046 
5905-00-539-2567 
6145-00-542-6821 
5910-00-542-7362 
5961 -00-543-0490 
5305-00-543-2024 
5310-00-543-2410 


7920-00-543-6492 
5330-00-543-7090 
5330-00-543-7092 
5330-00-545-6835 
6145-00-548-1030 
6145-00-548-2962 
6145-00-548-2966 
6145-00-548-2975 
4330-00-548-3112 
5930-00-548-5405 
5930-00-548-9447 
493 1-00-5511 -2993 
5930-00-552-1009 
6145-00-553-7822 


TM 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
24 140 
82 260 
75 130 
80 20 
80 270 
80 290 
82 240 
85 50 

3 390 
2 150 
2 190 
81 20 
53 50 
76 20 
3 210 
97 200 
2 110 
80 10 
5 20 
95 170 
51 410 
75 40 
6 40 
58 30 

107 135 
95 20 
10 70 
66 80 
68 40 
68 290 
34 290 
70 40 
70 290 

4 40 
40 160 
61 420 
90 30 
58 140 
58 150 
59 150 
34 300 
51 560 
34 310 
51 570 
95 70 
39 130 
47 490 
95 190 
73 170 
51 50 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


6135-00-553-7995 
5905-00-553-8079 
5920-00-556-0144 
5961 -00-556-2091 
5905-00-556-3350 
5935-00-556-7480 
5305-00-558-4887 
5310-00-559-0070 
6150-00-562-3507 
6685-00-566-5252 
3020-00-566-9548 
5920-00-568-0926 


5905-00-573-5690 
5340-00-575-5399 
5310-00-576-5752 


5961 -00-577-6214 
5905-00-578-2551 
5310-00-579-0079 


5330-00-579-3158 
5330-00-579-7911 
5330-00-579-7916 
5920-00-581-7957 
5330-00-582-2133 
5310-00-582-5965 
5935-00-583-2297 
5330-00-584-0265 
5330-00-584-0266 
5310-00-584-7762 
5330-00-585-9771 
5935-00-590-6997 
5910-00-594-0655 


5310-00-595-6761 
5905-00-595-8749 
5905-00-595-8918 
5905-00-595-8925 
5905-00-595-8926 
5905-00-595-8928 
5905-00-595-8929 
5905-00-595-8935 
5310-00-596-7691 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIG. 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


5310-00-596-7693 
5905-00-597-2870 
5905-00-597-2872 
5905-00-597-2873 
5905-00-597-2874 
5930-00-603-7698 
5910-00-605-3385 
5960-00-615-0059 
5930-00-615-1383 
5310-00-616-8660 
5950-00-617-4203 
5961 -00-617-5668 
5920-00-617-8418 
5330-00-618-5902 
5310-00-619-4376 
5355-00-619-4668 
5960-00-624-4718 
4931 -00-629-2849 
4931 -00-629-2851 
6685-00-630-4747 
5310-00-631-1294 


5365-00-633-5554 
6145-00-635-0096 
6145-00-635-3957 
6145-00-635-4520 
6145-00-635-9382 
6145-00-635-9388 


5305-00-638-0502 
5310-00-638-2605 
5945-00-642-5318 
5935-00-644-6479 
5950-00-645-9340 
5935-00-655-1427 
5930-00-655-1508 
5930-00-655-1514 


5930-00-655-1515 
5930-00-655-1575 
5935-00-660-6191 
5930-00-661-0995 
5905-00-665-9737 
5910-00-668-5580 
5961 -00-669-6884 


4920-00-674-5828 
5901-00-675-4538 


TM 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
61 400 
16 50 
17 20 
17 30 
17 50 
98 190 
60 130 

3 220 
11 310 
98 110 
70 370 
69 420 
51 110 
58 120 
51 150 
47 140 

3 230 
96 20 
96 10 
59 310 
47 160 
51 160 
60 400 
51 580 
51 540 
34 320 
51 590 
34 330 
55 550 

1 180 
64 40 

3 310 

3 180 
47 550 
81 60 

3 420 
30 50 
64 120 
81 70 
51 380 
51 90 
67 230 

2 260 
61 40 
19 400 
24 110 
55 400 
74 70 
25 60 
69 440 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5910-00-677-2311 


5355-00-680-1357 
5930-00-681-6699 
5940-00-681-9682 
6240-00-682-3411 
4931-00-682-8040 
5910-00-683-3152 
5940-00-683-4339 
5950-00-683-7945 
5330-00-684-3420 
5355-00-685-4801 
5935-00-685-9421 
5355-00-687-2917 
9150-00-687-8339 
5950-00-688-2881 


5930-00-690-0824 
6210-00-690-1569 


5930-00-691-1606 
5961-00-708-7130 
5961-00-712-5578 
5910-00-712-8659 
5365-00-715-1152 
5905-00-715-5546 
5905-00-715-9613 
5905-00-715-9614 
5905-00-715-9616 
5305-00-716-8001 
5910-00-717-0169 
5305-00-719-5339 
5305-00-719-5342 
5935-00-721-1081 
5910-00-721-2030 
5305-00-721-3411 
5961-00-723-3602 
5310-00-725-4712 
5910-00-725-4795 
5910-00-726-1537 


5905-00-726-8488 
5945-00-729-1358 
5960-00-729-6963 
5930-00-729-7789 
5910-00-730-4730 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIG. 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


l-10 


STOCK NUMBER 


5310-00-732-0558 
5960-00-738-2062 
5305-00-744-3728 
5961-00-752-6121 
6145-00-754-8124 
6145-00-756-0465 


6145-00-756-2917 
6145-00-756-2960 
6145-00-756-2961 
6145-00-756-2965 


6145-00-756-3211 
6145-00-756-3213 
6145-00-756-3215 
6145-00-756-3509 
5920-00-758-7785 
5910-00-760-7919 
4935-00-761-8900 


5910-00-762-2945 
5306-00-763-3318 
5305-00-763-6960 
5305-00-763-6962 
5305-00-763-6963 
6240-00-763-7744 
5905-00-763-9096 
5905-00-763-9100 
5905-00-763-9116 
5905-00-703-9533 
5961-00-764-2572 


5355-00-767-9444 
5310-00-773-7624 
6625-00-778-5213 
5905-00-779-1218 
5940-00-779-2257 
5961-00-785-2776 
5999-00-789-3794 
5920-00-793-4592 
5905-00-794-3741 
6240-00-797-4325 
6240-00-797-4370 
5935-00-802-1800 
5910-00-806-5578 
6145-00-806-8075 


ТМ 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
58 10 
51 100 
48 20 
24 120 
34 340 
34 250 
55 530 
51 530 
51 600 
51 610 
34 230 
55 540 
51 620 
51 520 
51 510 
34 200 

103 20 
61 90 

6 20 
9 20 
21 20 
31 10 
66 20 
99 20 
70 80 
46 20 
8 350 
18 50 
8 330 
97 90 
14 30 
15 30 
13 20 
19 340 
80 490 
80 520 
94 130 
98 205 
2 360 
2 100 
47 510 
69 470 

94A 70 
77 40 
69 80 
39 10 
39 20 
81 30 
82 40 
41 110 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5910-00-809-4507 


5913-00-810-3819 
5910-00-810-4849 
5905-00-811-4419 
5961 -00-813-7283 


5935-00-813-9127 
5962-00-816-8815 
6145-00-81 7-3597 
5340-00-818-5682 
5910-00-821-7028 
5970-00-822-2775 


5910-00-822-8214 
5935-00-823-0217 
6145-00-825-2429 
5975-00-825-5421 
5910-00-826-1162 
5905-00-826-5252 
5961 -00-828-0719 


5961 -00-828-0723 


5910-00-828-7621 
5961 -00-828-8705 
5940-00-829-1330 
5310-00-829-9981 
5910-00-832-5724 


5961 -00-832-9138 
5961 -00-833-3043 
5305-00-833-8966 
5935-00-833-9866 
5935-00-835-0510 


5910-00-835-1802 
5910-00-835-2734 
5910-00-835-2945 
5910-00-835-2961 
5910-00-835-3517 
5910-00-835-7664 
5961 -00-836- 1887 
6135-00-836-7239 
6145-00-839-7665 
5940-00-840-0139 
6145-00-840-0966 
5961 -00-840-5466 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


STOCK NUMBER 


4820-00-840-8761 
5910-00-841-7972 
5940-00-842-6483 


5961 -00-842-9864 


5910-00-843-0354 
5905-00-843-1201 


5961 -00-845-6458 
5961 -00-646-7338 
5905-00-847-3969 
5935-00-847-4641 
5961 -00-847-6841 
5961-00 848-7007 


5935-00-848-9562 
6120-00-849-2588 
5961-00-849-4186 
5355-00-849-8919 
5961 -00-850-7646 
5905-00-850-9058 
5961 -00-850-9438 
5910-30-851-0317 
5910-00-851-0361 


5910-09-851-8438 
5961-00-852-5174 
5961-00-852-7549 
5961-00-853-1065 
5961-00-853-1079 


5305-00-854-9351 
5920-00-855-2054 
5930-00-856-0289 
5355-00-858-1200 
5930-00-858-7431 
4730-00-858-7465 
5940-00-858-9561 


5305-00-860-6597 
6685-00-861-0477 
6685-00-861-0481 
6810-00-865-2055 
5935-00-665-4174 


ТМ 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
91 60 
80 40 

1 70 

106 80 
11 300 
76 10 
82 360 
82 370 
86 70 
97 240 

94A 10 

68A 20 

68B 20 
76 260 
80 560 

3 360 
46 180 
80 510 
67 190 
76 230 
18 10 

103 50 
69 430 
59 90 
69 450 

2 310 
79 80 
9 90 
9 70 
23 50 
3 50 
40 130 
80 350 
80 340 
55 440 
56 50 
70 350 
12 170 
67 5 
70 330 
4 20 
80 390 
59 120 
10 150 
66 150 
59 260 
59 80 
59 300 
30 10 
98 180 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5962-00-865-4625 
5905-00-865-7856 
5961 -00-866-0476 
5961 -00-866-5454 
5961 -00-868-6154 
4310-00-871-1729 
5961 -00-873-0867 
5950-00-873-5676 
5905-00-874-0147 


5962-00-874-5886 
5970-00-875-0810 
5920-00-875-4100 
5935-00-877-8668 
5920-00-879-3617 
5905-00-879-5878 
5905-00-879-7534 
5960-00-880-0457 


5961 -00-881 -0334 
5961 -00-881-0335 
5920-00-881-4636 


5961-00-882-4566 
6240-00-882-8487 
5306-00-883-9838 
5355-00-885-4124 
5905-00-889-0444 
5905-00-889-0445 
5305-00-889-2997 


5305-00-889-2999 
5305-00-889-3000 


5305-00-889-3001 


5305-00-889-3116 


5910-00-885-4317 
5961-00-890-9707 
5935-00-891-4204 
5961-00-891-8478 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


l-12 


STOCK NUMBER 


5961-00-892-0734 
5961-00-892-0800 


5961-00-892-3361 
5961-00-892-3801 
5961-00-892-8706 


5935-00-892-9035 
5920-00-892-9311 


5310-00-893-6324 
5310-00-893-6325 
4310-00-894-3636 
5340-00-896-1082 
5961-00-898-1479 
5905-00-898-1829 
5950-00-899-2732 
5935-00-899-8314 
6685-00-900-0283 
5961-00-900-3552 
5305-03-901-2101 
5961-00-901-4862 


5905-00-902-1111 
5961-00-902-1177 
5910-00-902-6449 
5910-00-902-9705 
5360-00-903-1204 
5905-00-903-6195 
5905-00-903-6196 
5961-00-904-2540 


5905-00-904-4412 
5910-00-905-2431 
5961-00-905-2926 
6210-00-905-3725 
5961-00-905-4763 
5961-00-905-9394 
5910-00-910-7131 
5330-00-911-3572 
5305-00-912-4833 
6240-00-912-5186 
5340-00-913-6127 
5910-00-914-0794 


5905-00-914-2096 
5905-00-914-2441 
5910-00-914-3455 


TM 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
67 200 
19 430 
24 190 
56 60 
76 270 
64 130 
11 330 
82 390 
64 20 
43 40 
67 10 
59 140 
59 320 
95 200 
51 70 
80 90 
69 370 

3 430 
44 10 
42 20 
70 360 
27 60 
68 360 
85 80 
80 230 
86 80 

3 30 

3 130 
91 70 

9 420 

9 430 
75 180 

94A 320 

94A 100 

3 80 
80 420 

3 290 
80 480 
97 270 
74 10 
95 100 
39 70 
75 55 
91 10 
10 60 
66 70 

8 300 

8 270 
24 40 
68 20 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5961 -00-914-9740 
5340-00-915-2342 
5961-00-91 7-0660 
5961-00-917-3478 
5905-00-918-7660 
5905-00-921-3485 
6650-00-924-2346 
5961 -00-924-6981 
5905-00-925-1394 
5910-00-925-1747 
5961 -00-928-1006 
5305-00-928-2516 
5961 -00-928-5637 
5961 -00-929-5014 
5961 -00-930-0074 


6210-00-930-9983 
5935-00-931-6923 
5930-00-931-6928 
5905-00-931-6980 
5935-00-932-0482 
5961-00-932-0511 
5961-00-932-0554 
5961-00-932-0555 
5910-00-933-4005 
5999-00-933-5441 
5355-00-933-5677 


4810-00-934-8637 
5310-00-934-9739 


5310-00-934-9747 


5310-00-934- 9751 


5310-00-934-9758 
5310-00-934-9761 
5310-00-934-9763 


5962-00-935-0162 
6505-00-935-4022 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


1-13 


STOCK NUMBER 


5905-00-935-8539 


5905-00-935-8540 
5905-00-935-8543 
5905-00-935-8545 
5910-00-936-3930 
5965-00-936-7863 
5365-00-937-0638 
5910-00-937-1328 


5910-00-938-1277 
5935-00-938-4613 
5905-00-941-7693 
5905-00-941-7694 
5905-00-941-7695 
5905-00-941-7726 
5905-00-941-7727 
5905-00-941-7728 
5905-00-941-7729 
5905-00-941-7751 
5905-00-941-7752 
5905-00-941-7753 
5905-00-941-7754 
5961-00-942-3982 
4310-00-942-7122 
5340-00-943-6041 
5905-00-944-0730 
5905-00-944-0731 
5935-00-944-7710 


5961-00-946-2056 
5999-00-946-4423 
5910-00-947-2887 
5961-00-947-8263 
5961-00-949-1440 


6150-00-949-9348 


5310-00-950-1310 


5330-00-950-8044 
5360-00-950-8426 
6230-00-951-0228 
5905-00-951-2521 
6240-00-951-3376 
5935-00-951-9661 
5935-00-951-9663 
5935-00-951-9664 
5910-00-952-0467 
5999-00-953-5137 


ТМ 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
55 210 
65 110 
55 220 
65 120 
19 210 
19 50 

106 50 
93 130 
73 20 
85 30 

3 20 
3 190 
8 260 
8 150 
8 230 
8 180 
8 220 
8 250 
8 170 
8 140 
8 200 
8 120 
8 210 

108 110 
95 50 
51 80 

8 240 
8 160 
78 60 
79 20 
75 170 
70 110 

108 20 
74 140 
73 180 
74 120 

3 10 
78 10 
40 140 
46 200 
95 160 
95 220 
59 70 

1 120 
94 150 

4 10 
93 40 
93 50 
56 20 

108 90 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5355-00-953-8880 


5340-00-954-1434 
5910-00-954-9055 
5305-00-957-2635 
5305-00-957-6264 
5305-00-957-6265 
5305-00-957-6266 
5305-00-957-6269 
5305-00-957-6639 
5305-00-958-0662 
5305-00-958-4345 
5305-00-958-4346 
5305-00-958-4352 
5305-00-958-5451 
5305-00-958-5453 


5305-00-958-5477 
5305-00-958-5483 
5305-00-959-1910 
5355-00-959-3161 
4820-00-960-8512 
5330-00-961 -6932 
5310-00-961-6935 
4310-00-961-6972 
5905-00-962-0537 
5910-00-964-5240 
4625-00-965-5911 
6625-00-965-5912 
5961-00-965-5917 
5961-00-965-9594 
5910-00-966-8494 
5985-00-967-4872 
5985-00-967-4878 
5935-00-968-4881 
6135-00-971-8485 


6135-00-973-5633 
5910-00-974-5532 
5905-00-974-6077 
5905-00-974-6079 
5905-00-974-6084 
5961-00-978-5966 


5961-00-978-7660 
5340-00-978-7859 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


FIG. 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


l-14 


STOCK NUMBER 


5340-00-981-1176 
5905-00-981-7513 
5905-00-981-7529 


5310-00-982-5064 
5305-00-983-5338 
5305-00-983-6661 
5305-00-983-6730 
5910-00-984-2845 
5305-00-984-4981 
5305-00-984-4982 


5305-00-984-4983 


5305-00-984-4984 


5305-00-984-4988 


5305-00-984-4992 
5305-00-984-4993 
5305-00-984-6189 
5305-00-984-6191 
5305-00-984-6192 
5305-00-984-6193 


5305-00-984-6194 
5305-00-984-6196 
5305-00-984-6197 
5305-00-984-6208 


5305-00-984-6221 


ТМ 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
49 110 
94A 210 
94 180 
94A 190 
58 20 
46 100 
49 150 
51 270 
97 40 
47 390 
27 30 
60 370 
12 140 
18 60 
40 80 
47 400 
55 280 
61 360 
106 100 
13 30 
14 40 
15 40 
18 70 
60 350 
61 350 
8 340 
27 20 
34 80 
40 70 
47 410 
51 280 
60 340 
61 340 
40 60 
47 420 
47 430 
51 290 
51 300 
61 330 
43 170 
34 90 
51 310 
60 330 
51 320 
46 110 
43 130 
51 330 
46 120 
47 440 
43 80 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5305-00-984-6221 


5305-00-984-6222 


5305-00-984-7341 
5305-00-984-7342 
5305-00-984-7343 
5305-00-984-7351 
5935-00-984-7521 
5340-00-985-6633 
5961 -00-985-9073 


5961 -00-985-9077 
5340-00-987-0006 
5910-00-987-6683 
5910-00-987-6684 
5305-00-988-1167 
5305-00-988-1169 
5305-00-988-1723 
5961-00-988-1912 
5905-00-988-4287 


5305-00-988-7606 
5305-00-988-7614 
5305-00-989-7434 


5305-00-989-7435 


5910-00-990-5177 


5305-00-990-6444 


5930-00-991-180 1 
5305-00-993-0191 


5905-00-993-1176 
5305-00-993-1848 


5305-00-993-1849 
5305-00-993-2459 
5305-00-993-2463 
5910-00-993-8307 
5305-00-995-3442 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


l-15 


STOCK NUMBER 


5310-00-997-1888 
6625-00-997-3156 
5905-00-998-1902 
4931-01-003-2254 
4931-01-003-2255 
4931-01-003-2256 
4931-01-003-2876 
4931-01-003-3852 
5310-01-004-4770 
6150-01-004-8773 
5905-01-004-8791 
5961-01-006-0214 
4931-01-006-6015 
4931-01-006-6016 
4931-01-006-6475 
4931-01-006-6476 
5905-01-006-7680 
5905-01-007-2517 
4931-01-008-5306 
4931-01-008-5307 
5962-01-010-7808 
5905-01-012-7745 
5950-01-017-0760 
5305-01-020-0177 
5962-01-021-2413 
4931-01-023-8077 
4931-01-027-2520 
6625-01-027-6871 
5910-01-029-3822 
5305-01-029-8873 
5910-01-029-8906 
5961-01-032-0318 
6105-01-033-3933 
5905-01-036-1249 
5940-01-036-7384 
4310-01-037-1316 
5910-01-044-0294 
5962-01-047-0094 
5905-01-047-6212 
4931-01-051-1185 
5910-01-053-6833 
5910-01-055-0877 
6625-01-058-1526 
5340-01-062-2231 
6625-01-062-5824 
5999-01-063-4668 
4931-01-064-1702 
5905-01-069-8065 
5961-01-082-1976 
5905-01-085-8100 


ТМ 9-4931-700-34P 


FIG ITEM 
46 70 
2 90 
94A 160 
82 70 
82 100 
82 90 
82 170 
82 140 
89 10 
94 30 
68D 20 
108 120 
82 120 
82 160 
82 130 
82 110 
2 220 
19 360 
82 150 
82 80 
108 70 
69 70 
97 260 
98 175 
98 105 
94 60 
94 230 
97 70 
3 110 
98 165 
3 100 
97 80 
95 150 
67 145 
106 120 
95 10 
60 110 
106 30 
80 300 
67 260 
3 90 
2 50 
97 10 
107 10 
103 10 
108 80 
64 30 
5 10 
108 140 
1 80 


SECTION IV 


STOCK NUMBER 


5365-01 -090-7576 
5961-01-110-1830 
5962-01-113-0832 
6140-01-117-9646 
5330-01-122-2036 
5330-01 -122-2037 
5330-01-122-4614 
5905-01-123-7614 
5330-01-132-2063 
4931-01-133-2156 
5961-01-142-8081 
5920-01-143-4547 
4931-01-147-7122 
6625-01-150-2839 
4931-01-151-2709 
4931-01-152-6736 
3010-01-156-5619 
5905-01-156-5798 
5961-01-159-7433 


5930-01-165-9769 
5961-01-182-3083 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER INDEX 


ITEM 


1-16 


STOCK NUMBER 


TM 9-4931-700-34P 


FIG. ITEM 


SECTION IV TM 9-4931-700-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
24355 AD741LN 5962-01 -047-0094 106 30 
88044 AN960-10 5310-00-167-0818 43 220 
51 420 
53 70 
88044 AN960-10L 5310-00-167-0834 58 160 
88044 AN960-516 5310-00-167-0820 51 430 
88044 AN960-6 5310-00-167-0816 39 140 
61 390 
88044 AN960-8 5310-00-515-8058 51 410 
56394 АРС140С 5910-00-605-3385 60 130 
54907 А86800060 4931-00-454-9905 1 90 
80063 BA30U 6135-00-120-1020 2 10 
59 10 
53553 8J-3H 625-0573М-001 4931 -00-478-0304 26 30 
39317 BP 23 6625-01-150-2839 103 40 
14655 BRH155 5910-00-128-3882 3 60 
14655 BR200-150 5910-00-677-2311 9 30 
9 50 
10 40 
66 60 
14655 BR500-25 5910-00-964-5240 70 20 
14655 BR500-50 5910-00-079-0761 85 20 
16469 B10361-3 5120-00-430-0838 68 50 
71590 B31 47 340 
71590 B46 5905-00-879-7534 47 320 
12464 B57L0020-5 5999-01-063-4668 108 80 
13327 CER71 68 300 
81349 CE11C560F 5910-00-247-2075 47 20 
03797 CF03-ACS-1869 11 120 
81349 CH09A1NC474K 5910-00-925-1747 47 50 
49956 CK1833 83 30 
81349 CK60BX470K 5910-00-822-8214 78 30 
81349 CMR05C100D0DR 5910-01-053-6833 3 90 
81349 CMRO6F102GODR 5910-01-029-8906 3 100 
81349 CMRO6F511GODR 5910-01-029-3822 3 110 
81349 CM15ED330GP3 5910-00-851-0317 9 90 
81349 CM15FD101G03 5910-00-717-0169 70 60 
81349 CM15FD241G03 5910-00-760-7919 61 90 
81349 CM15FD471G03 5910-00-762-2945 70 80 
81349 CM15FD680G03 5910-00-832-5724 9 80 
23 30 
11837 CM20D8015 5910-00-410-9782 23 10 
81349 CM20FD102G03 5910-00-725-4795 70 70 
81349 CM20FD821G03 5910-00-990-5177 9 60 
23 40 
81349 CM30FD752G03 5910-00-851-0361 9 70 
23 50 
81349 СРО5АЗКС105КЗ 60 100 
79172 СР26822 5330-00-404-3152 45 30 
79172 CP30066 45 40 


l-17 


SECTION IV TM 9-4931-700-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
79172 CP40375 45 60 
81349 CP72E1FK205K1 5910-00-974-5532 46 40 
81349 CQR39A1KE104K3P 5910-01-055-0877 2 50 
81349 CQR39A3KB474K3P 5910-01-044-0294 60 110 
81349 CTM104VAJ 5910-00-835-2734 19 70 
81349 CTM224VAJ 5910-00-835-1802 19 60 
81349 CTM224VBJ 5910-00-835-2961 3 140 
81349 CTM473VBJ 5910-00-835-2945 3 150 
81349 CTM473VDJ 5910-00-835-3517 19 80 
71218 CU3002A 5975-00-825-5421 106 10 
00327 C12-4004F 5905-00-811-4419 2 230 
14304 C2851 5910-00-910-7131 74 10 
73445 C426ARF50 5910-00-914-3455 24 40 
68 20 
73445 C426ARH2-5 5910-00-532-0046 68 40 
71984 DC550R 9150-00-687-8339 30 60 
25244 DD-182 5910-00-226-6813 78 50 
71590 DD-301 5910-00-712-8659 47 10 
71590 DD-402 5910-00-835-7664 108 30 
71590 00471 5910-00-299-2276 78 40 
92154 DF30BC 5940-00-269-2219 73 60 
99813 DH4326B 61 380 
72136 DM15-681J 5910-00-683-3152 86 10 
27014 DM8510N 5962-00-106-4287 82 250 
87862 DZ418 52 270 
55 240 
01121 ЕВ1335 80 130 
83701 ЕН400 5561-00-011-6792 68 330 
99120 ЕР50-5С4 5910-00-938-1277 3 20 
81349 FHN19G 5920-00-581-7957 51 120 
81349 FHN26G1 5920-00-892-9311 43 40 
67 10 
81349 FHN26G2 5920-00-875-4100 105 20 
81349 FO2B250V1-1/2A 5920-00-227-6179 9 130 
79172 FP8098 4931 -00-247-3308 45 80 
71400 FRS100 5920-00-879-3617 42 50 
79172 FU3427 4931 -00-247-3307 45 10 
79172 FU3428 4931 -00-247-3306 45 100 
81349 F02A250V1/4A 5920-00-043-2641 24 60 
70 100 
81349 F02A250V2A 5920-00-280-4960 79 40 
81349 F02A250V2AS 5920-00-474-6125 43 30 
81349 F02A250V3-4AS 5920-00-284-9494 75 45 
81349 F02A250V3/8A 5920-00-518-1790 75 40 
81349 F02A250V3A 5920-00-010-6652 3 260 
92 10 
81349 F02B250V1-1/2A 5920-00-227-6179 105 10 
81349 F02B250V1-2A 5920-00-199-9498 11 80 
81349 F02B250V1-2AS 5920-00-280-9320 47 110 
81349 F02B250V1A 5920-00-284-9220 3 270 
81349 F02B250V2A 5920-00-228-7882 76 30 


1-18 


SECTION IV TM 9-4931-700-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 F02B32V5A 5920-00-280-5066 30 20 
73 40 
82 220 
81349 F03B125V10A 5920-00-758-7785 103 20 
81349 F03B32V5AS 5920-00-855-2054 67 5 
81349 F06A250V15A 5920-00-617-8418 51 110 
04386 F53X 5950-00-899-2732 3 430 
24446 GL874 5960-00-503-4498 76 20 
80204 G4T4-1 6240-00-299-3404 47 150 
01121 HB4731 5905-00-072-0563 66 160 
01121 HB5645 5905-00-279-2300 80 170 
90201 HC5020A 5910-00-263-0457 79 10 
95896 НІС10-00-15С 6685-00-368-8469 59 290 
95896 НІС10-10-10-С 5330-00-414-4250 45 20 
95896 НІС10-10-10С 5330-00-414-4250 59 50 
95896 НІС10-10-12А 5330-00-427-6801 59 60 
95896 НІС10-10-138 6660-00-366-9002 59 30 
95896 НІС10-10-22 5330-00-545-6835 59 150 
71400 НКР-НН 103 30 
07294 HLD2010 6210-00-145-1426 98 95 
71590 HML2500 5905-00-155-3966 68 280 
81349 HWC16-19U0 6145-00-806-8075 41 110 
81349 HWC18-19U902 61 530 
81349 HWC18-19U905 61 470 
81349 HWC18-19U906 61 560 
81349 HWC18-19U914 61 570 
81349 HWC18-19U915 61 550 
81349 HWC18-19U916 61 520 
81349 HWC18-19U917 61 510 
81349 HWC18-19U924 61 500 
81349 HWC18-19U94 61 480 
81349 HWC18-19U945 61 490 
81349 HWC18-19U948 61 460 
81349 HWC18-19U956 61 540 
56289 HY520 5910-00-937-1328 73 20 
85 30 
49673 H2462 6130-00-188-3699 47 190 
98003 H985LS1RG 4130-00-015-1625 81 40 
81349 JANTX1N751A 5961-00-104-1398 68 310 
81349 JAN1N1614 5961-00-978-5966 30 40 
67 210 
81349 JAN1N270 5961-00-556-2091 24 100 
81349 JAN1N277 5961-00-669-6884 19 400 
24 110 
55 400 
74 70 
81349 JAN1N3026B 5961-00-853-1065 80 340 
81349 JAN1N3027B 5961-00-849-4186 69 430 
81349 JAN1N30338 5961-00-850-9438 79 80 
81349 JAN1N3049B 5961-00-930-0074 9 440 
10 280 
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SECTION IV TM 9-4931-700-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 JAN1N3191 5961 -00-087-4063 3 410 
81349 JAN1N3612 5961-00-723-3602 97 250 
81349 JAN1N3613 5961-00-059-2904 9 450 
10 290 
51 370 
81349 JAN1N3614 5961-00-942-3982 108 110 
81349 JAN1N3957 5961-00-965-9594 76 200 
81349 JAN1N4245 5961-00-924-6981 70 300 
81349 JAN1N4246 5961-00-914-9740 47 460 
81349 JAN1N4463 5961-01-006-0214 108 120 
81349 JAN1N483B 5961-00-892-0734 67 200 
81349 JAN1N485B 5961-00-840-5466 78 150 
79 100 
81349 JAN1N538 5961-00-577-6214 43 180 
81349 JAN1N540 5961-00-978-7660 79 70 
81349 JAN1N645 5961-00-087-6047 56 40 
81349 JAN1N750A 5961-00-892-3361 76 270 
81349 JAN1N753A 5961-00-752-6121 24 120 
81349 JAN1N754A 5961-00-852-7549 80 350 
81349 JAN1N756A 5961-00-845-6458 76 260 
81349 JAN1N757A 5961-00-833-3043 76 210 
81349 JAN1N821 5961-00-866-5454 97 230 
81349 JAN1N914 5961-00-842-9864 11 300 
76 10 
82 360 
82 370 
86 70 
97 240 
81349 JAN1N937B 5961-00-226-5134 75 110 
81349 JAN1N939B 5961-00-852-5174 40 130 
81349 JAN1N968B 5961-00-848-7007 67 190 
76 230 
81349 JAN2N1302 5961 -00-850-7646 69 450 
81349 JAN2N1305 5961 -00-853-1079 55 440 
56 50 
70 350 
81349 JAN2N1774A 5961 -00-828-8705 43 210 
81349 JAN2N2905A 5961 -00-949-1440 73 180 
74 120 
81349 JAN2N3055 5961 -00-199-6C08 68 340 
80 430 
81349 JAN2N3439L 5961 -00-022-5670 76 300 
81349 JAN2N5109 5961 -00-412-0650 63 10 
81349 JAN2N539A 5961 -00-087-9714 43 200 
02606 JA41J1 5905-00-052-2805 24 210 
01121 JS66045 5905-00-903-6196 9 430 
01121 J66044 5905-00-903-6195 9 420 
15801 KB22J1 5905-01-004-8791 68D 20 
02114 К500100-3В 5950-00-873-5676 65 170 
27014 LM304 5962-00-288-6393 78 140 
27014 LM305H 5962-00-408-9817 78 120 


l-20 


SECTION IV TM 9-4931-700-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
27014 LM311H 5962-00-935-0162 86 50 
27014 LM747D 5962-00-874-5886 98 100 
14933 101343 5962-00-284-6649 77 160 
52101 МАНК-10 4931-01-064-1702 64 30 
04713 MC1554G 5962-00-133-9031 106 40 
04713 MC1566L 5962-00-172-8266 74 50 
04713 MC817P 5962-00-493-5968 82 260 
71400 MDA8 5920-00-296-0448 80 70 
04713 MDA990-3 5961-00-138-1052 97 100 
81349 MILB18-28BTYPEBA58 6135-00-120-1030 2 40 
81349 MILE9500-1GL 6810-00-865-2055 30 10 
81349 MILI23053-5CL1 WHT1-000 5970-00-822-2775 14 20 
15 20 
18876 MIS-12857/16 5962-01-021-2413 98 105 
04713 MJE340 5961-00-828-0719 67 240 
74 170 
04713 MJ4035 5961-00-455-0795 74 100 
18876 MPD1506E16U5 6145-00-756-3215 51 510 
18876 MPD1506E16U6 6145-00-823-2429 51 630 
18876 MPD1506E16U7 6145-00-756-2917 51 530 
18876 MPD1506E16U8 6145-00-635-3957 51 540 
18876 MPD1506E16U96 6145-00-756-3213 51 520 
18876 MPD1506E18U1 6145-00-840-0966 34 360 
18876 MPD1506E18U5 6145-00-839-7665 34 350 
18876 MPD1506E20U2 6145-00-062-5699 41 100 
18876 MPD1506E20U4 6145-00-817-3597 41 90 
18876 MPD1506E22U3 6145-00-756-3509 34 200 
18876 MPD1506E22U6 6145-00-756-2965 34 230 
55 540 
18876 MPD1506T YPEEE12U9 6145-00-756-2961 51 610 
18876 MPD1506TYPEE16U2 6145-00-756-3211 51 620 
18876 MPD1506TYPEE16U90 6145-00-756-2960 51 600 
18876 MPD1506TYPEE22U0 6145-00-756-0465 34 250 
55 530 
14655 MPY2P1 5910-00-115-3412 47 40 
96906 MS15569-3 6240-00-797-4370 39 20 
96906 MS15571-2 6240-00-155-8706 67 25 
96906 MS15593-2 6240-00-143-3107 51 140 
96906 MS15795-802 5310-00-595-6761 55 450 
96906 MS16624-1037 5365-00-715-1152 61 280 
96906 MS16995-2 5305-00-068-5410 55 260 
96906 MS16995-30 5305-00-988-7606 59 250 
96906 MS16995-50 5305-00-988-7614 29 10 
96906 MS16996-1 5305-00-068- 5401 59 220 
96906 MS16996-3 5305-00-959-1910 55 250 
96906 MS16996-31 5305-00-225-9451 59 230 
96906 MS16997-107 5305-00-983-5338 46 100 
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SECTION IV TM 9-4931-700-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
96906 MS16998-44 5305-00-983-6661 49 150 
96906 MS20074-04-21 5306-00-883-9838 46 10 
96906 MS20074-06-30 5306-00-763-3318 46 20 
96906 MS21044B3 5310-00-982-5064 58 20 
96906 MS21262-53 5305-00-833-8966 46 150 
96906 MS21316-47 5305-00-059-8428 46 190 
96906 MS21318-1 88 30 
96906 М521318-9 5305-00-253-5608 88 20 
96906 MS24178-D1 5945-00-729-1358 67 40 
96906 MS24400D6 5310-00-638-2605 64 40 
96906 MS24586-502 60 410 
96906 MS24630-20 5305-00-052-8884 12 150 
96906 MS24630-23 5305-00-854-9351 12 170 
96906 MS24630-24 5305-00-052-8887 12 160 
96906 MS24665-387 5315-00-234-1626 51 200 
96906 MS24674-23 5305-00-207-4016 49 120 
96906 MS24674-24 5305-00-207-4017 49 130 
96906 MS24674-36 5305-00-225-9892 49 140 
96906 MS24680-5 5310-00-059-9267 46 60 
96906 MS25036-103 5940-00-143-4771 47 530 
51 390 
96906 MS25036-108 5940-00-143-4780 47 540 
96906 MS25036-153 5940-00-143-4774 53 60 
96906 MS25100-23 5930-00-655-1508 3 420 
96906 MS25100-30 5930-00-661-0995 67 230 
96906 М525181-1 5940-00-840-0139 53 40 
96906 М525231-313 6240-00-155-8714 67 20 
96906 М525236-323 6240-00-155-7864 59 100 
96906 М525281Е4 5340-00-943-6041 51 80 
96906 М525281Е6 5340-00-915-2342 61 120 
96906 М525281Е8 5340-00-896-1082 51 70 
96906 М527183-4 5310-00-950-1310 40 140 
46 200 
96906 М528774-012 5330-00-543-7090 58 140 
96906 М528774-333 5330-00-543-7092 58 150 
96906 М528775-004 5330-00-585-9771 58 60 
05589 М528775-008 5330-00-579-3158 58 40 
9690 6 М528775-010 5330-00-584-0266 58 70 
96906 М528775-011 5330-00-582-2133 58 80 
96906 М528775-012 5330-00-584-0265 58 90 
96906 М528775-013 5330-00-684-3420 58 100 
96906 М528775-115 5330-00-579-7916 58 50 
96906 М528775-122 5330-00-618-5902 58 120 
05589 М528775-215 5330-00-579-7911 58 110 
96906 М528775-231 5330-00-527-7025 58 30 
96906 М53057-12В 5935-00-283-3394 51 60 
96906 MS3102R18-16SC 5935-00-848-9562 18 10 
96906 MS3106R14S6P 5935-00-721-1081 11 70 
96906 MS35058-22 5930-00-655-1514 30 50 
64 120 
96906 MS35058-23 5930-00-655-1515 81 70 
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SECTION IV TM 9-4931-700-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
96906 MS35059-22 5930-00-655-1575 51 380 
96906 MS351 90-221 5305-00-958-5483 47 380 
96906 MS351 90-225 5305-00-957-6264 4 50 
96906 MS351 90-227 5305-00-059-4544 41 40 
96906 MS351 90-234 5305-00-957-6265 47 360 
96906 MS351 90-236 5305-00-958-5453 27 40 
47 370 
96906 MS35190-238 5305-00-059-4553 34 40 
39 60 
51 220 
96906 MS351 90-239 5305-00-958-5451 53 30 
96906 MS351 90-245 5305-00-957-6639 41 50 
96906 MS351 90-252 5305-00-957-6266 34 70 
96906 MS351 90-254 5305-00-958-5477 41 60 
96906 MS351 90-275 5305-00-957-6269 46 140 
96906 MS351 91-273 5305-00-984-7341 39 90 
96906 MS35191-274 5305-00-984-7342 34 100 
96906 MS35191-275 5305-00-984-7351 53 20 
96906 MS35191-276 5305-00-984-7343 39 100 
96906 MS35191-277 5305-00-957-2635 39 80 
96906 MS35206-204 5305-00-988-1167 4 60 
96906 MS35206-21 1 5305-00-988-1169 47 450 
96906 MS35206-212 5305-00-993-0191 55 290 
60 290 
96906 MS35206-213 5305-00-889-3116 34 60 
51 260 
106 110 
96906 MS35206-215 5305-00-889-2997 51 230 
60 380 
61 370 
96906 MS35206-217 5305-00-889-2999 40 100 
96906 MS35206-218 5305-00-983-6730 51 270 
96906 MS35206-224 5305-00-984-4981 47 390 
96906 MS35206-225 5305-00-984-4982 27 30 
60 370 
96906 MS35206-226 5305-00-984-4983 12 140 
18 60 
40 80 
47 400 
55 280 
61 360 
106 100 
96906 MS35206-227 5305-00-984-4984 13 30 
14 40 
15 40 
18 70 
60 350 
61 350 
96906 MS35206-228 5305-00-984-4988 8 340 
27 20 
34 80 
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PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
96906 MS35206-228 5305-00-984-4988 40 70 
47 410 
51 280 
60 340 
61 340 
96906 М535206-230 5305-00-889-3000 34 50 
40 90 
51 240 
60 360 
88 40 
96906 М535206-231 5305-00-889-3001 47 350 
51 250 
96906 М535206-232 5305-00-984-4992 40 60 
47 420 
96906 М535206-233 5305-00-984-4993 47 430 
96906 М535206-234 5305-00-984-6221 43 80 
51 340 
60 320 
96906 М535206-235 5305-00-98 4-6222 40 50 
41 70 
96906 М535206-241 5305-00-984-6189 51 290 
96906 М535206-243 5305-00-984-6111 51 300 
61 330 
96906 М535206-244 5305-00-984-6192 43 110 
96906 М535206-245 5305-00-984-6193 34 90 
51 310 
40 330 
96906 М535206-246 5305-00-984-6194 51 320 
96906 М535206-248 5305-00-984-6196 46 110 
96906 М535206-249 5305-00-984-6197 43 130 
51 330 
96906 М535206-261 5305-00-984-6208 46 120 
47 440 
96906 М535206-279 5305-00-988-1723 51 350 
96906 М535206-329 5305-00-150-3408 40 110 
96906 М535207-213 5305-00-958-4345 43 120 
96906 М535207-215 5305-00-958-4346 43 110 
96906 М535207-228 5305-00-958-4352 43 70 
96906 М535207-231 5305-00-958-0662 43 90 
96906 М535207-259 5305-00-993-1849 43 100 
96906 М535207-260 40 120 
96906 М535207-261 5305-00-990-6444 43 160 
46 130 
60 300 
61 310 
96906 М535207-263 5305-00-989-7434 34 110 
51 360 
60 310 
96906 М535207-264 5305-00-989-7435 43 150 
44 30 
61 320 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
96906 MS35207-265 5305-00-993-1848 43 140 
61 300 
96906 MS35207-268 5305-00-995-3442 40 40 
96906 MS35207-279 5305-00-993-2463 61 290 
96906 MS35207-283 5305-00-993-2459 60 280 
96906 MS35214-28 5305-00-638-0502 1 180 
96906 MS35215-54 5305-00-206-2509 27 50 
96906 MS35265-13 5305-00-543-2024 4 40 
96906 MS35265-14 5305-00-558-4887 55 270 
96906 MS352 76-265 5305-00-912-4833 39 70 
96906 MS35333-36 5310-00-193-7577 4 80 
47 560 
51 460 
96906 MS35333-37 5310-00-579-0079 34 120 
47 580 
51 490 
96906 MS35333-38 5310-00-559- 0070 51 470 
96906 MS35333-39 5310-00-576-5752 43 250 
47 570 
51 480 
60 430 
96906 MS35333-41 5310-00-167-0721 51 450 
96906 MS35335-30 5310-00-209-0788 61 430 
96906 MS35335-31 5310-00-596-7693 61 400 
96906 MS35335-32 5310-00-596-7691 1 230 
61 410 
96906 MS35335-33 5310-00-209-0786 61 440 
96906 MS35338-40 5310-00-543-2410 40 160 
61 420 
96906 MS35338-41 5310-00-045-4007 8 360 
40 170 
43 240 
51 440 
60 440 
61 450 
96906 MS35338-43 5310-00-045-3296 40 150 
43 230 
44 40 
60 450 
96906 MS35338-44 5310-00-582-5965 60 420 
96906 MS35430-6 5940-00-151-9357 41 80 
96906 MS35431-7 5940-00-683-4339 43 190 
96906 MS35440-3 5940-00-681 -9682 51 400 
96906 MS35489-4 5325-00-174-5317 98 85 
96906 MS35489-98 5325-00-276-6040 47 130 
96906 MS35493-224 5305-00-901-2101 27 60 
96906 MS35493-24 5305-00-928-2516 39 110 
96906 MS35649-202 5310-00-934-9758 1 30 
18 20 
96906 MS35649-2252 5310-00-997-1888 46 70 
96906 MS35649-2312 5310-00-829-9981 46 80 
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PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
96906 MS35649-242 5310-00-934-9739 47 170 
51 180 
60 150 
106 60 
96906 MS35649-262 5310-00-934-9747 39 30 
40 10 
47 180 
51 190 
61 160 
96906 MS35649-264 5310-00-934-9761 8 70 
12 40 
96906 MS35649-265 5310-00-934-9763 1 20 
96906 MS35650-302 5310-00-934-9751 44 20 
53 10 
60 170 
96906 MS35650-3252 5310-00-043-0520 60 160 
61 170 
96906 MS35650-3382 5310-00-058-1626 46 50 
96906 MS51859-3 5310-00-140-4894 55 460 
96906 MS51861-2C 5305-00-147-3230 55 300 
96906 MS51959-25 5305-00-763-6960 8 350 
96906 MS51959-27 5305-00-763-6962 18 50 
96906 MS51959-28 5305-00-763-6963 8 330 
96906 MS51963-22 5305-00-719-5339 88 50 
96906 MS51963-34 5305-00-719-5342 1 190 
96906 MS51967-8 5310-00-732-0558 58 10 
96906 MS51973-28 5305-00-051-4503 46 160 
96906 MS51974-38 5305-00-716-8001 46 170 
96906 MS90725-35 5306-00-225-8500 51 10 
96906 MS91528-0K18 5355-00-959-3161 11 110 
96906 MS91528-1F2B 5355-00-680-1357 8 60 
96906 MS91528-2N2B 5355-00-619-4668 47 140 
96906 MS91528-3D2B 5355-00-687-2917 12 30 
76541 МУ50 5961-00-148-4459 77 60 
81349 MW-C14(19)U0 6145-00-164-7033 51 500 
81349 MW-C14(19)U5 6145-00-635-0096 51 580 
81349 MW-C16(19)U4 6145-00-635-9382 51 590 
81349 MW-C18(16)U4 6145-00-295-0836 34 220 
81349 MW-C18(16)U5 6145-00-548-2962 51 560 
81349 MW-C18(16)U6 6145-00-548-2975 51 570 
81349 MW-C22(7)US 6145-00-284-0624 34 140 
47 610 
55 490 
81349 MW-C22(7)U2 6145-00-284-0630 47 640 
81349 MW-C22(7)U3 6145-00-284-0628 47 620 
55 510 
81349 MW-C22(7) U4 6145-00-231-6251 34 130 
47 590 
55 470 
81349 MW-C22(7)U6 6145-00-237-4598 47 600 
55 480 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 MW-C22(7)U7 6145-00-295-1300 34 280 
47 670 
81349 MW-C22(7)U9 6145-00-284-0629 34 160 
47 630 
55 520 
81349 MW-C22(7)U90 6145-00-284-0648 34 170 
81349 MW-C22(7)U91 6145-00-284-0816 34 180 
81349 MW-C22(7)U92 6145-00-295-1255 34 260 
81349 MW-C22(7)U93 6145-00-284-0839 34 190 
81349 MW-C22(7)U94 6145-00-635-4520 34 320 
81349 MW-C22(7)U95 6145-00-295-1256 34 270 
47 660 
81349 MW-C22(7)U96 6145-00-295-1253 34 240 
81349 MW-C22(7)U98 6145-00-548-1030 34 300 
81349 MW-C22/7/U0 6145-00-295-0834 47 650 
81349 MW-C22/7/U1 6145-00-284-0627 34 150 
55 500 
81349 MW-C22/7/U8 6145-00-635-9388 34 330 
55 550 
81349 MW-C22/7/U97 6145-00-542-6821 34 290 
81349 MWC18-16U0 6145-00-548-2966 34 310 
81349 MWC18-16U3 6145-00-754-8124 34 340 
81349 MWC18-16U9 6145-00-295-0819 34 210 
51 550 
23876 M101AT 6650-00-924-2346 52 280 
81349 M12883/8-0 1 5935-00-201-5979 47 470 
81349 M17/15-RGO22 6145-00-553-7822 51 50 
81349 M24308/3-4 5935-00-481-5560 78 100 
81349 M38510/00103BCB 5962-00-318-2224 77 140 
81349 M38510/00105BCB 5962-00-341-0544 77 130 
81349 M38510/00108BCB 5962-00-372-0476 76 150 
81349 M38510/00202BCB 5562-00-369-7621 11 180 
81349 M38510/00401BCB 5962-00-369-7607 11 140 
77 70 
81349 M38510/01301BCB 5962-00-035-4364 11 150 
81349 M38510/10104BGC 5962-01-010-7808 108 70 
81349 M38510/11005BCB 5962-01-113-0832 108 60 
81349 M39003-01-2110 5910-00-936-3930 19 50 
81349 M39003-01-2301 5910-00-236-8745 98 25 
81349 M39003/01-2964 5910-00-010-8422 56 10 
81349 M39003/01-2979 5910-00-192-7180 19 30 
81349 M39003/01-2981 5910-00-412-9235 11 10 
81349 M39003/01-3003 5910-00-007-2002 19 40 
94A 50 
81349 M39003/01-3024 5910-00-144-4381 70 30 
81349 M39003/01-3070 5910-00-185-9581 94A 60 
81349 M39003/01-3088 5910-00-007-2004 78 20 
81349 M39012/21-0001 5935-00-835-0510 11 60 
98 45 
81349 M39014/01-1350 5910-00-113-5467 98 5 
81349 M39014/02-1350 5910-00-113-5499 65 15 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 M39014/02-1350 5910-00-113-5499 98 10 
81349 M39014/02-1356 5910-00-113-5286 98 15 
81349 M39014/02-1419 5910-00-010-8721 98 20 
09823 M6 6135-00-973-5633 102 50 
81349 M83248/1-008 5330-00-166-0967 59 160 
81349 M83248/1-210 5330-00-166-8402 59 170 
81349 M83723/13R1203N 5935-00-165-3337 98 50 
81349 M83723/13R1626W 5935-00-984-7521 98 55 
81349 M83723/13R2039N 5935-00-425-9920 98 65 
81349 M83723/13R2461N 5935-00-407-5462 98 70 
81349 M83723/13R2461W 5935-00-470-8901 98 75 
81349 M83723/14R1626N 5935-00-165-3342 98 60 
81349 M83723/1516R 98 30 
81349 M83723/15S20R 5935-00-243-8214 98 35 
81349 М83723/15524 5535-00-243-8217 98 40 
80205 МА51100С04-4 5305-00-116-5021 98 160 
80205 NAS1352-06-10 5305-00-342-0889 88 10 
80205 NAS1397P2B 5340-00-985-6633 43 20 
80205 NAS1635-06-12 5305-01 -029-8873 98 165 
80205 NAS1635-06-16 5305-00-409-2155 98 170 
80205 NAS1635-06-4 5305-01-020-0177 98 175 
80205 NAS43DD3-30A 12 180 
80205 NAS43DD4-28 5365-00-633-5554 60 400 
80205 NAS549F 10 5970-00-144-7784 61 140 
80205 МА5620С4 5310-00-057-0573 98 200 
80205 МА5620С6 5310-00-773-7624 98 205 
80205 МА5671-10 5310-00-619-4376 51 150 
80205 МА5671-6 5310-00-631-1294 47 160 
51 160 
80205 NAS671-8 5310-00-725-4712 51 170 
80205 МА5671С4 5310-00-208-3786 98 115 
80205 МА5671С6 5310-00-616-8660 98 110 
13521 NDC00026-3511-08 6505-00-935-4022 32 10 
43 50 
83781 NL841 5960-00-233-5441 83 10 
91637 NS10V 000B10001J 5905-00-847-3969 3 360 
04386 N5M 5950-00-683-7945 3 440 
71590 PA1 5930-00-603-7698 98 190 
71590 PA1007 5930-00-681-6699 70 320 
71590 PA1012 5930-00-856-0289 70 330 
71590 PA301 5930-00-691-1606 98 80 
81349 PBO1FA01 5940-00-842-6483 1 70 
106 80 
81349 PBO1FA02 5940-00-044-1583 1 60 
106 70 
81349 PBO1FA03 5940-00-269-2220 1 50 
8 110 
81349 PBO1FA04 5940-00-269-2219 1 40 
8 100 
12 60 
39 40 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 PBO1FA04 5940-00-269-2219 40 20 
67 30 
81348 PD680TY1-1GL 6850-00-281-1985 90 10 
27735 PED1-.01-1000-10 5910-00-914-0794 10 60 
66 70 
03888 PME75T2-2005F 5905-00-155-9984 13 10 
03888 PT2000-3090F 5905-01 -069-8065 5 10 
92456 Р17-27 4730-00-278-3912 49 10 
79172 P30066 45 50 
74042 P3046 5950-00-645-9340 47 550 
79172 P40375 5330-00-184-9525 45 70 
19315 QB200160-4 5962-00-421-0113 82 270 
53553 R-033 535-0233М-001 4931 -00-478-0320 26 50 
81349 RA20NASD102A 5905-00-578-2551 34 30 
81349 RBR55L10001FR 5905-00-481-8048 87 20 
81349 RBR56L100ROBR 5905-00-250-7481 94 190 
81349 RBR56L499ROBR 5905-01-007-2517 19 360 
81349 RCRO7G100JS 5905-00-107-0656 70 160 
81349 RCRO7G102JS 5905-00-110-7620 11 190 
69 200 
70 170 
81349 RCR07G103JS 5905-00-106-3666 11 200 
70 150 
98 120 
81349 RCRO7G104JS 5905-00-1 10-0388 11 210 
61 260 
69 120 
98 130 
81349 RCRO7G121JS 5905-00-119-8812 70 230 
81349 RCRO7G152JS 5905-00-106-1356 11 220 
81349 RCRO7G153JS 5905-00-116-8555 11 240 
70 220 
81349 RCRO7G154JS 5905-00-114-5339 69 240 
81349 RCRO7G162JS 5905-00-106-1248 69 180 
81349 RCRO7G183JS 5905-00-115-3560 69 250 
81349 RCR07G201JS 5905-00-111-4845 70 190 
81349 RCRO7G202JS 5905-00-114-0708 69 230 
70 200 
81349 RCRO7G203JS 5905-00-106-9356 70 140 
81349 RCRO7G220JS 5905-00-106-3668 69 190 
81349 RCRO7G221JS 5905-00-135-3973 11 270 
81349 RCRO7G222JS 5905-00-105-7764 11 230 
81349 RCRO7G241JS 5905-00-435-1718 98 135 
81349 RCRO7G270JS 5905-00-113-4860 69 220 
81349 RCRO7G272JS 5905-00-111-4727 40 30 
69 210 
81349 RCRO7G331JS 5905-00-114-0710 70 210 
81349 RCRO7G332JS 5905-00-126-6683 11 280 
81349 RCRO7G334JS 5905-00-485-4545 69 330 
70 270 
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81349 RCRO7G364JS 5905-00-141-0741 69 300 
81349 RCRO7G391JS 5905-00-121-9932 69 270 
81349 RCRO7G392JS 5905-00-141-0743 98 140 
81349 RCRO7G432JS 5905-00-136-8431 70 250 
81349 RCRO7G433JS 5905-00-122-0004 69 280 
81349 RCRO7G474JS 5905-00-105-7767 69 170 
81349 RCRO7G511JS 5905-00-116-2394 69 260 
81349 RCRO7G512JS 5905-00-111-1679 98 145 
81349 RCR07G563JS 5905-00-106-1357 69 130 
98 150 
81349 RCRO7G622JS 5905-00-228-5506 69 320 
81349 RCRO7G623JS 5905-00-104-8360 70 120 
81349 RCRO7G681JS 5905-00-135-6046 69 290 
81349 RCRO7G682JS 5905-00-110-7622 70 180 
81349 RCR07G752J8 5905-00-141-1132 69 310 
81349 RCRO7G820JS 5905-00-104-8363 69 160 
81349 RCRO7G821JS 5905-00-119-8768 70 240 
81349 RCRO7G822JS 5905-00-104-8358 69 140 
70 130 
81349 RCR07G823JS 5905-00-435-6374 70 260 
81349 RCR07G911JS 5905-00-485-4554 69 340 
81349 RCR20G101JS 5905-00-106-9344 9 370 
55 60 
65 30 
57 65 
80 150 
81349 RCR20G102JS 5905-00-110-0196 3 320 
64 50 
65 40 
68 170 
80 110 
81349 RCR20G103JS 5905-00-141-0591 3 330 
9 300 
47 280 
52 200 
55 160 
65 70 
66 180 
67 90 
68 100 
97 110 
81349 RCR20G104JS 5905-00-104-8336 7 20 
9 385 
43 60 
47 210 
55 40 
61 250 
68 180 
97 120 
81349 RCR20G105JS 5905-00-104-5756 52 30 
65 140 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 RCR20G105JS 5905-00-104-5756 67 50 
81349 RCR20G106JS 5905-00-121-9859 9 310 
52 180 
64 70 
81349 RCR20G114JS 5905-00-116-8557 55 130 
81349 RCR20G122JS 5905-00-141-0592 67 95 
73 140 
81349 RCR20G123JS 5905-00-110-0993 19 200 
52 90 
67 75 
68 60 
81349 RCR20G124JS 5905-00-104-8335 19 220 
55 30 
81349 RCR20G126JS 5905-00-246-9394 19 230 
81349 RCR20G150JS 5905-00-126-6691 39 50 
81349 RCR20G151JS 5905-00-108-6922 67 70 
81349 RCR20G152JS 5905-00-111-4738 9 360 
52 100 
80 100 
97 130 
81349 RCR20G153JS 5905-00-106-12 73 65 160 
67 60 
81349 RCR20G154JS 5905-00-106-9348 47 230 
52 80 
97 140 
81349 RCR20G155JS 5905-00-116-8558 9 330 
52 160 
68 120 
81349 RCR20G156JS 5905-00-246-9395 47 310 
52 250 
81349 RCR20G161JS 5905-00-111-4736 55 90 
81349 RCR20G164JS 5905-00-114-5378 80 200 
81349 RCR20G682JS 5905-00-141-0593 19 130 
55 170 
68 140 
81349 RCR20G183JS 5905-00-935-8545 19 210 
81349 RCR20G185JS 5905-00-111-4740 9 350 
81349 RCR20G2R7JS 5905-00-111-4852 11 260 
81349 RCR20G200JS 5905-00-113-4856 55 110 
81349 RCR20G202JS 5905-00-935-8539 55 210 
65 110 
81349 RCR20G220JS 5905-00-114-5388 68 70 
81349 RCR20G221JS 5905-00-104-8350 52 60 
73 150 
81349 RCR20G222JS 5905-00-141-1168 19 140 
47 300 
64 80 
65 130 
67 120 
68 270 
73 130 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 RCR20G222JS 5905-00-141-1168 80 180 
97 150 
81349 RCR20G223JS 5905-00-106-1282 9 380 
47 220 
67 45 
97 160 
81349 RCR20G224JS 5905-00-114-5393 47 250 
67 80 
68 110 
81349 RCR20G225JS 5905-00-114-5398 52 130 
68 130 
81349 RCR20G226JS 5905-00-246-9396 52 260 
81349 RCR20G242JS 5905-00-111-4741 55 100 
81349 RCR20G243JS 5905-00-111-4753 52 120 
81349 RCR20G270JS 5905-00-116-8561 19 110 
55 140 
68 190 
81349 RCR20G271JS 5905-00-114-5407 80 140 
81349 RCR20G272JS 5905-00-141-1130 9 260 
55 190 
67 110 
80 190 
81349 RCR20G273JS 5905-00-106-9351 9 170 
81349 RCR20G274JS 5905-00-114-5416 68 200 
81349 RCR20G275JS 5905-00-252-1446 9 220 
81349 RCR20G300JS 5905-00-935-8540 55 220 
81349 RCR23G302JS 5905-00-114-5417 19 150 
52 140 
81349 RCR20G304JS 5905-00-104-8331 55 20 
81349 RCR20G330JS 5905-00-935-8543 65 120 
81349 RCR20G332JS 5905-00-104-8348 6 60 
68 80 
81349 RCR20G333JS 5905-00-104-8330 67 55 
81349 RCR20G334JS 5905-00-104-8346 55 50 
81349 RCR20G335JS 5905-00-106-9347 52 70 
81349 RCR20G336JS 5905-00-116-8562 52 170 
81349 RCR20G342JS 5505-00-114-5425 55 120 
81349 RCR20G391 JS 5905-00-111-4742 52 20 
81349 RCR20G392JS 5905-00-110-0310 55 70 
68 210 
81349 RCR20G394JS 5905-00-114-5428 68 220 
81349 RCR20G395JS 5905-00-116-8563 47 210 
81349 RCR20G434JS 5905-00-435-6564 55 200 
81349 RCR20G470JS 5905-00-111-4734 80 220 
81349 RCR20G471JS 5905-00-111-4858 9 340 
10 180 
65 50 
66 240 
68 230 
80 120 
97 170 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
81349 RCR20G472JS 5905-00-141-0595 9 290 
19 190 
47 290 
52 220 
65 80 
67 100 
68 240 
97 180 
81349 RCR20G473JS 5905-00-141-0596 9 280 
10 200 
52 230 
65 90 
66 190 
68 260 
97 190 
81349 RCR20G474JS 5905-00-141-1071 9 270 
52 240 
81349 RCR20G475JS 5905-00-104-8332 47 200 
52 40 
81349 RCR20G510JS 5905-00-114-5438 80 240 
81349 RCR20G512JS 5905-00-111-4744 52 110 
81349 RCR20G561JS 5905-00-141-0598 55 180 
80 160 
80 260 
81349 RCR20G562JS 5905-00-141-1116 19 160 
67 105 
81349 RCR20G622JS 5905-00-141-0594 52 210 
81349 RCR20G680JS 5905-00-116-8566 67 85 
81349 RCR20G681 JS 5905-00-111-8357 47 240 
64 60 
81349 RCR20G682JS 5905-00-141-1165 9 250 
10 190 
19 170 
66 200 
67 115 
68 90 
80 210 
81349 RCR20G684JS 5905-00-114-5456 52 150 
81349 RCR20G685JS 5905-00-121-9923 52 190 
81349 RCR20G750JS 5905-00-116-8567 19 120 
81349 RCR20G751JS 5905-00-104-8337 52 50 
81349 RCR20G752J8 5905-00-116-8568 65 60 
81349 RCR20G821JS 5905-00-116-8569 9 320 
81349 RCR20G822JS 5905-00-141-0600 19 180 
68 250 
81349 RCR20G823JS 5905-00-114-5489 47 260 
81349 RCR20G912JS 5905-00-116-8570 55 150 
81349 RCR20G913JS 5905-00-111-4735 55 80 
81349 RCR32G100JS 5905-00-104-8343 65 150 
81349 RCR32G150JS 5905-00-400-4601 64 100 
81349 RCR32G153JS 5905-00-104-8352 69 150 
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81349 RCR32G181JS 5905-00-141-0726 73 160 
81349 RCR32G204JS 5905-00-484-0268 80 280 
81349 RCR32G223JS 5905-00-369-6923 9 180 
81349 RCR32G270JS 5505-00-456-0577 101 10 
81349 RCR32G303JS 5905-00-484-0277 69 60 
81349 RCR32G331JS 5905-00-228-6088 67 125 
81349 RCR32G471JS 5905-00-247-8732 67 130 
81349 RCR32G473JS 5905-00-369-6929 69 110 
81349 RCR32G680JS 5905-00-246-8695 101 20 
81349 RCR32G683JS 5905-00-247-8737 68 150 
81349 RCR42G100JS 5905-00-153-4354 68 160 
81349 RCR42G151JS 5905-00-173-1119 64 90 
81349 RCR42G272JS 5505-00-155-0081 9 210 
10 170 
66 220 
81349 RCR42G274JS 5905-00-135-6500 9 200 
10 240 
66 230 
81349 RCR42G330JS 5905-00-478-7366 9 190 
10 210 
66 170 
81349 RCR42G393JS 5905-00-005-2868 9 230 
10 220 
66 210 
81349 RCR42G470JS 5905-00-477-1201 67 140 
81349 RCR42G473JS 5905-00-874-0147 9 240 
10 230 
65 100 
81349 RCR42G681JS 5905-00-504-7058 97 200 
81349 RC42GF331J 3 350 
81349 RC42GF510J 3 340 
81349 RC42GF680J 5905-00-279-3525 67 135 
91637 RH25-15001F 5905-00-843-1201 68A 20 
68B 20 
37942 АМ1 6135-00-836-7239 71 10 
37942 RM42R 6135-00-553-7995 19 10 
81349 RNC55K1001FS 5905-00-432-0381 94A 230 
81349 RNC55K1331FS 5905-00-432-0386 94A 130 
81349 RNC55K1962FS 5905-00-432-6375 94A 110 
81349 RNC55K21R5FS 5905-00-232-9844 94A 120 
81349 RNC60H1002FS 5905-00-138-1283 98 155 
81349 RNC60H1460BS 5905-01-123-7614 4 30 
81349 RNC60H3921FS 5905-00-405-8354 97 210 
81349 RNC60K1001FS 5905-00-432-6410 67 170 
82 320 
81349 RNC60K1004FS 5905-00-189-2454 82 330 
81349 RNC60K2212FS 5905-00-147-2062 2 180 
81349 RNC60K3011FS 5905-00-189-2467 67 160 
81349 RNC65H3200BS 5905-01 -036-1249 67 145 
81349 RNC65K1433FS 5905-00-303-9914 19 250 
81349 RNC65K2001FS 5905-00-195-8486 9 390 
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81349 RNC65K2001FS 5905-00-195-8486 19 300 

66 260 
81349 RNC65K22R1FS 5905-00-595-8749 19 260 
81349 RNC65K3742FS 5905-00-506-6475 2 110 
81349 RNC65K4751FS 5905-00-192-3497 73 120 
81349 RNC65K4991FS 5905-00-318-3039 69 90 
81349 RNC65K6340FS 5905-00-433-1198 19 280 
81349 RNC65K6812FS 5905-00-192-3933 19 320 
81349 RNC65K93R1FS 5905-01-012-7745 69 70 
81349 RNC70K1000FS 5905-00-233-0849 94 220 
81349 RNC70K3744FS 5905-01-006-7680 2 220 
81349 RN60D2320F 67 150 
81349 RN65D1100F 2 130 
81349 RN65D1301F 55 230 
81349 RN65D1371F 19 290 
81349 RN65D1962F 19 310 
81349 RN65D2000F 19 270 
81349 RN65D2002F 9 400 

10 250 

66 250 
81349 RN65D2003F 2 200 
81349 RN65D2491 F 69 360 
81349 RN65D7501F 2 170 
81349 RN65D8063F 2 210 
10582 RQ11-140 47 330 
81349 RV4LAYSA252A 5905-00-539-2567 68 290 
81349 RV4LAYSA253A 5905-00-501-7314 3 390 
81349 RV4NAYS0103A 5905-00-556-3350 69 410 
81349 RWR80S68R1FR 5905-00-490-7983 82 340 
81349 RW67V101 5905-00-061-0739 66 280 
81349 RW69V1RO 5905-00-060-3731 9 410 

10 270 

66 270 

75 80 
81349 RW69V510 5905-00-061-2089 51 210 
21845 507411 5961-00-128-6250 65 200 
99813 5940968 60 390 
99813 SH5166PH 60 140 
18876 SKB4850-63 4931 -00-248-1923 51 20 
04713 SM4144 5961-00-93 2-0555 24 170 
01295 SNC5490AJ 11 160 

77 120 
01295 SN158094N 5962-00-163-4166 86 20 
18667 SN7400 5962-00-816-8815 76 70 
01295 SN7400N 5962-00-865-4625 11 100 
01295 SN7420 5962-00-165-0376 76 160 
01295 SN7420N 5962-00-256-0344 77 80 
01295 SN7441AJ-00 83 20 
01295 SN7442N 5962-00-193-0329 11 170 
01295 SN7447N 5962-00-430-7298 76 100 

77 90 
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01295 SN7451N 5962-00-421-0113 86 40 
01295 SN7472 76 110 
01295 SN7475N 5962-00-175-8943 77 100 
01295 SN7476N 77 110 
99217 55104 22 100 
99217 55203 5910-00-987-6684 22 20 
99217 55204 5910-00-987-6683 22 170 
99217 55301 22 120 
99217 55304 5910-00-730-4730 22 180 
99217 55401 5910-00-481-1202 22 40 
84171 55402 22 10 
99217 55404 22 150 
99217 55504 5910-00-491-8825 22 110 
99217 55603 22 80 
99217 55701 22 140 
99217 55702 5910-00-481-1153 22 30 
99217 55703 5910-00-480-4048 22 70 
99217 55801 22 160 
99217 55802 5910-00-480-4049 22 60 
99217 55803 22 90 
99217 55901 22 130 
99217 55902 5910-00-480-6894 22 50 
80223 515 98 195 
03877 520550 24 80 
14752 5210В1В504М 65 20 
71785 S2406DB 5935-00-660-6191 51 90 
71785 S304FP 5935-00-644-6479 3 180 
64484 S71790 4931-00-551-2993 95 190 
99193 S9413-012 5330-00-140-4836 59 180 
37942 TC658 5910-00-085-0825 68 30 
05571 ТЕ1135 9 40 
10 20 
66 30 
56289 ТЕ1157 5910-00-542-7362 70 40 
80183 ТЕ1162 70 50 
56289 TGS10 5910-00-810-4849 11 30 
01295 TIP29A 5961-00-473-3163 82 400 
85 100 
01295 ТІРЗОА 5961-00-473-3162 85 90 
49956 TJ251Y 5935-00-233-2283 98 90 
06776 TP5178 5935-00-865-41 74 98 180 
90303 TR132 102 20 
56289 TVA1508 5910-00-851-8438 3 50 
03877 T12G 5961 -00-617-5668 69 420 
92456 T144 5340-00-981-1176 49 110 
92456 T147 4931-00-460-6017 49 170 
92456 T150 6685-00-252-6656 49 160 
13715 UA723 5962-00-009-1323 85 60 
80058 UG-657A/U 5935-00-892-9035 64 20 
07263 UGH7812393 73 50 
71590 UK10-104 5910-00-225-7329 11 20 
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71590 UK10-104 5910-00-225-7329 65 10 
71590 UK20-104 5910-00-402-7075 108 15 
81348 UUT595 7920-00-543-6492 90 30 
16170 U1899E 5961 -00-238-3824 82 380 
86 90 
12697 U39-300 5905-00-256-8854 67 180 
17856 VCR2N 5961 -00-491-2348 65 190 
83003 VE18 5961 -00-489-7004 82 300 
85 70 
83003 VE 48 5961 -00-068-9130 82 310 
51589 VR200 76 240 
81348 VVL800-1QTCN 9150-00-231-6689 90 20 
54907 V30910012 5905-00-473-2666 1 150 
54907 V30910014 1 160 
54907 V30920001 5905-00-435-4636 1 170 
81348 W-B-101CL125ZD 2 20 
14655 WBR20-600 5910-00-905-2401 3 80 
14655 WBR30-500 5910-00-889-4317 3 40 
14655 WBR8-700 5910-00-902-6449 3 30 
14655 WMF2S1 5910-00-726-1537 3 160 
70 90 
14655 WMF6P22 5910-00-902-9705 3 130 
21938 WR148 5310-01-004-4770 89 10 
13850 W10 6120-00-849-2588 103 50 
14752 W230B1C104J 5910-00-513-2867 80 10 
71468 ХІН-3-31 5935-00-813-9127 106 20 
27556 ZA2C205J 5910-00-177-4334 97 30 
55026 0-007093 6625-00-778-5213 2 360 
55026 0-008060 2 240 
55026 0-008133 2 300 
81349 0A2WA 5960-00-503-4880 3 210 
81349 0B2WA 5960-00-624-4718 3 230 
28480 00419-66501 4931-00-252-5607 10 80 
28480 00419-66503 4931-00-252-5600 10 90 
28480 00423-201 93 10 
28480 00423-600 5535-00-931-6923 93 20 
28480 00423-601 93 30 
28480 00423-603 6625-00-232-0893 93 90 
28480 00423-605 6625-00-232-0894 93 120 
28480 00423-800 6625-00-965-5911 93 70 
28480 00423-801 6625-00-965-5912 93 80 
28480 00423-802 93 60 
28480 00423-803 5961-00-832-9138 93 140 
28480 00432-2003 5310-00-415-2223 94 160 
28480 00432-2005 5310-00-238-7850 94 170 
12697 01270601 5930-00-931-6928 1 210 
12697 01522501 5999-00-933-5441 1 10 
28480 0160-2930 5910-00-465-9754 94А 40 
28460 0160-3043 5910-00-472-5006 94 50 
28480 0170-0022 5910-00-826-1162 8 30 
28480 0180-0106 5910-00-127-1668 94 40 
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28480 0180-0116 94A 30 
28480 0180-0229 5910-00-403-2449 94A 20 
28480 0180-1819 5910-00-843-0354 94A 10 
28480 0180-1584 75 10 
28480 0340-0086 5970-00-269-7037 8 50 
28480 0340-0090 5570-00-225-8549 8 40 
28480 0370-0077 5355-00-767-9444 94 130 
28480 0370-0310 5355-00-447-0082 94 140 
53553 05RYB 4931-00-455-9375 26 60 
24655 0505-4023 61 10 
24655 0505-4024 61 20 
24655 0505-4960 60 50 
24655 0505-4970 60 60 
24655 0505-4980 60 40 
24655 0510-3950 60 220 
24655 0510-3952 60 240 
24655 0510-3954 60 250 
24655 0510-3955 60 270 
24655 0510-4392 60 260 
24655 0510-4394 60 210 
24655 0510-4395 60 230 
44655 0568C 68C 20 
28480 0698-3156 5905-00-974-6084 94A 220 
28480 0698-3160 94A 90 
28480 0698-3260 94A 170 
28480 0698-3444 5905-00-974-6079 94A 150 
28480 0698-3452 94A 240 
28480 0698-3454 5905-00-974-6077 94A 200 
28480 0698-3458 94A 180 
28480 07004-60650 5945-00-196-0214 75 150 
28480 07035-62160 3010-00-439-2369 75 15 
28480 07035-80730 6625-00-048-6893 75 90 
28480 07035-80750 6625-00-048-6898 75 100 
28480 0757-0198 94 210 
28480 0757-0199 5905-00-981-7513 94A 210 
28480 0757-0279 94A 140 
28480 0757-0400 5905-00-998-1902 94A 160 
28480 0757-0401 5905-00-981-7529 94 180 
94A 190 
28480 0757-0442 94A 80 
28480 0757-0458 94 200 
28480 0757-0465 5905-00-904-4412 94A 100 
28480 0766-0001 8 130 
28480 0766-0002 5905-00-941-7693 8 260 
28480 0766-0003 5905-00-941-7694 8 150 
28480 0766-0004 5905-00-944-0730 8 240 
28480 0766-0005 5905-00-944-0731 8 160 
28480 0766-0006 5905-00-941-7695 8 230 
28480 0766-0007 5905-00-941-7726 8 80 
28480 0766-0008 5905-00-941-7727 8 220 
28480 0766-0009 5905-00-941-7728 8 250 
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28480 0766-0010 5905-00-941-7729 8 170 
28480 0766-0011 5905-00-925-1394 8 190 
28480 0766-0012 5905-00-941-7751 8 140 
28480 0766-0013 5903-00-941-7752 8 200 
28480 0766-0014 5905-00-941-7753 8 120 
28480 0766-0015 5905-00-941-7754 8 210 
28480 0772-0001 5905-00-914-2441 8 270 
28480 0772-0002 8 280 
28480 0775-0001 8 290 
28480 0775-0002 5905-00-914-2096 8 300 
28480 0775-0003 8 310 
24655 0777-9703 4931 -00-443-0397 20 10 
24655 0777-9712 20 20 
09435 0802-143 7 30 
09435 0804-098 73 80 
09435 0804-106 73 100 
09435 0804-138 5905-00-401-2915 73 90 
09435 0804-142 73 70 
09435 0804-237 5905-00-401-2918 73 110 
28480 08477-60001 4931 -01-023-8077 94 60 
28480 08477-60002 4931 -01-027-2520 94 230 
24655 0874-4170 5935-00-173-4417 61 130 
24655 0938-3022 5940-00-130-8081 60 190 
24655 0980-4120 60 70 
75042 1 3-4A13A203J 5905-00-921-3485 3 380 
55026 1-110193 5905-00-573-5690 2 320 
55026 1-110670 5961 -00-127-9026 2 340 
55026 1-113353 5905-00-665-9737 2 260 
55026 1-113366 5905-00-502-2975 2 190 
55026 1-113372 5905-00-502-2972 2 150 
55026 1-113392 5905-00-311-5869 2 120 
55026 1-113425 5905-00-715-5546 2 160 
55026 1-114192 5905-00-779-1218 2 100 
55026 1-115763 5905-00-715-9613 2 240 
55026 1-115789 5355-00-685-4801 2 60 
55026 1-115790 5355-00-085-1029 2 70 
55026 1-115897 5905-00-715-9614 2 140 
55026 1-115970 5961-00-708-7130 2 350 
55026 1-116491 5905-00-715-9616 2 250 
07565 1-16-08G5184 4931-00-421-1624 50 40 
81483 1N2071 5961 -00-891-8478 70 310 
80131 1N400 5961 -00-881 -0334 76 190 
80131 1N4003 76 280 
81349 1N457 5961 -00-866-0476 76 250 
81349 1N459 5961 -00-543-0490 70 290 
04713 1N4729A 5961 -00-083-3239 11 290 
04713 1N4744A 5961 -00-022-7632 70 280 
04713 1N4760A 5961 -00-103-1566 3 400 
05277 1N4822 24 90 
81349 1N485B 5961 -00-868-6154 78 170 
80131 1N4998 76 220 
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04713 1N5359B 5961-00-184-7435 74 30 
01295 1N753 5961 -00-134-6861 79 90 
03508 1М91 79 110 
04713 1М965 5961-00-485-8773 78 160 
95896 10-00-14С 4931-00-478-0302 59 40 
95896 10-10-03A 59 130 
95896 10-10-04 59 270 
95896 10-10-05 5305-00-860-6597 59 260 
95896 10-10-06B 4730-00-858-7465 59 120 
95896 10-10-17A 5330-00-421-9587 59 200 
95896 10-20-07А 59 190 
95896 10-20-09 59 210 
95896 10-20-15 59 20 
95896 10-20-16 5310-00-893-6324 59 140 
95896 10-21-01 6230-00-951-0228 59 70 
95896 10-30-07А 59 110 
95896 10-30-29 5310-00-893-6325 59 320 
55896 10-41-03A 6685-00-861-0477 59 80 
95896 10-50-12А 59 240 
95896 10-50-18 5355-00-849-8919 59 90 
95896 10-52-04 59 280 
95896 10-53-01A 6685-00-861-0481 59 300 
95896 10-55-01 6685-00-630-4747 59 310 
55026 10-675254 5905-00-850-9058 2 310 
55026 10-805073 5905-00-879-5578 2 290 
92456 10-90001 5330-01-122-4614 49 50 
92456 10-90002 5330-00-400-2493 49 80 
92456 10-90004 5330-01-122-2036 49 40 
92456 10-90005 5330-00-248-0829 49 20 
92456 10-90006 49 90 
92456 10-90011 5330-01-122-2037 49 70 
92456 10-90012 5330-00-252-2126 49 30 
92456 10-90013 5330-00-248-0821 49 60 
92456 10-90027 5330-01-132-2063 49 100 
16152 10001680 5961-00-261-7232 86 60 
07239 10002-15 5905-00-409-5605 12 130 
07239 10002-5 5905-00-404-5939 12 70 
07239 10002-8 5905-00-455-9470 12 80 
07239 10009-12 5905-00-484-3638 12 90 
07239 10009-9 5905-00-422-3864 12 120 
07239 10010-1 5905-00-473-2655 12 110 
07239 10011-2 5905-00-473-2656 12 100 
18876 10015417-054 5910-00-280-8393 8 20 
18876 10018550-104 5920-00-356-2185 7 10 
07017 10020 5999-00-953-5137 108 90 
25778 100264 4931-01-051-1185 67 260 
07047 10027 5999-00-946-4423 70 110 
07239 10030-17 100 30 
18876 10051886 5950-00-688-2881 3 450 
10 310 
66 300 
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91802 1010A3 6210-00-295-2642 30 30 
18876 10125229 82 30 
75915 102071 5920-01-143-4547 108 50 
18876 10212257-1 5961 -00-892-8706 11 330 
18876 10228673 5961 -00-068-1985 65 180 
99657 102941 5360-00-903-1204 91 70 
16469 10359 4931 -00-078-2919 68 390 
16469 10363 4931 -00-078-2918 68 400 
16469 10364 4931 -00-078-2925 68 410 
16469 10365 4931 -00-078-2926 68 420 
18876 10398375-001 5935-00-590-6997 55 410 
87930 1061-1 5935-00-968-4881 78 70 
87930 1061-4 5935-00-938-4613 3 190 
64484 1061B 4310-00-942-7122 95 50 
18876 10653097-1 5905-00-826-5252 41 20 
83330 1089 47 520 
18876 11065095-003 11 40 
18876 11065103-012 5910-00-058-0141 3 70 
18876 11065103-3 5910-00-806-5578 82 40 
18876 11065248 5530-00-552-1009 73 170 
18876 11065337-016 5910-00-067-4202 24 50 
55 10 
99657 111112BC1 5340-00-913-6127 91 10 
16764 1115202 2920-00-336-1702 64 10 
18876 11153162 5961 -00-929-5014 74 90 
07239 11166-2 100 20 
69536 112490 5905-00-078-8086 19 380 
07239 11285 4931 -00-438-6993 12 50 
100 10 
07239 11350-29 100 130 
07239 11350-30 100 140 
07239 11350-31 100 150 
07239 11350-32 100 160 
07239 11357-3 5930-00-332-0138 102 60 
99657 114431 5340-00-954-1434 91 50 
85604 115-1160 5905-00-902-1111 80 230 
85604 115-1237 5905-01 -047-6212 80 300 
85604 115-1313 5905-00-498-0490 80 290 
85604 115-1465 5905-00-496-8902 80 270 
85604 115-1467 5905-00-469-2870 80 250 
70563 115М060Т 5945-00-642-5318 3 310 
07239 11503-2 5930-01-165-9769 12 190 
28480 11523-600 6625-00-438-3760 93 110 
85604 117-0072 80 30 
85604 117-0236 5910-00-841-7972 80 40 
85604 117-0362 5910-00-495-2504 80 20 
11837 1170 4935-00-761-8900 6 20 
9 20 
21 20 
31 10 
66 20 
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11837 1170 4935-00-761-8900 99 20 
11837 1172 4935-00-073-3112 6 10 
9 10 
10 10 
21 10 
31 20 
34 10 
66 10 
99 30 
24355 118А 76 170 
99657 118392 4820-00-960-8512 91 20 
07239 11874 6625-00-332-0436 102 10 
85604 119-0055 5961-00-764-2572 80 490 
85604 119-0056 80 460 
64484 1192А 4310-00-871-1729 95 60 
81349 12AT7WC 5960-00-179-4446 9 110 
10001 12Z22PC849 5310-00-274-8710 1 240 
98278 12047-0 74 80 
28480 1205-0011 5999-00-789-3794 94A 70 
99657 121822-60-4 5330-00-122-7414 91 40 
85604 124-0028 80 310 
80 330 
85604 124-0094 80 320 
85604 124-0133 5961-01-159-7433 80 360 
80 370 
85604 124-0178 5961 -00-898-1479 80 90 
28480 1250-0016 5365-00-937-0638 93 130 
28480 1250-0083 94 90 
28480 1250-0251 5935-00-951-9663 93 40 
28480 1250-0254 5935-00-951-9661 4 10 
28480 1251-0153 5935-00-891-4204 94 100 
28480 1251-0160 5935-00-833-9866 94 70 
28480 1251-2357 5935-00-233-6728 94 80 
02660 126-220 5935-00-583-2297 77 30 
11837 1266 5355-00-953-8880 9 150 
10 110 
21 30 
34 20 
66 120 
99 40 
11837 1268 5355-00-933-5677 9 140 
10 130 
66 110 
85604 127-0107 5930-00-858-7431 80 390 
85604 127-0201 5530-00-421-6406 80 380 
11837 1271 9 160 
10 120 
21 40 
66 130 
87862 1281А 52 290 
02660 133-012-21 5935-00-877-8668 78 90 
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PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
11837 1393 4935-00-073-3113 99 10 
11837 1396 5940-00-858-9561 10 150 
66 150 
11837 140-19127 4931 -00-407-2620 23 60 
28480 1400-0084 5920-00-881-4636 94 110 
64484 1400А 3030-00-528-4269 95 20 
64484 1400УЕ 4310-00-894-3636 95 200 
64484 1401Е 4310-00-515-0554 95 170 
64484 1407К 9150-00-064-4138 95 140 
64484 1414В 95 210 
64484 1417Е 95 80 
24655 1420-411 60 30 
02660 143-012-01-102 5935-00-944-7710 78 60 
79 20 
02660 143-018-01 5935-00-685-9421 78 80 
28480 1490-0031 5340-00-132-3672 94 120 
35351 149199-01 5999-00-498-2035 82 240 
85 50 
24455 1493 6240-00-797-4325 39 10 
55026 15-302260-5 6625-00-997-3156 2 90 
80009 150-0030-00 6240-00-882-8487 69 50 
56289 150D187X0006R2 56 30 
28480 1500-0043 3030-00-233-8050 75 5 
28480 1510-0008 5940-00-080-6160 8 80 
28480 1510-0009 5940-00-829-1330 8 90 
85604 152-0070 6210-00-930-9983 80 80 
35939 155963 4931 -00-435-4598 39 120 
08987 1565T 6685-00-900-0283 42 20 
08987 15891 4931 -00-454-9901 42 30 
24655 1615-2100 61 50 
24655 1615-2110 61 100 
24655 1615-2120 61 110 
24655 1615-2130 61 30 
24655 1615-2140 61 70 
24655 1615-2150 61 80 
24655 1615-2160 61 60 
24655 1615-2290 61 210 
24655 1615-2291 61 220 
24655 1615-2292 61 230 
24655 1615-2293 61 240 
31361 1660-841 5910-00-947-2887 108 20 
74970 167-33 6 30 
02660 17-20370 5935-00-079-3174 82 190 
89536 1702-151597 4931 -00-407-2624 24 55 
89536 1702-178186 4931 -00-407-2625 24 10 
89536 1702-242495 4931 -00-407-2621 24 20 
16428 17236 6150-00-419-4305 43 10 
70903 17239 6150-00-433-1104 82 20 
99657 175782 4820-00-840-8761 91 60 
16428 17952 6150-00-949-9348 3 10 
78 10 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
19397 18238-0001 4931-01-133-2156 11 50 
11837 18405 5905-00-407-6311 10 260 
11837 18412 6240-00-237-3750 10 140 
11837 18445 5950-00-409-0938 10 300 
11837 18452 5961-01-110-1830 10 320 
07239 18505-1 100 40 
07239 18505-2 100 50 
07239 18511 100 60 
07239 18513 100 70 
07239 18515 100 80 
07239 18524 100 120 
28480 1853-0020 5961-00-904-2540 75 180 
94А 320 
63409 18530-0001 4931-00-007-1180 11 5 
28480 1854-0022 5961-00-917-0660 75 160 
28480 1854-0039 5961-00-985-9073 94А 330 
28480 1854-0071 5961-00-137-4608 94А 340 
28480 1854-0201 5961-00-985-9077 75 190 
28480 1854-0202 5961-00-946-2056 75 170 
28480 1854-0221 5961-00-836-1887 94А 270 
28480 1854-0637 5961-01-082-1976 108 140 
28480 1855-0067 5961-00-444-6687 75 200 
28480 1901-0026 94А 280 
28480 1901-0040 5961-00-965-5917 94А 310 
28480 1901-0487 5961-00-494-5023 75 130 
28480 1902-0034 75 120 
28480 1902-0048 94А 290 
28480 1902-0202 5961-00-873-0867 75 20 
28480 1902-0509 5961-00-408-9818 94А 300 
07239 19053-1 100 90 
07239 19053-2 100 100 
07239 19054 100 110 
28480 1906-0069 5961-01-142-8081 108 100 
56289 192Р10392 5910-00-993-8307 87 10 
56289 192Р10452 5910-00-984-2845 97 40 
56289 1960226Х9015КА1 5910-00-361-8667 108 40 
24655 1971-9605 5965-00-936-7863 106 50 
26067 198328 5905-00-763-9096 14 30 
26067 19833R 5905-00-763-9100 15 30 
28480 1990-0072 5961-00-001-7513 75 140 
88869 2-402785-001 5930-00-409-2307 105 40 
03797 2K 11 130 
73293 2N1131A 5961-00-764-2572 80 520 
81349 2N1304 5961-00-892-0800 19 430 
24 190 
56 60 
81349 2N1307 5961-00-813-7283 19 420 
24 200 
55 430 
81349 2N1358 5961-00-846-7338 80 560 
80131 2N1377 5961-00-675-4538 69 440 
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72699 2N1605 5961 -00-882-4566 80 530 
80131 2N1671A 5561 -00-847-6841 80 510 
02735 2N2270 5961 -00-069-3641 79 130 
80131 2N2375 5961 -00-785-2776 69 470 
81349 2N2557 5961 -00-881-0335 78 180 
01295 2N2646 5961-00-902-1177 86 80 
80131 2N3053 5561 -00-985-9073 67 250 
79 120 
80 450 
80 470 
02735 2N3054 5961 -00-050-2592 80 440 
73293 2N3225 5961-00-905-4763 80 480 
81349 2N336A 5961-00-928-1006 80 500 
80131 2N3394 5961-00-928-5637 68 350 
05277 2N3442 5961-00-712-5578 80 400 
80131 2N3529 5961-00-491-2569 64 110 
80131 2N3567 5961-00-905-9394 97 270 
34148 2N3568 5961-00-947-8263 74 140 
80131 2N3569 5561-00-437-6697 68 380 
34148 2N3638 5961-00-901-4862 68 360 
85 80 
01295 2N3904 5961-00-892-8706 82 390 
49675 2N398A 5961-00-890-9767 80 540 
04713 2N4124 5961-00-422-3466 74 110 
04713 2N4126 5961-00-828-0723 24 150 
74 130 
80131 2N4249 5961-00-246-2427 69 460 
80131 2N4354 5961-00-146-3979 74 150 
80131 2N4400 5961-00-433-5808 76 310 
81349 2N457B 5961-00-892-3801 64 130 
04713 2N4920 5961-00-421-9609 78 190 
04713 2N4923 5961-00-105-7636 78 200 
34148 2N5133 5901-00-241-3423 74 160 
80131 2N527A 5961-00-900-3552 70 360 
80131 2N5416 5961-00-458-9516 76 290 
80131 2N915 5961-00-988-1912 87 30 
09823 2U6 6135-00-971-8485 2 30 
05574 2VK22D1-3 5935-00-482-5036 82 200 
43999 2W1-24-28-63 5310-00-584-7762 58 170 
00724 20-01011-001 5961-01-182-3083 108 150 
71984 210H 9150-00-480-7869 52 10 
28480 2100-1770 5905-00-931-6980 94А 250 
28480 2100-1773 5905-00-115-7158 94А 260 
89536 2109-160275 5935-00-932-0482 19 100 
28480 2140-0047 6240-00-912-5186 75 55 
28480 2140-0244 6240-00-951-3376 94 150 
83740 216 6135-00-971-8485 102 40 
14655 217-61. 5910-00-023-5550 46 30 
49671 2188464-1 5962-00-236-8185 77 170 
91929 225М261 5930-00-690-0824 4 70 
98738 22163107 5962-00-147-4493 86 30 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 

95937 223-144 5935-00-847-4641 46 180 
07239 23210 6680-00-527-7137 107 20 
11837 2337 5905-01-156-5798 21 50 
56289 240E3315 97 220 
13859 244-4 4931 -00-629-2851 96 10 
12697 25238201 5905-00-889-0445 1 100 
12697 25238202 5905-00-889-0444 1 110 
12697 25238203 5905-00-174-5516 1 140 
12697 25238204 5905-01 -085-8100 1 80 
12697 25238205 5905-00-553-8079 1 130 
12697 25238206 5905-00-951-2521 1 120 
73138 2606 5355-00-885-41 24 82 210 
83740 266 6135-00-100-8890 102 30 
82389 267 5535-00-556-7480 77 180 
50423 27-10000-0A 4931 -00-514-0530 5 20 
74868 27-800 5935-00-823-0217 74 20 
80009 281-536 5910-00-810-3819 69 20 
80009 283-002 5510-00-721-2030 69 10 
80009 283-026 5910-00-954-9055 69 30 
56289 290365 5910-00-071-1846 82 50 
89536 2901-152777 4931 -00-460-6012 19 90 
88869 3-102565-001 105 30 
17745 3X5 46 90 
56289 30D105F150BA2 5910-00-403-8427 82 60 
56289 30D107G003CB4 19 20 
07565 303F003 4931-00-421-1623 50 10 
80294 3059J1-103M 5905-00-003-2548 76 180 
80294 3067P1-201 5905-00-962-0537 41 30 
13850 3070-4020 6625-00-491-5200 103 60 
80009 308-024 69 380 
80009 308-041 5905-00-447-5783 69 100 
80009 308-065 5905-00-794-3741 69 80 
80009 309-0058-00 5905-00-898-1829 69 370 
80009 309-198 5905-00-062-7142 69 350 
28480 3101-0163 5930-00-490-4829 94 260 
28480 3101-1234 5930-00-406-8746 94 250 
28480 3101-1248 5930-00-476-9679 94 240 
80009 311-003 5905-00-865-7856 69 400 
80009 311-228-00 69 390 
75915 312002 5920-00-793-4592 77 40 
75915 313-002 5920-00-138-1655 74 40 
80009 315-0151-00 5905-00-119-8811 11 250 
32559 315-400 5365-01-090-7576 108 130 
95263 32-11111Т 6210-00-905-3725 3 290 
71744 328 6240-00-155-7857 77 50 
79500 3310239H01 5550-00-688-2881 92 40 
71785 332-14-07-039 5940-00-779-2257 47 510 
07565 333046902 5330-00-443-0432 50 20 
04009 3391 GJBLK 5930-00-548-5405 39 130 
76487 33991 79 60 
72653 34-182 5930-00-991-1801 11 320 
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FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
72653 34-418C 5340-00-151-6008 14 10 
15 10 
75915 341001 5920-00-568-0926 76 40 
78 110 
97942 342C903H01 5910-00-594-0655 68A 10 
68B 10 
68C 10 
68D 10 
75915 342004 5920-00-556-0144 47 120 
75915 344125 3 280 
13859 3460-77-1 4810-00-934-8637 58 130 
28480 350D34A 5985-00-967-4872 8 320 
28480 350D34B 5985-00-967-4878 8 10 
99800 3500-28 82 180 
08987 353838001 4931-00-438-1601 42 10 
28480 355A40G 5355-00-858- 1200 4 20 
26067 36671R 5905-00-763-9116 13 20 
01534 37270220-001 77 150 
00752 373404-1 5962-00-147-4455 76 80 
00752 373405-1 5962-00-147-4456 76 90 
00752 373412-1 76 50 
00752 373414-1 76 120 
00752 373421-1 5962-00-147-4468 76 140 
00752 373427-1 5962-00-147-4470 76 130 
84 10 
07565 377A2601T1 5310-00-438-1686 50 50 
75582 382 5930-00-548-9447 47 490 
56289 39D118G050HP4 85 10 
56289 39D128G015FL4 5910-00-062-1462 77 20 
56289 39D238G050JTO 73 10 
56289 39D257G050HF 4 77 10 
56289 39D507G025HE4 97 50 
56289 39D507G050GL4 10 50 
66 50 
57285 39002 3010-00-528-8229 10 70 
66 80 
56289 4TMS20 5910-00-079-5672 47 30 
74861 408805 80 60 
02735 40053 19 410 
54590 40208 67 220 
86684 40250 5961-00-905-2926 80 420 
49671 40251 5961-00-917-3478 80 410 
02735 40318 5961-00-455-4441 9 460 
24655 4060-0700 61 190 
24655 4060-1800 60 180 
24655 4060-2610 61 200 
11837 4092 5910-00-821-7028 23 20 
03089 409725-3 4931-01-006-6476 82 110 
03089 409780 4931-01-006-6475 82 130 
64484 41-0549 3020-00-566-9548 95 180 
64484 41-0788 4310-01-037-1316 95 10 


l-47 


SECTION IV TM 9-4931-700-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 
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64484 41-0890 4330-00-548-3112 95 70 
64484 41-1052 5330-00-911-3572 95 100 
64484 41-1166 95 40 
64484 41-1239 5360-00-950-8426 95 220 
64484 41-1266 5330-00-961-6932 95 230 
64484 41-1267 5310-00-961-6935 95 110 
64484 41-1268 4310-00-961-6972 95 120 
64484 41-1345 4310-00-471-8532 95 30 
64484 41-2364 5330-00-950-8044 95 160 
56289 41С121А1 5910-00-809-4507 10 30 
66 40 
03089 410552-4 4931-01-003-2254 82 70 
03089 411621-2 4931-01-008-5307 82 80 
03089 412264-2 4931-01-003-2255 82 100 
98738 419908 4531-01-152-6736 25 20 
03089 421111 4931-01-008-5306 82 150 
03089 425056-2 4931-01-147-7122 82 10 
03089 428318 4931-01-003-2876 82 170 
03389 436485 4931-01-003-2256 82 90 
03089 439228 4931-01-006-6016 82 160 
99657 4400181-0100 91 30 
03089 440648 4931-01-003-3852 82 140 
03089 443430 4931-01-006-6015 82 120 
24655 4450-3600 5910-00-952-0467 56 20 
98738 446871Н 25 40 
56289 453E5015 5905-00-726-8488 3 370 
24655 4680-1700 60 90 
24655 4690-1400 5910-00-180-4038 60 80 
89536 4702-112433 5905-00-988-4287 19 370 
24 70 
89536 4702-112797 5505-00-072-0674 18 40 
89536 4707-131946 5905-00-071-7435 18 30 
89536 4707-152686 19 350 
89536 4707-152694 5905-00-762-9533 19 340 
89536 4707-152702 19 330 
89536 4805-159855 5961 -00-932-0554 24 180 
89536 4805-193870 5961 -00-932-051 1 24 160 
74545 4892 5935-00-802-1800 81 30 
24655 4910-1170 5910-00-668-5580 61 40 
07239 4946-2 6625-01-062-5824 103 10 
02735 495320 5970-00-875-0810 74 60 
55320 5-110255 5905-00-993-1176 2 330 
56289 5С023474Х0250В3 5910-00-933-4005 70 10 
55469 5D1CB44D 3 300 
03494 5KC38SN14-T 6105-01-033-3933 95 150 
31949 501802 4310-00-241-2409 95 90 
28480 5320-0210 5935-00-951 -9664 93 50 
28480 5320-3215 6625-00-438-3756 93 100 
28480 5040-0700 5340-00-978-7859 94 10 
28480 5060-0727 5340-00-987-0006 94 20 
28480 5060-4502 5999-00-152-9304 75 48 
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28480 5060-4570 6940-00-461-1477 75 210 
28480 5060-6428 7510-00-008-0485 75 50 
72619 508-7538-504 6210-00-690-1569 78 130 
79 50 
28480 5080-3605 4931-00-406-1511 33 10 
28480 5080-3635 4931 -00-402-5209 33 20 
28480 5080-3695 6105-00-177-3662 75 60 
28480 5080-3696 6105-00-156-3738 75 70 
28480 5080-7706 6940-00-439-2365 75 220 
53553 51 6680-00-133-7854 26 10 
53553 53 4931 -00-478-0310 26 40 
30120 53-2-12 4820-00-279-7841 45 90 
89530 5302-178129 6685-00-566-5252 24 130 
09435 54477 7 50 
57414 5490004 5962-00-009-1323 82 280 
24655 5530-5321 5355-00-455-2852 61 150 
07239 5599 5340-01 -062-2231 107 10 
89536 5602-198762 5950-00-492-5416 24 140 
81349 5651WA 5960-00-262-0286 47 100 
73445 5866 5960-00-738-2062 51 100 
81349 6AF6G 9 120 
80131 6AU4GTA 5960-00-615-0059 3 220 
82219 6AUSGT 5960-00-262-0151 3 200 
81349 6BH6 5960-00-188-3602 47 90 
80131 6BJ8 5960-00-079-4863 3 250 
81349 6DJ8 5960-00-880-0457 3 240 
69 40 
56289 6PS-D50 5910-00-828-7621 47 70 
81349 6U8A 5960-00-729-6963 9 100 
24655 600-0050 5905-00-412-0527 61 270 
25965 601-122-44 6625-00-027-6871 97 70 
07565 605Р180 5330-00-455-5863 50 30 
31743 6085A16AM 6140-01-117-9646 71 20 
83299 6121E4002 2920-00-217-9118 79 30 
92 20 
79061 61310 5940-01 -036-7384 106 120 
13103 61668 5999-00-121-2034 82 230 
85 40 
07239 6182-2 4931 -00-438-6994 12 20 
12697 62JA100 5905-00-918-7660 7 40 
64484 624A 95 130 
98738 647N.500 4520-00-674-5828 25 60 
98738 647P1000 3010-01-156-5619 25 50 
84411 663UW22452W 5910-00-966-8494 3 120 
10001 67A7A5-1 5961-00-465-4405 68 320 
22903 697866 5961-00-428-3355 70 60 
74545 7410BG 5935-00-483-3752 81 10 
74545 7435 5935-00-655-1427 81 60 
55026 7500 6625-00-045-4367 2 80 
11837 7524 4935-00-018-9840 31 30 
66 90 
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06001 76F92FD220 5910-00-034-5514 80 50 
18876 7601946 5930-00-296-9336 47 500 
74545 7773 5330-00-133-6070 81 50 
73138 78PRIK 5905-00-104-0822 31 40 
66 290 
73138 79PRIK 5905-00-193-6861 82 350 
18876 7912334 4931-00-454-8284 28 10 
19200 7912335 4931-00-456-1645 28 20 
18876 7916733 4931-01-151-2709 104 10 
18876 7924356 4931-00-682-8040 48 10 
18876 7924378 5305-00-744-3728 48 20 
08987 79397-1 54 10 
74545 7958 5935-00-502-7111 81 20 
82893 8M9TPW 5935-00-063-7190 47 480 
02660 80PC2F 5935-00-518-8696 6 40 
18876 8014762 5935-00-185-9624 3 170 
28480 8120-1348 6150-01-004-8773 94 30 
18876 8168222 5310-00-194-0634 1 220 
74868 82-368 73 30 
25965 821-103-00 97 20 
25965 822-105-53 5910-00-001-7251 97 60 
11837 8306 6625-00-053-1462 66 140 
11837 8309 6625-00-106-0645 6 50 
83330 6345 5340-00-575-5399 106 90 
25965 848-125-96 5961-01-032-0318 97 80 
18876 8538678 5940-00-502-8806 53 50 
25965 854-327-93 6240-00-763-7744 97 90 
25965 857-188-AM 6625-01 -058-1526 97 10 
25965 857-188-VM 97 280 
24655 874PRLT 5935-00-899-8314 44 10 
13047 8801K 6625-00-149-9288 68 10 
01767 9-2424-12 4130-00-350-8314 42 40 
13859 904-9 4931 -00-629-2849 96 20 
18876 9053574 5305-00-721-3411 55 420 
28480 9100-2504 5950-00-489-6981 94 270 
18876 9101794 5950-00-617-4203 70 370 
18876 9112950 6240-00-682-3411 51 130 
18876 9128791 1 200 
18876 9135521 47 60 
34148 914НМОВ 5962-00-115-1839 82 290 
18876 9150218 67 35 
18876 9163231 5930-00-231-1491 92 30 
18876 9163287 5930-00-729-7789 70 340 
18876 9172266 5930-00-615-1383 11 310 
28480 9280-0136 4931-00-402-5210 33 30 
81349 935 47 80 
24655 938Р 60 200 
61 180 
35939 9711ALF1-1 5905-00-595-8929 17 10 
35939 9711ALF1-10 5505-00-597-2872 17 20 
35939 9711ALF1-100 5905-00-597-2873 17 30 


l-50 


SECTION IV TM 9-4931-700-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


PART NUMBER INDEX 


FSCM PART NUMBER STOCK NUMBER FIG. ITEM 
35939 9711ALF1-1000 5905-00-595-8935 17 40 
35939 9711ALF1-10000 5905-00-597-2874 17 50 
35939 9711LF1-0-9 5605-00-595-8918 16 10 
35939 9711LF1-9 5905-00-595-8925 16 20 
35939 9711LF1-90 5905-00-595-8926 16 30 
35939 9711LF1-900 5905-00-595-8928 16 40 
35939 9711LF1-9000 5505-00-597-2870 16 50 
24655 980-413 60 20 
24655 980-414 5910-00-445-2682 60 120 
24655 980-415 60 10 
25965 990-191-91 5950-01 -017-0760 97 260 
18876 9951898 5340-00-818-5662 41 10 
18876 9954629 6150-00-562-3507 12 10 
18876 9995408 5920-00-881-4636 10 100 
11 90 
66 100 
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